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RESUMO
Desde 2000, o Brasil vem adotando a Norma ANSI S12.6 como norma
de ensaio de atenuac¸a˜o de ru´ıdo de protetores auditivos. Essa norma de
ensaio e´ baseada em um me´todo subjetivo denominado Real Ear Atte-
nuation at Threshold (REAT), que consiste na determinac¸a˜o dos limia-
res auditivos sem e com o protetor auditivo de sujeitos pre´-selecionados
(ouvintes) de acordo com sua acuidade auditiva. A diferenc¸a entre es-
ses limiares e´ a atenuac¸a˜o de ru´ıdo do protetor auditivo. Os ensaios
sa˜o realizados com diversos ouvintes e com alguns ciclos (repetic¸o˜es)
de medic¸o˜es com cada ouvinte, obtendo-se assim uma me´dia e desvio
padra˜o de atenuac¸a˜o de ru´ıdo para cada protetor auditivo. O ensaio de
atenuac¸a˜o de ru´ıdo de protetores auditivos, conforme o me´todo REAT,
e´ realizado utilizando-se um sistema de ensaio computadorizado, os
ouvintes e uma sala de ensaio responsa´vel por prover um ambiente
acu´stico adequado. Na˜o existem sistemas de ensaios perfeitos, desta
forma e´ imposs´ıvel medir sem cometer erros de medic¸a˜o. Esses erros,
apesar de serem indesejados, na˜o impedem que informac¸o˜es confia´veis
sejam obtidas sobre o mensurando. A Norma ANSI S12.6 e as equi-
valentes ISO 4869-1 e ISO 4869-5 na˜o trazem informac¸o˜es suficientes
sobre a incerteza de atenuac¸a˜o do ensaio. Para avaliar essa incerteza
pelo me´todo REAT, e´ utilizada a metodologia apresentada no Guia para
a Expressa˜o de Incerteza de Medic¸a˜o (ISO-GUM), avaliando os equi-
pamentos, os paraˆmetros de ensaio, campo acu´stico da sala de ensaio
e a resposta dos ouvintes para determinar as incertezas dos limiares
auditivos com e sem o protetor auditivo, da atenuac¸a˜o individual de
cada ouvinte e da atenuac¸a˜o me´dia do ensaio. A metodologia desen-
volvida foi aplicada em ensaios de protetores auditivos tipo concha,
concha acopla´vel ao capacete de seguranc¸a e plugue, estimando a in-
certeza expandida na faixa entre ±3, 5 dB e ±6, 5 dB dependendo do
tipo de protetor auditivo e do nu´mero de ouvintes utilizados. As fontes
de incerteza mais significativas sa˜o os ouvintes e o sistema de medic¸a˜o,
ale´m disso constatou-se que o nu´mero de ouvintes afeta de forma sig-
nificativa a incerteza da atenuac¸a˜o do ensaio.




Since 2000, Brazil has adopted the standard ANSI S12.6 as a noise
attenuation test standard for hearing protectors. This test standard
is based on a subjective method called Real Ear Attenuation at Th-
reshold (REAT), which consists of determining the thresholds of he-
aring without and with the hearing protector of pre-selected subjects
according to their auditory acuity. The difference between these th-
resholds of hearing is the noise attenuation of the hearing protector.
The tests are performed with several subjects and with some cycles
(repetitions) of measurements with each subject, obtaining a mean
and standard deviation of noise attenuation for each hearing protector.
The noise attenuation test of hearing protectors according to subjec-
tive method is performed using a computerized test system, the subjects
and a test room responsible for providing an adequate acoustic environ-
ment. There are no perfect test systems, so it is impossible to measure
without making measurement errors. These errors, despite being unde-
sired, do not prevent reliable information from being obtained on the
measurand. ANSI S12.6 standard and the equivalents standards ISO
4869-1 and ISO 4869-5 do not provide sufficient information on the
attenuation uncertainty of the test. In order to evaluate the attenua-
tion uncertainty of the hearing protector test using the REAT method,
the methodology presented in the Guide for Measurement Uncertainty
Expression (ISO-GUM) is used, evaluating the equipment, the test pa-
rameters, the acoustic field of the test room and the response of the
subjects to determine the uncertainty of the thresholds of hearing with
and without the hearing protector, the individual attenuation of each
subject and the average attenuation of the test. The developed metho-
dology was applied in test of earmuffs, earmuffs attached to hard hat
and plugs, estimating an expanded uncertainty in the range of ±3, 5 dB
e ±6, 5 dB depending on the type of hearing protector and the number
of subjects used. The most significant uncertainty sources are the sub-
jects and the measurement system, in addition it was found that the
number of subjects significantly affects the uncertainty of the attenua-
tion test.
Keywords: Hearing protectors. Noise attenuation. Uncertainty.
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1 INTRODUC¸A˜O
1.1 CONTEXTUALIZAC¸A˜O DO TRABALHO
Em diversas situac¸o˜es, os trabalhadores esta˜o expostos a ru´ıdos
durante suas jornadas de trabalho que podem ultrapassar o limite per-
mitido pela legislac¸a˜o vigente. Quando na˜o ha´ possibilidades de empre-
gar te´cnicas de controle de ru´ıdo de imediato em um ambiente ruidoso
ou ate´ que ac¸o˜es sejam tomadas para reduzi-lo ate´ o limite permitido,
o protetor auditivo se torna uma soluc¸a˜o via´vel e pra´tica para redu-
zir o n´ıvel de exposic¸a˜o ao ru´ıdo dos trabalhadores. Para selecionar
corretamente o protetor auditivo para um ambiente qualquer, e´ ne-
cessa´rio quantificar a atenuac¸a˜o de ru´ıdo fornecida pela utilizac¸a˜o do
protetor auditivo. Existem, basicamente, 3 me´todos para determinar a
atenuac¸a˜o de ru´ıdo de protetores auditivos em laborato´rio:
1. ATF (Acoustic Test Fixture): medic¸a˜o objetiva realizada com um ou
dois microfone(s) instalado(s) em uma cabec¸a ou torc¸o artificial que
simula o ser humano;
2. MIRE (Microphone In Real Ear): medic¸a˜o objetiva realizada com
um ou dois microfone(s) em miniatura instalado(s) no ouvido de um
ser humano;
3. REAT (Real Ear Attenuation at Threshold): medic¸a˜o subjetiva rea-
lizada com seres humanos.
Desde o ano 2000, o Ministe´rio do Trabalho e Emprego (MTE)
no Brasil, adota a Norma ANSI S12.6 como norma de ensaio de ate-
nuac¸a˜o de ru´ıdo de protetores auditivos. Essa norma utiliza o me´todo
subjetivo REAT, que consiste na utilizac¸a˜o de sujeitos de testes (ou-
vintes) para determinar a atenuac¸a˜o de ru´ıdo atrave´s da medic¸a˜o dos
limiares de audic¸a˜o aberto (sem o protetor auditivo) e fechado (com o
protetor auditivo), sendo a atenuac¸a˜o a diferenc¸a entre esse limiares.
Esse me´todo apresenta maior dispersa˜o que os me´todos ATF e MIRE,
pore´m, e´ o me´todo mais aceito e com resultados mais pro´ximos das
atenuac¸o˜es obtidas em campo pelos usua´rios de protetores auditivos.
(BERGER et al., 2000).
Esse estudo foi desenvolvido no Laborato´rio de Equipamentos de
Protec¸a˜o Individual (LAEPI) localizado na cidade de Floriano´polis/SC,
credenciado pelo MTE e acreditado pela CGCRE/INMETRO para rea-
lizar os ensaios de atenuac¸a˜o de ru´ıdo de protetores auditivos conforme
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a Norma ANSI S12.6. Foi avaliado todo o sistema de medic¸a˜o composto
pelos diversos equipamentos utilizados, sala de ensaio e demais itens.
1.2 MOTIVAC¸A˜O E NECESSIDADES
Atualmente tanto a Norma ANSI S12.6 quanto as equivalentes
ISO 4869-1 e ISO 4869-5 na˜o trazem informac¸o˜es suficientes sobre a
estimativa de incerteza de ensaio de atenuac¸a˜o de ru´ıdo de protetores
auditivos. Ale´m disso, existem poucos trabalhos publicados sobre o
tema, sendo que grande parte deles utilizaram uma metodologia de
simulac¸a˜o para estimar a incerteza de ensaio ou na˜o estudaram mais a
fundo as fontes de incerteza de ensaio.
Na˜o existem sistemas de ensaios perfeitos, desta forma e´ im-
poss´ıvel medir sem cometer erros de medic¸a˜o. Apesar disso, esses erros
na˜o impedem que informac¸o˜es confia´veis sejam obtidas sobre a ate-
nuac¸a˜o de ru´ıdo. Por isso, e´ necessa´rio estudar a fundo o compor-
tamento metrolo´gico do sistema de medic¸a˜o utilizado, paraˆmetros de
ensaios selecionados, campo acu´stico onde e´ realizado o ensaio e a res-
posta do ouvinte. Tambe´m e´ importante avaliar a propagac¸a˜o do erro
dos limiares de audic¸a˜o ate´ a atenuac¸a˜o do ensaio.
Com a estimativa de incerteza do ensaio e´ poss´ıvel realizar com-
parac¸o˜es entre os resultados de diferentes modelos de protetores audi-
tivos e de um mesmo modelo ensaiado em diferentes laborato´rios. Por
fim, uma vez que o mercado de protetores auditivos, no Brasil, e´ regu-
lado pelo MTE, e´ necessa´rio conhecer a incerteza de ensaio para poder
certificar o protetor auditivo e realizar um controle de qualidade do
produto.
1.3 OBJETIVO GERAL
O objetivo geral deste trabalho e´ avaliar metrologicamente um
sistema de ensaio de atenuac¸a˜o passiva de ru´ıdo de protetores auditivos
pelo me´todo subjetivo (REAT), atrave´s da metodologia descrita no
GUM (Guia para Expressa˜o da Incerteza de Medic¸a˜o).
1.4 OBJETIVOS ESPECI´FICOS
Os objetivos espec´ıficos deste trabalho sa˜o:
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• Determinar as fontes de incerteza presentes no ensaio de atenuac¸a˜o
de ru´ıdo de protetores auditivos;
• Avaliar a incerteza devido a` variac¸a˜o da resposta do ouvinte nos
ensaios e dimensionar sua distribuic¸a˜o de probabilidade atrave´s de
avaliac¸a˜o experimental dos dados de ensaios;
• Estimar a correlac¸a˜o existente entre o limiar de audic¸a˜o aberto (sem
o protetor auditivo) e do limiar de audic¸a˜o fechado (com o protetor
auditivo);
• Estimar a correlac¸a˜o existente entre as atenuac¸o˜es de um mesmo
ouvinte;
• Determinar e descrever o modelo matema´tico da propagac¸a˜o do erro
de toda a cadeia de medic¸a˜o do ensaio de atenuac¸a˜o de ru´ıdo de
protetores auditivos;
• Identificar e determinar quais sa˜o as fontes de incerteza relevantes no
ensaio de atenuac¸a˜o de ru´ıdo de protetores auditivos e propor ac¸o˜es
para reduzi-las.
1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO
O presente estudo foi dividido em 5 cap´ıtulos: introduc¸a˜o, fun-
damentac¸a˜o teo´rica, avaliac¸a˜o metrolo´gica do ensaio de atenuac¸a˜o de
ru´ıdo, resultados e concluso˜es.
O Cap´ıtulo 1 apresenta a contextualizac¸a˜o do trabalho junto
com a motivac¸a˜o e necessidade. Em seguida e´ apresentado o objetivo
geral e os objetivos espec´ıficos e por fim a apresentac¸a˜o da forma de
estruturac¸a˜o do trabalho.
O Cap´ıtulo 2 apresenta toda a fundamentac¸a˜o teo´rica necessa´ria
para a contextualizac¸a˜o desse estudo, comec¸ando pela definic¸a˜o do que
e´ ru´ıdo e o princ´ıpio de funcionamento da orelha humana, seguido pelos
tipos de protetores auditivos existentes, seus mecanismos de atenuac¸a˜o
e me´todos de ensaio. Posteriormente sa˜o apresentadas as me´tricas de
medic¸a˜o, as normas existentes para realizar os ensaios e os nu´meros
u´nicos de atenuac¸a˜o de ru´ıdo de protetores auditivos. Por fim, e´ apre-
sentada a instrumentac¸a˜o utilizada no sistema de ensaio, o papel da
metrologia nessas medic¸o˜es e as estimativas de incerteza de atenuac¸a˜o
do ensaio apresentadas em normas internacionais.
No Cap´ıtulo 3 e´ desenvolvida toda a metodologia da avaliac¸a˜o
metrolo´gica do ensaio, apresentando como e´ determinado o limiar de
audic¸a˜o, posteriormente a avaliac¸a˜o metrolo´gica da determinac¸a˜o do
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limiar de audic¸a˜o, contendo a avaliac¸a˜o da correc¸a˜o e da estimativa
de incerteza padra˜o do sistema de medic¸a˜o, dos paraˆmetros de en-
saio, campo acu´stico e resposta do ouvinte. Em seguida e´ descrita a
metodologia para determinar a atenuac¸a˜o do ensaio e a avaliac¸a˜o me-
trolo´gica para estimar a incerteza padra˜o e expandida da atenuac¸a˜o do
ensaio. Finalmente, e´ apresentada a metodologia utilizada para calcu-
lar o nu´mero u´nico de atenuac¸a˜o de ru´ıdo e sua avaliac¸a˜o metrolo´gica
para estimar a incerteza padra˜o e expandida do nu´mero u´nico.
No Cap´ıtulo 4 e´ apresentado um estudo de caso utilizando toda a
metodologia desenvolvida no Cap´ıtulo 3, ilustrando passo a passo todo
o procedimento de ca´lculo da atenuac¸a˜o e estimativa da incerteza da
atenuac¸a˜o por banda de frequeˆncia e do nu´mero u´nico. Posteriormente
e´ apresentada a avaliac¸a˜o da incerteza de atenuac¸a˜o do ensaio de 5
modelos de protetores auditivos do tipo concha, concha acopla´vel ao
capacete de seguranc¸a e plugue. Por fim, uma ana´lise de sensibilidade
do valor do nu´mero u´nico e da sua estimativa de incerteza da atenuac¸a˜o
em func¸a˜o do nu´mero de ouvintes utilizados no ensaio.
No Cap´ıtulo 5 sa˜o apresentadas as concluso˜es referentes aos re-
sultados obtidos e ao sistema de ensaio utilizado, ale´m de sugesto˜es
de futuros trabalhos a serem realizados para reduzir a estimativa de
incerteza de atenuac¸a˜o do ensaio.
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2 FUNDAMENTAC¸A˜O TEO´RICA
O objetivo deste cap´ıtulo e´ apresentar os conceitos ba´sicos de
ru´ıdo e o funcionamento da orelha humana. Posteriormente sera˜o
abordados os protetores auditivos e seus tipos juntamente com seus
princ´ıpios de funcionamento. Na sequeˆncia sera˜o apresentados os me´-
todos de ensaios existentes para determinar a atenuac¸a˜o de ru´ıdo de
protetores auditivos, juntamente com as normas de ensaios atuais e os
nu´meros u´nicos de atenuac¸a˜o de ru´ıdo. Por fim, a instrumentac¸a˜o utili-
zada, o papel da metrologia e a rastreabilidade nos ensaios de protetores
auditivos sera˜o abordados.
2.1 RUI´DO E A ORELHA HUMANA
O som pode ser entendido como a sensac¸a˜o produzida no sistema
auditivo do ser humano, enquanto que, o ru´ıdo pode ser considerado
como sendo um som indeseja´vel. O som e´ gerado pelas sucessivas va-
riac¸o˜es de pressa˜o ou da velocidade das mole´culas no meio em que se
propagam. Na˜o ha´ deslocamento permanente de mate´ria, apenas trans-
fereˆncia de energia. O som pode ser caracterizado pelas flutuac¸o˜es da
pressa˜o total em relac¸a˜o a` pressa˜o atmosfe´rica1 (GERGES, 2000). A
Figura 2.1 ilustra as amplitudes de pressa˜o sonora (P (t)) em relac¸a˜o a`








Figura 2.1: Pressa˜o acu´stica.
Tem-se enta˜o que a pressa˜o sonora e´ dada por
P (t) = Pt(t)− Patm. (2.1)
1A pressa˜o atmosfe´rica possui um valor aproximado de 101,325 kPa.
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Define-se per´ıodo T , expresso em [s], como sendo o intervalo
de tempo necessa´rio para que um ciclo da onda acu´stica se complete.
Usualmente em acu´stica se utiliza o inverso do per´ıodo, a frequeˆncia





A pressa˜o sonora pode ser percebida pelo sistema auditivo de
um ser humano dentro de uma faixa de amplitude e de uma faixa
de frequeˆncia. Um ser humano que na˜o e´ considerado surdo percebe
como som qualquer vibrac¸a˜o do t´ımpano, em uma frequeˆncia aud´ıvel,
que resulta de uma variac¸a˜o incremental na pressa˜o do ar na orelha
(BERANEK; VER, 2006).
A orelha humana e´, segundo Gerges (2000):
O ouvido humano e´ o mais sofisticado sensor
de som. Devido a` deteriorac¸a˜o do sistema au-
ditivo por exposic¸a˜o prolongada ao ru´ıdo, e´ ne-
cessa´rio que se tenha conhecimento sobre o fun-
cionamento e o comportamento do sistema de
audic¸a˜o.
A orelha humana e´ capaz de perceber e interpretar som atrave´s
da conversa˜o de ondas de pressa˜o em sinais ele´tricos que sa˜o enta˜o
transmitidos ao ce´rebro. A orelha pode ser divida em treˆs partes: a
orelha externa, me´dia e o interna. A Figura 2.2 ilustra essas treˆs partes,
o processamento da percepc¸a˜o do som pelo ser humano acontece da
seguinte forma, segundo Iida (1990):
Os sons chegam por vibrac¸a˜o do ar, captadas
pelo ouvido externo, transformando-se em vibra-
c¸o˜es mecaˆnicas, no ouvido me´dio, e finalmente
em presso˜es hidra´ulicas, no ouvido interno. Fi-
nalmente, essas presso˜es sa˜o captadas por ce´lulas
sens´ıveis no ouvido interno e transformadas em
sinais ele´tricos, que se transmitem ao ce´rebro.
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Fonte: Iida (1990).
Figura 2.2: Orelha humana.
A Figura 2.3 apresenta o processamento do som nos seres hu-
manos, ilustrando o n´ıvel de percepc¸a˜o f´ısico, n´ıvel fisiolo´gico e n´ıvel
ps´ıquico.
Fonte: Bistafa (2011).
Figura 2.3: Processamento do som nos seres humanos.
A orelha humana percebe uma grande faixa de intensidade a-
cu´stica, desde o limiar de audic¸a˜o ate´ o limiar da dor. Flutuac¸o˜es
de pressa˜o acu´stica com magnitudes inferiores a certos mı´nimos na˜o
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sera˜o aud´ıveis (limiar de audic¸a˜o) e flutuac¸o˜es de pressa˜o acu´stica com
magnitudes grandes produzira˜o uma sensac¸a˜o de dor (limiar da dor).
Devido a` ordem de grandeza, utiliza-se uma escala logar´ıtmica ao inve´s
de linear, chamada de Nı´vel de Pressa˜o Sonora (NPS) em dB que e´
dado por






Sendo P a pressa˜o acu´stica em Pascais [Pa] e Po [Pa] a pressa˜o de
refereˆncia que corresponde ao limiar da audic¸a˜o em 1000 Hz, segundo
Gerges (2000) e Bistafa (2011).
A orelha humana e´ capaz de distinguir tambe´m diferentes fre-
queˆncias sonoras e e´ capaz de escutar dentro da faixa de 20 a 20.000
Hz. Em geral, cada indiv´ıduo tem uma sensibilidade u´nica para cada
frequeˆncia e essa sensibilidade varia com o passar dos anos, segundo
Gerges (2000) e Iida (1990). A Figura 2.4 ilustra a a´rea de audic¸a˜o
dos seres humanos, delimitada pela curva A, que representa o limiar de
audic¸a˜o, e pela curva B, que representa o limiar do desconforto.
Fonte: Bistafa (2011).
Figura 2.4: A´rea de audic¸a˜o dos seres humanos.
A exposic¸a˜o cont´ınua de um ser humano a n´ıveis elevados de
pressa˜o sonora pode acarretar uma perda de audic¸a˜o. Essa exposic¸a˜o
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prolongada danifica as ce´lulas ciliadas da co´clea gerando a deficieˆncia
auditiva chamada de Perda de Audic¸a˜o Induzida por Ru´ıdo (PAIR).
Ale´m da perda auditiva, existem outros efeitos causados pela exposic¸a˜o
a altos n´ıveis de ru´ıdo, como por exemplo, acelerac¸a˜o da pulsac¸a˜o,
aumento da pressa˜o sangu´ınea e estreitamento dos vasos sangu´ıneos.
Essas alterac¸o˜es podem causar mudanc¸as psicolo´gicas, na comunicac¸a˜o
e fisiolo´gicas nos indiv´ıduos afetados (GERGES, 2000; IIDA, 1990).
A fim de evitar que ocorra a perda de audic¸a˜o dos seres humanos
e´ necessa´rio realizar um controle de ru´ıdo no ambiente em que esses
indiv´ıduos se encontram. Todo problema de controle de ru´ıdo envolve
uma fonte sonora (geradora do ru´ıdo), a trajeto´ria de transmissa˜o do
ru´ıdo (meio em que se encontra) e o receptor (geralmente o ser humano),








Figura 2.5: Elementos do problema de controle de ru´ıdo.
A eliminac¸a˜o do ru´ıdo ou a retirada de seres humanos das zonas
de ru´ıdo e´ o caminho mais correto para preservar a audic¸a˜o humana,
mas muitas vezes na˜o e´ poss´ıvel realizar tais medidas. Em alguns ca-
sos o controle de ru´ıdo de algumas ma´quinas ou processos existentes
se torna dif´ıcil e impratica´vel, por motivos dos custos envolvidos ou
questo˜es te´cnicas, dentre outros fatores. Sendo assim, Gerges (2000)
descreve que:
Quando te´cnicas de controle de ru´ıdo na˜o podem
ser aplicadas imediatamente ou durante per´ıodos
de implantac¸a˜o, sistemas de protec¸a˜o da audic¸a˜o
devem ser usados como soluc¸a˜o paliativa. Na
pra´tica, a modificac¸a˜o de uma planta industrial
pode levar anos, o que obriga a que se tomem
cuidados na selec¸a˜o dos protetores de ouvido a
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serem usados como soluc¸a˜o paliativa.
A legislac¸a˜o nacional atrave´s da NR-6 (2015) da Consolidac¸a˜o
das Leis do Trabalho (CLT) descreve que a empresa e´ obrigada a forne-
cer, aos seus colaboradores, equipamentos de protec¸a˜o individual (EPI)
sempre que as medidas de protec¸a˜o coletiva (controle de ru´ıdo) forem
invia´veis ou na˜o oferec¸am completa protec¸a˜o contra os riscos de aciden-
tes ou enquanto estiverem sendo implementadas ou em situac¸o˜es emer-
genciais, conforme recomenda a NR-06 (2015). Neste caso, a protec¸a˜o
individual, atrave´s do EPI, e´ a u´ltima linha de defesa do indiv´ıduo. No
caso de ru´ıdo, a protec¸a˜o individual consiste na utilizac¸a˜o de protetor
auditivo.
2.2 PROTETORES AUDITIVOS
O principal objetivo do uso do protetor auditivo e´ reduzir o n´ıvel
de ru´ıdo excessivo que chega ao ouvido do indiv´ıduo ate´ um n´ıvel que
na˜o cause danos ao seu sistema auditivo. O protetor auditivo enta˜o
fornece uma barreira para o ru´ıdo, impedindo que uma parcela deste
chegue ao ouvido do indiv´ıduo atrave´s de mecanismos que atenuam o
ru´ıdo. O funcionamento do protetor auditivo depende de suas carac-
ter´ısticas construtivas (materiais, geometrias entre outros) e das ca-
racter´ısticas fisiolo´gicas e anatoˆmicas do usua´rio que ira´ utiliza´-lo, de
acordo com Berger et al. (2000) e Gerges (2003).
Atualmente existe uma infinidade de marcas e modelos de pro-
tetores auditivos, por isso eles podem ser subdivididos para facilitar o
entendimento. A escolha do protetor auditivo deve sempre considerar
o tipo de ru´ıdo encontrado no ambiente, o conforto, a aceitac¸a˜o do
EPI pelo usua´rio, o custo, a durabilidade, a higiene, a questa˜o do pro-
blema de comunicac¸a˜o, a seguranc¸a, dentre outros, uma vez que esses
paraˆmetros interferem diretamente no grau de eficieˆncia.
2.2.1 Tipos de protetores auditivos
Os protetores auditivos podem ser subdivididos em quatro gru-
pos. O primeiro referente aos protetores auditivos do tipo plugue (in-
serc¸a˜o ou semi inserc¸a˜o), onde parte do protetor auditivo e´ inserido na
entrada do canal auditivo com o objetivo de selar e bloquear a pas-
sagem do ru´ıdo. O segundo tipo e´ comumente chamado de abafador
de ru´ıdo ou do tipo concha (circum aural), que se encaixa sobre e ao
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redor da orelha com o objetivo de gerar uma vedac¸a˜o acu´stica contra
a cabec¸a do usua´rio. O terceiro e´ constitu´ıdo por protetores auditivos
que envolvem a cabec¸a do usua´rio totalmente. No quarto tipo se en-
quadram os protetores auditivos que possuem caracter´ısticas especiais,
como por exemplo, filtros passivos (orif´ıcios) e/ou ativos ou circuitos
eletroˆnicos para cancelamento de ru´ıdo. A Figura 2.6 apresenta treˆs
grupos de protetores auditivos descritos.
Fonte: Berger et al. (2000).
Figura 2.6: Tipos de protetores auditivos.
Para protetores auditivos do tipo plugue existem cinco categorias
como:
• Automolda´vel (”roll down”foam);
• Pre´-molda´vel(premolded);
• Molda´vel (formable);
• Personalizado (custom molded);
• Semi-inserc¸a˜o (semi-insert).
Para os protetores auditivos tipo concha exitem duas categorias:
• Concha (earmuff );
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• Concha acopla´vel ao capacete de seguranc¸a (earmuff attached to hard
hat).
2.2.1.1 Automolda´vel
Os materiais empregados na fabricac¸a˜o deste tipo de protetor
auditivo possuem um baixo custo, por isso sa˜o bastante utilizados. Os
materiais para fabricac¸a˜o empregados sa˜o geralmente algoda˜o parafi-
nado, PVC, PU ou tipos especiais de fibra de vidro. Esse tipo de
protetor auditivo e´ roletado (roll-down) e colocado no canal externo
do ouvido, apo´s a colocac¸a˜o ele e´ expandido naturalmente ate´ a forma
do canal auditivo. Devido a esse fato, esses materiais empregados na
fabricac¸a˜o possuem uma velocidade de retorno da forma original do
protetor auditivo lenta, para que haja tempo do usua´rio inserir o pro-
tetor auditivo no canal auditivo.
Os protetores auditivos fabricados em algoda˜o parafinado sa˜o
considerados de baixa qualidade e se contaminam rapidamente, ale´m
de na˜o se adaptarem ao canal audito e possu´ırem pouca elasticidade.
Os fabricados em PVC sa˜o bastante conforta´veis e eficazes, ale´m de
serem menos suscept´ıveis a` absorc¸a˜o de umidade e por isso sa˜o capazes
de retornarem a` forma original mais facilmente em uma ampla faixa de
exposic¸a˜o a` umidade. Os fabricados em PU geralmente sa˜o mais macios
que os de PVC mas, apesar disso, na˜o se tornam mais conforta´veis no
canal auditivo. Os protetores auditivos fabricados em fibra de vidro sa˜o
bastante pra´ticos e conforta´veis, segundo Berger et al. (2000) e Gerges
(2003). A Figura 2.7 apresenta alguns exemplos de protetores auditivos
automoda´veis encontrados no mercado.
Figura 2.7: Protetor auditivo tipo automolda´vel.
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2.2.1.2 Pre´-molda´vel
Esse tipo de protetor auditivo e´ confeccionado com materiais
ela´sticos para que seja poss´ıvel se adaptar rapidamente as diferentes
formas dos canais auditivos. Geralmente sa˜o fabricados com flanges
ou ane´is de vedac¸a˜o afixados em uma haste flex´ıvel para manipulac¸a˜o
e inserc¸a˜o. O material utilizado na fabricac¸a˜o deve ser ato´xico e de
superf´ıcie lisa e, ale´m disso, deve ser poss´ıvel lava´-lo com a´gua e saba˜o
neutro. Esse material deve garantir que a forma do protetor auditivo
na˜o seja alterada com o uso durante prolongados per´ıodos consecutivos
e que na˜o sejam afetados pela cera de ouvido, suor ou cosme´ticos. Po-
dem ser fabricados em materiais de borracha, silicone, termopla´sticos
dentre outros, conforme Berger et al. (2000).
Quando e´ empurrado para dentro do canal auditivo gera uma
vedac¸a˜o acu´stica (pneuma´tica) contra a parede do canal auditivo. Ge-
ralmente para um mesmo modelo desse tipo de protetor auditivo, exis-
tem diversos tamanhos para que seja poss´ıvel a colocac¸a˜o nos mais
diversos tipos de orelhas. Alguns modelos possuem ate´ cinco tamanhos
diferentes com ate´ cinco flanges, quanto maior o nu´mero de flanges de
um modelo, menor e´ o nu´mero de tamanhos necessa´rio para atender
a populac¸a˜o. Esse tipo de protetor auditivo, diferentemente do tipo
automolda´vel, na˜o requer que seja roletado. Isso e´ uma vantagem para
o usua´rio que na˜o possui coordenac¸a˜o motora e destreza suficiente para
realizar esse procedimento. Como na˜o e´ necessa´rio roletar esse tipo de
protetor auditivo ele confere uma vantagem na questa˜o da higiene, uma
vez que, o usua´rio pode estar com a ma˜o suja no momento de roletar
o protetor auditivo do tipo automolda´vel.
Este tipo de protetor auditivo apresenta vida u´til limitada, pois
vai perdendo a elasticidade a` medida que vai sendo lavado e, ale´m disso,
na˜o se adapta aos diferentes formatos de canais auditivos da populac¸a˜o.
Para gerar uma boa atenuac¸a˜o o protetor auditivo, deve ser inserido
firmemente, o que pode gerar um desconforto para o usua´rio.
Os protetores auditivos desse tipo confeccionados em PVC esta˜o
propensos ao encolhimento, fratura e endurecimento quando expostos
a transpirac¸a˜o e cera do ouvido. Os fabricados em silicone possuem
uma vida u´til maior, entretanto, devem ser examinados periodicamente
e substitu´ıdos quando endurecerem, deformarem ou caso seu tamanho
mude consideravelmente, (BERGER et al., 2000). A Figura 2.8 apresenta
alguns exemplos de protetores auditivos pre´-molda´veis encontrados no
mercado.
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Figura 2.8: Protetor auditivo tipo pre´-molda´vel.
2.2.1.3 Molda´vel
Esse tipo de protetor auditivo e´ confeccionado com materiais
malea´veis, como combinac¸a˜o de algoda˜o e cera, silicone ou la˜ mineral.
Dependendo do tipo de material empregado na fabricac¸a˜o, ele, pode ser
considera´vel descarta´vel, sendo utilizado apenas uma vez. Como em ge-
ral, os materiais empregados na˜o sa˜o ela´sticos como os dos protetores
auditivos automolda´veis e pre´-molda´veis, ele na˜o se expande sendo sim-
plesmente colocado na entrada do canal auditivo. Consequentemente
pode ocorrer uma falha de vedac¸a˜o caso o usua´rio realize certos tipos
de movimentos com a cabec¸a e pescoc¸o, (BERGER et al., 2000).
A atenuac¸a˜o obtida pela utilizac¸a˜o desse tipo de protetor audi-
tivo depende muito da experieˆncia do usua´rio na colocac¸a˜o do EPI. Se
bem colocado, pode-se obter atenuac¸a˜o comparada a` do protetor audi-
tivo tipo concha. Ale´m disso, esse tipo de protetor auditivo e´ recomen-
dado para ser utilizado em indu´strias aliment´ıcias, pois as condic¸o˜es de
umidade e calor inviabilizam a utilizac¸a˜o do protetor auditivo tipo con-
cha, conforme Berger et al. (2000). A Figura 2.9 ilustra dois exemplos
de protetores auditivos do tipo molda´vel.
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Figura 2.9: Protetor auditivo tipo molda´vel.
2.2.1.4 Personalizado
Protetores auditivos personalizados sa˜o do tipo plugue, geral-
mente fabricados em silicone, vinil ou acr´ılico. A forma do protetor
auditivo e´ obtida a partir de um molde do pro´prio canal auditivo do
usua´rio. O molde preenche uma porc¸a˜o do canal auditivo, a orelha
externa e o pavilha˜o. A parte que preenche o canal auditivo cria uma
vedac¸a˜o acu´stica que atenua o ru´ıdo, enquanto que a parte que fica em
contato com a orelha externa e o pavilha˜o serve para fixar o protetor
auditivo a` orelha do usua´rio. A colocac¸a˜o incorreta desse tipo de pro-
tetor auditivo e´ de fa´cil percepc¸a˜o uma vez que ele possui um encaixe
perfeito no usua´rio. Alguns modelos possuem apenas o molde do canal
auditivo, deixando assim a orelha externa livre, o que gera um maior
conforto para o usua´rio. O fato desse tipo de protetor auditivo possuir o
formato ideˆntico do canal auditivo e servir somente para aquele usua´rio
espec´ıfico na˜o garante que ele fornecera´ uma melhor protec¸a˜o do que
outro tipo de protetor auditivo bem colocado. Como os outros proteto-
res auditivos do tipo plugue, ele deve ser checado regularmente se houve
encolhimento, endurecimento e rachaduras no EPI. Ale´m disso, se hou-
ver uma mudanc¸a considera´vel no peso do usua´rio, deve-se verificar se
o protetor auditivo ainda possui um encaixe adequado, (BERGER et al.,
2000). A Figura 2.10 apresenta alguns modelos de protetores auditivos
do tipo personalizado.
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Figura 2.10: Protetor auditivo tipo personalizado.
2.2.1.5 Semi-inserc¸a˜o
Esse tipo de protetor auditivo consiste de duas pontas feitas de
materiais macios mantidos no lugar atrave´s de uma haste, que sa˜o
posicionadas na entrada ou dentro do canal auditivo. Este tipo de
protetor auditivo e´ indicado quando e´ necessa´rio colocar e retirar o
EPI diversas vezes durante a jornada de trabalho e em locais onde
a utilizac¸a˜o do protetor auditivo tipo concha se torna desconforta´vel,
como, por exemplo, altas temperaturas e umidade (GERGES, 2003).
Para o protetor auditivo que apenas tampa o canal auditivo, e´
necessa´rio que a haste exerc¸a uma forc¸a suficiente para que as pontas
permanec¸am na mesma posic¸a˜o e realizem uma vedac¸a˜o acu´stica do
canal auditivo. A haste pode ser utilizada em cima da cabec¸a, atra´s do
pescoc¸o ou sob o queixo, dependendo do modelo. O protetor auditivo
em que as pontas entram no canal auditivo possui o funcionamento
ideˆntico aos demais plugues. Uma das vantagens desse tipo de protetor
auditivo e´ que ele e´ compat´ıvel com a utilizac¸a˜o de o´culos de protec¸a˜o
e capacete de seguranc¸a, na˜o interferindo assim em seu desempenho.
Os tampo˜es podem ser fabricados em vinil, silicone ou PU (BERGER
et al., 2000). A Figura 2.11 apresenta alguns exemplos de protetores
auditivos de semi-inserc¸a˜o encontrados no mercado.
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Figura 2.11: Protetor auditivo tipo semi-inserc¸a˜o.
2.2.1.6 Concha
Esse tipo de protetor auditivo e´ fabricado com material r´ıgido,
revestido com uma almofada de espuma ou borracha e e´ projetado
para cobrir completamente a orelha. Ele e´ mantido no lugar atrave´s de
uma haste conectando as duas conchas, que sa˜o revestidas com material
acu´stico que tem por objetivo absorver o ru´ıdo. Dependendo do modelo
do protetor auditivo, a haste pode ser utilizada sobre a cabec¸a, atra´s do
pescoc¸o ou sob o queixo. Esse tipo de protetor auditivo e´, geralmente,
mais fa´cil de utilizar que os plugues, sendo normalmente projetado em
um u´nico tamanho. Algumas vezes o tamanho da cabec¸a ou da orelha
do usua´rio pode ser grande demais para a haste e a concha desse tipo
de protetor auditivo.
A atenuac¸a˜o desse tipo de protetor auditivo e´ obtida atrave´s da
pressa˜o exercida pela concha contra a superf´ıcie da cabec¸a do usua´rio
atrave´s da haste. O conforto depende da distribuic¸a˜o de pressa˜o da
almofada e da forc¸a que a haste exerce. Uma grande forc¸a da haste
pode gerar um desconforto no usua´rio, ale´m disso a forc¸a da haste
tende a diminuir com o tempo, reduzindo assim a atenuac¸a˜o, segundo
Berger et al. (2000) e Gerges (2003).
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Uma das vantagens desse tipo de protetor auditivo em com-
parac¸a˜o com os plugues (inserc¸a˜o) e´ sua maior protec¸a˜o, ale´m disso,
a sua adaptac¸a˜o a diversos tipos de orelha e´ mais fa´cil, sa˜o higieˆnicos
e de fa´cil colocac¸a˜o. Alguns modelos possuem ra´dio de comunicac¸a˜o
integrado, entrada de a´udio e microfone. A Figura 2.12 ilustra treˆs
modelos de protetores auditivos tipo concha.
Figura 2.12: Protetor auditivo tipo concha.
2.2.1.7 Concha acopla´vel ao capacete de seguranc¸a
A utilizac¸a˜o do capacete de seguranc¸a e´ incompat´ıvel com o pro-
tetor auditivo tipo concha em que a haste deva ser utilizada sobre a
cabec¸a do usua´rio. Desta forma, se utilizam as mesmas conchas do
protetor auditivo tipo concha convencional fixadas ao capacete de se-
guranc¸a atrave´s de um mecanismo mecaˆnico de fixac¸a˜o. O princ´ıpio
de funcionamento deste tipo de protetor auditivo e´ ideˆntico ao do tipo
concha. Devido a` inexisteˆncia da haste, geralmente, a pressa˜o da con-
cha exercida sobre a cabec¸a do usua´rio e´ menor, acarretando uma di-
minuic¸a˜o do desempenho se comparado com o modelo com haste. A
Figura 2.13 ilustra exemplos desse tipo de protetor auditivo.
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Figura 2.13: Protetor auditivo tipo concha acopla´vel ao capacete de
seguranc¸a.
2.2.1.8 Capacete
Esse tipo de protetor auditivo e´ constitu´ıdo de um capacete que
envolve toda a cabec¸a do usua´rio ou apenas uma parte (geralmente
deixando a face do usua´rio livre). O objetivo principal desse tipo de
EPI e´ a protec¸a˜o da cabec¸a do usua´rio a` impactos e normalmente no
interior do capacete existe um protetor auditivo tipo concha integrado
no EPI. O mesmo princ´ıpio de funcionamento do protetor auditivo tipo
concha e´ aplicado para este tipo. A Figura 2.14 apresenta um modelo
desse tipo de protetor auditivo.
Figura 2.14: Protetor auditivo tipo capacete.
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2.2.1.9 Especiais
Existem protetores auditivos com alguns dispositivos espec´ıficos
que afetam de forma controlada sua atenuac¸a˜o, atingindo objetivos es-
pec´ıficos. Esses dispositivos podem ser filtros passivos na forma de
orif´ıcios ou filtros ativos obtidos atrave´s de circuitos eletroˆnicos, sendo
que ambos os filtros podem ser incorporados em protetores auditivos do
tipo plugue, concha ou capacete. De forma geral, os protetores auditi-
vos com esses dispositivos incorporados na˜o possuem atenuac¸a˜o linear
e para diferentes n´ıveis de ru´ıdo, diferentes atenuac¸o˜es sera˜o fornecidas
pelo protetor auditivo (GERGES, 2003).
Os filtros passivos (orif´ıcios) funcionam a partir apenas da sua
geometria e material, podendo atuar por toda faixa de frequeˆncia ou
em uma banda de frequeˆncia espec´ıfica, dependendo do design do filtro.
A Figura 2.15 ilustra um esquema de um protetor auditivo com
a utilizac¸a˜o de filtro passivo. Este filtro permite que o usua´rio abra
a tampa do filtro para poder conversar com outras pessoas sem ne-
cessariamente retirar o protetor auditivo. Ao abrir a tampa do filtro,
o protetor auditivo ainda fornece uma atenuac¸a˜o menor do que se a
tampa do filtro estivesse fechada.
A Figura 2.16 apresenta dois quadros de atenuac¸a˜o, uma refe-
rente a` atenuac¸a˜o com o filtro e outra sem o filtro. A atenuac¸a˜o do
protetor auditivo sem o filtro (tampa do filtro na posic¸a˜o fechada) e´
maior que a atenuac¸a˜o com o filtro (tampa do filtro na posic¸a˜o aberta).
LOUD NOISE SPEECH-LEVEL SOUND
enters ear canal; soft-polymer 
 anged stem provides 
all-day comfort
DANGEROUS NOISE 
is reduced to safer levels
NOISE-REDUCING FILTER
lowers dangerous sound levels 
while allowing ambient sound 
and conversation to be heard
SAFE SOUNDHARMFUL NOISE
FILTER CAP 
can be inserted to block ambient 
sound & conversation
Fonte: Surefire (acessado em www.surefire.com).
Figura 2.15: Exemplo de utilizac¸a˜o de filtro passivo.
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Fonte: Surefire (acessado em www.surefire.com).
Figura 2.16: Exemplo de atenuac¸a˜o obtida com e sem o filtro passivo.
Os filtros ativos sa˜o constitu´ıdos de circuitos eletroˆnicos e fun-
cionam a partir da te´cnica de cancelamento de onda. Basicamente,
um microfone capta o ru´ıdo que chega ao protetor auditivo, realiza um
processamento que inverte a fase do sinal e um alto-falante emite esse
ru´ıdo invertido no ouvido do usua´rio e o resultado e´ o cancelamento de
ru´ıdo, conforme apresentado na Figura 2.17.
t
P(t)
Ant i ru ído Ruído Resul tado
Figura 2.17: Te´cnica de cancelamento de ru´ıdo.
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Os protetores auditivos com filtro ativo ou controle ativo podem
ser do tipo plugue, concha ou capacete. A Figura 2.18 ilustra um
filtro ativo (na esquerda) contendo um microfone, um circuito para
o processamento do sinal, um alto falante e um protetor auditivo do
tipo plugue (na direita), com todos esses componentes no interior do






Ruído na Orelha  






Fonte: adaptado de Berger et al. (2000).
Figura 2.18: Exemplo de protetores auditivos com filtro ativo.
Existem ainda protetores auditivos com atenuac¸a˜o quase cons-
tante, ou seja, fornecem um mesmo valor de atenuac¸a˜o para todas as
bandas de frequeˆncia. Esse tipo de protetor auditivo e´ utilizado por
mu´sicos e pessoas que precisam de uma atenuac¸a˜o sem que o conteu´do
espectral seja alterado.
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2.2.2 Mecanismos de atenuac¸a˜o de protetores auditivos
Em uma orelha, sem o protetor auditivo ou sem nenhuma obs-
truc¸a˜o, o ru´ıdo passa pelo canal auditivo ate´ o t´ımpano. Quando um
ouvido esta´ protegido pelo protetor auditivo ou alguma obstruc¸a˜o, exis-
tem quatro caminhos distintos em que o ru´ıdo pode atingir o ouvido





















Fonte: adaptado de Berger et al. (2000).
Figura 2.19: Diagrama de bloco dos quatro caminhos que o ru´ıdo per-
corre em um ouvido protegido.
A Figura 2.20 apresenta os quatro caminhos para protetores au-
ditivos do tipo plugue e concha.
Fonte: Berger et al. (2000).
Figura 2.20: Caminhos de transmissa˜o do ru´ıdo.
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1. Vazamento atrave´s do contato: esse e´ o caminho mais importante,
ele pode reduzir drasticamente a atenuac¸a˜o do protetor auditivo.
A existeˆncia de vazamentos de ar atrave´s do contato devido a ma´
colocac¸a˜o ou condic¸a˜o do protetor auditivo sa˜o as principais causas.
Para se obter um desempenho adequado, o protetor auditivo do tipo
plugue deve selar hermeticamente o canal auditivo, enquanto que o
protetor auditivo tipo concha deve selar toda a regia˜o circum aural
ao redor do pavilha˜o auditivo. O efeito de vazamento de ar pode
gerar uma reduc¸a˜o de 5 a 15 dB, segundo Berger et al. (2000);
2. Vibrac¸a˜o do protetor auditivo: o protetor auditivo tipo plugue pode
vibrar na forma de um pista˜o devido a flexibilidade do canal audi-
tivo, limitando a atenuac¸a˜o em baixa frequeˆncia. Para o protetor
auditivo tipo concha, ele vibra formando um sistema massa-mola, li-
mitando a atenuac¸a˜o em baixa frequeˆncia. Nessas baixas frequeˆncias
a atenuac¸a˜o e´ limitada a valores de 6 a` 20 dB, Gerges (2003);
3. Transmissa˜o atrave´s do material: como dito anteriormente, o prote-
tor auditivo funciona como uma barreira para o ru´ıdo. Desta forma,
o coeficiente de transmissa˜o acu´stica dos materiais empregados no
protetor auditivo define o desempenho de atenuac¸a˜o por este cami-
nho. A atenuac¸a˜o vai depender de fatores como a massa, rigidez e
amortecimento desses materiais;
4. Transmissa˜o via ossos e tecidos: segundo Gerges (2003), o protetor
auditivo reduz somente a energia acu´stica que chega ao sistema de
audic¸a˜o pela via ae´rea, deixando passar uma parcela que e´ trans-
mitida atrave´s dos ossos e dos tecidos. Este caminho e´ importante
apenas para protetores auditivos que fornecem atenuac¸a˜o superior a
40 dB. Sendo assim, esse caminho pode ser ignorado na maioria dos
casos.
2.2.3 Me´todos de ensaio de atenuac¸a˜o de ru´ıdo
Existem diversos me´todos para se mensurar a atenuac¸a˜o de ru´ıdo
de protetores auditivos, tanto em campo como em laborato´rio. Apenas
alguns me´todos sa˜o realmente eficazes, confia´veis e pra´ticos de serem
implementados. Esses me´todos fornecem uma estimativa de atenuac¸a˜o
de ru´ıdo provocado pelo uso do protetor auditivo. Para que se possa
comparar o desempenho de diferentes modelos de protetores auditivos,
os ensaios de atenuac¸a˜o de ru´ıdo devem ser realizados de acordo com
normas te´cnicas nacionais ou internacionais.
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Existem treˆs me´todos que sa˜o consagrados e foram desenvolvidos
ao longo dos u´ltimos anos para medic¸a˜o de atenuac¸a˜o de ru´ıdo em
protetores auditivos, ATF (Acoustic Test Fixture), MIRE (Microphone
In Real Ear) e REAT (Real Ear Attenuation at Threshold), de acordo
com Berger et al. (2000), Gerges (2003) e Lima (2003).
Ensaios em laborato´rio permitem que o experimentador tenha
maior controle sobre paraˆmetros importantes e permitem uma maior
confiabilidade na repetibilidade dos ensaios. Apesar disso, os dados
obtidos em ensaios de laborato´rio fornecem apenas uma estimativa do
valor de atenuac¸a˜o de ru´ıdo obtido na pra´tica em campo pelo usua´rio.














Figura 2.21: Organograma dos me´todos de medic¸a˜o de atenuac¸a˜o de
ru´ıdo.
2.2.3.1 ATF (Acoustic Test Fixture)
Esse me´todo consiste na utilizac¸a˜o de um dispositivo, comumente
chamado de cabec¸a artificial, incorporando microfone(s) de medic¸a˜o.
E´ classificado como um me´todo objetivo, pois as medic¸o˜es sa˜o rea-
lizadas com equipamentos (microfones, analisadores de sinais e etc).
O(s) microfone(s) fica(m) localizado(s) pro´ximo(s) ao local onde seria
o t´ımpano. Dependendo do n´ıvel de sofisticac¸a˜o do ATF, o valor da
impedaˆncia acu´stica do canal auditivo do dispositivo pode ser pro´ximo
ao valor da impedaˆncia de uma orelha real, ale´m disso o dispositivo
pode possuir um simulador de pele no canal auditivo e na regia˜o cir-
cum aural.
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Medic¸o˜es em cabec¸as artificiais podem ser utilizadas para desen-
volvimento de produto, controle de qualidade em linhas de produc¸a˜o
ou verificac¸a˜o da conformidade de produto em sistemas de avaliac¸a˜o
de conformidade. Ale´m disso, deve ser utilizada para medic¸a˜o de ate-
nuac¸a˜o de ru´ıdo impulsivo, uma vez que, devido ao alto n´ıvel de pressa˜o
sonora (130 a 170 dB) desses ensaios, torna-se invia´vel a utilizac¸a˜o de
seres humanos. Desta forma, esse me´todo torna-se importante quando
o tipo de ensaio a ser realizado e´ perigoso para seres humanos do ponto
de vista acu´stico (BERGER, 2005). Esse me´todo e´ mais ra´pido, barato
e possui uma menor variabilidade se comparado com o me´todo REAT
e MIRE e deve ser utilizado quando na˜o sa˜o necessa´rio que os valores
de atenuac¸a˜o de ru´ıdo obtidos sejam pro´ximos dos valores reais (LIMA,
2003).
Atualmente existem dispositivos bastante complexos encontra-
dos no mercado, contendo sistema para aquecimento ate´ a tempera-
tura do corpo humano (37 oC), simulador de pele humana na regia˜o
circum aural e no canal auditivo que possui perda de transmissa˜o e
elasticidade compara´veis a` pele humana e geometria da cabec¸a e canal
auditivo pro´xima da encontrada em um ser humano mediano. A Figura
2.22 ilustra treˆs tipos de ATFs encontrados no mercado.
Gras 45 CB Gras 45 CA ISL ATF
ATF de acordo com ANSI S3.19 de 1974
Fonte: Gras (www.gras.dk), ISL (www.isl.eu) e Gerges (2003).
Figura 2.22: Exemplos de ATFs.
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A Gras 45 CB e ISL ATF possuem um sistema para aquecer ate´
uma temperatura de 37 oC, sa˜o constru´ıdas de acordo com a norma
ANSI S3.36 - Manikin for Simulated in-situ Airbone Acoustic Measu-
rements, possuem canal auditivo regia˜o circum aural com simulador de
pele, ale´m disso, possuem uma perda de inserc¸a˜o de 60 dB para simu-
lar o caminho de transmissa˜o via ossos e tecidos e sa˜o constitu´ıdas
de dois simuladores de orelha (microfones), conforme requisitos da
Norma ANSI S.12.42 - Methods for the Measurement of Insertion Loss
of Hearing Protection Devices in Continuous or Impulsive Noise Using
Microphone-in-Real-Ear or Acoustic Test Fixture Procedures. Nesses
dois ATF e´ poss´ıvel realizar medic¸o˜es de atenuac¸a˜o de ru´ıdo de prote-
tores auditivos do tipo plugue e concha, com ou sem filtros, passivos ou
ativos. A Gras 45CA possui dois simuladores de ouvidos e perda de in-
serc¸a˜o de 60 dB, entretanto so´ e´ poss´ıvel realizar medic¸o˜es de atenuac¸a˜o
em protetores auditivos do tipo concha, esta ATF atende aos requisitos
da norma ISO 4869-3 - Measurement of insertion loss of ear-muff type
protectors using an acoustic test fixture.
O desenho te´cnico apresentado na Figura 2.22 e´ referente a norma
ANSI S3.19 - Methods for the Measurement for Real-Ear Protection of
Hearing Protectors and Physical Attenuation of Earmuff.
2.2.3.2 MIRE (Microphone In Real Ear)
O me´todo do Mini Microfone em Ouvido Real (MIRE) consiste
na utilizac¸a˜o de um microfone em miniatura instalado na orelha de
um ser humano. E´ classificado como um me´todo objetivo, pois utiliza
microfones e analisadores de sinais para realizar as medic¸o˜es de ate-
nuac¸a˜o de ru´ıdo. O me´todo consiste em mensurar o n´ıvel de pressa˜o
sonora no canal auditivo do ser humano com e sem o protetor auditivo
e a diferenc¸a e´ a atenuac¸a˜o fornecida pelo protetor auditivo. E´ um
me´todo ra´pido e que na˜o necessita da intervenc¸a˜o do sujeito no que
tange a percepc¸a˜o do som e ale´m disso, podem ser realizadas medic¸o˜es
para qualquer tipo de sinal e em qualquer ambiente. As medic¸o˜es con-
forme este me´todo tendem a fornecer resultados mais precisos em baixa
frequeˆncia em relac¸a˜o ao me´todo REAT, pois na˜o apresentam os efeitos
de mascaramento psicoacu´stico do ru´ıdo, conforme Berger et al. (2000).
Apesar disso, a utilizac¸a˜o de um mini microfone na˜o captura os ru´ıdos
atrave´s da transmissa˜o por ossos e tecidos, causando assim um aumento
de atenuac¸a˜o acima de 1 kHz em comparac¸a˜o com o me´todo REAT,
segundo Berger (2005) e Lima (2003).
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Este me´todo e´ aplica´vel em todos os tipos de protetores auditi-
vos, inclusive os que possuem filtros passivos ou ativos. Para os prote-
tores auditivos do tipo plugue pode ser mais complicada a colocac¸a˜o e
posicionamento correto do mini microfone dentro do canal auditivo do
ser humano. A Figura 2.23 apresenta um exemplo de mini microfone e
o mini microfone em um manequim com um protetor auditivo do tipo
concha.
Fonte: Svantek (www.svantek.com) e Agurto et al. (2011).
Figura 2.23: Exemplos de mini microfone e aplicac¸a˜o.
2.2.3.3 REAT (Real Ear Attenuation at Threshold)
O me´todo REAT e´ considerado o que melhor reproduz os valores
de atenuac¸a˜o de ru´ıdo obtidos em campo pelos usua´rios. Apesar disso,
ele apresenta a maior dispersa˜o, necessita de mais tempo e possui um
custo maior que os me´todos ATF e MIRE. Esse me´todo de medic¸a˜o
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e´ considerado como Gold Standard quando comparado com os outros
me´todos (BERGER et al., 2000).
As medic¸o˜es conforme esse me´todo se baseiam em determinar
a atenuac¸a˜o de ru´ıdo atrave´s da determinac¸a˜o do limiar de audic¸a˜o
(mı´nimo n´ıvel de pressa˜o sonora detecta´vel) de uma pessoa sem e com
o protetor auditivo, por isso e´ considerado um me´todo subjetivo. Para
a determinac¸a˜o do limiar de audic¸a˜o e´ gerado ru´ıdo com baixos n´ıveis
de pressa˜o sonora, por isso e´ necessa´rio um ambiente em que o ru´ıdo
de fundo seja muito baixo. Atrave´s de um dispositivo, o usua´rio indica
o momento em que esta´ ouvindo o ru´ıdo gerado, desta forma e´ poss´ıvel
determinar o limiar de audic¸a˜o deste usua´rio. Os ensaios sa˜o reali-
zados com diversas pessoas e sa˜o feitas algumas repetic¸o˜es (ciclos) de
medic¸a˜o com cada pessoa, com o nu´mero de pessoas e ciclos variando
de acordo com cada norma de ensaio. Pelo fato do ensaio ser realizado
com baixos n´ıveis de pressa˜o sonora, ele na˜o fornece de forma precisa a
atenuac¸a˜o de ru´ıdo para protetores auditivos em que sua atenuac¸a˜o au-
menta quando o n´ıvel de ru´ıdo do ambiente aumenta, conhecidos como
protetores auditivos com dependeˆncia de n´ıvel. Apesar disso, para pro-
tetores auditivos que possuem atenuac¸a˜o de ru´ıdo considerada linear,
a atenuac¸a˜o obtida por este me´todo torna-se representativa para os
valores de atenuac¸a˜o obtidos em campo, independentemente do n´ıvel
de ru´ıdo do ambiente. A aplicac¸a˜o dos dados de atenuac¸a˜o por este
me´todo e´ questiona´vel para ru´ıdo do tipo impulsivo. Devido aos efeitos
de mascaramento psicoacu´stico do ru´ıdo, esse me´todo tende a fornecer
valores mais elevados nas frequeˆncias abaixo de 500 Hz (BERGER et al.,
2000).
O me´todo REAT pode ser dividido em dois procedimentos de
ensaio: ouvintes treinados ou supervisionados (trained subjects) e ou-
vintes na˜o treinados ou inexperientes (inexperienced subjects). A prin-
cipal diferenc¸a entre esses dois procedimentos esta´ no conhecimento do
ouvinte (sujeito de teste) na utilizac¸a˜o do protetor auditivo, ale´m da
possibilidade dele ser auxiliado pelo operador do ensaio no momento da
colocac¸a˜o do protetor auditivo. O procedimento de ensaio com ouvintes
treinados ou supervisionados pode ser utilizado para o desenvolvimento
de produto (protetor auditivo) e para ensaios de rotina para controle
de qualidade do produto. O procedimento de ensaio com ouvintes na˜o
treinados ou inexperientes tem por objetivo obter dados de atenuac¸a˜o
mais pro´ximos aos obtidos em campo por um grupo de usua´rios.
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2.2.4 Me´tricas de medic¸a˜o de atenuac¸a˜o de ru´ıdo
Existem basicamente treˆs tipos de me´tricas (indicadores) para
mensurar a atenuac¸a˜o de ru´ıdo. A Perda de Transmissa˜o (Transmis-
sion Loss), ou TL, e´ definida como sendo a diferenc¸a entre a poteˆncia
sonora incidente e a poteˆncia sonora transmitida para uma barreira ou
partic¸a˜o. A Perda de Inserc¸a˜o (Insertion Loss), ou IL, e´ a diferenc¸a do
Nı´vel de Pressa˜o Sonora (NPS) ou da poteˆncia sonora ou da intensidade
sonora medida em um ponto de refereˆncia, antes e depois da colocac¸a˜o
de algum dispositivo de tratamento acu´stico. A Reduc¸a˜o de Ru´ıdo
(Noise Reduction), ou NR, e´ a diferenc¸a entre os NPS incidente e refle-
tido (BERGER, 1986; GERGES, 2003; BERANEK; VER, 2006). A Figura
2.24 exemplifica a perda de inserc¸a˜o e reduc¸a˜o de ru´ıdo em protetores
auditivos.
Perda de Inserção (IL) = A - A’
Redução de Ruído (NR) = B’ - A’
Função de Transferência do Ouvido Aberto (TFOE) = A - B
Sendo A, A’, B e B’ Níveis de Pressão Sonora (NPS)
Fonte: adaptado Berger (1986).
Figura 2.24: Me´tricas para medic¸a˜o de atenuac¸a˜o de ru´ıdo.
No caso de protetores auditivos, quando o comprimento de onda
do som e´ maior ou similar ao pro´prio dispositivo, a relac¸a˜o entre a TL
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e a NR na˜o sa˜o claramente definidas, segundo Berger (1986).
A medic¸a˜o da NR requer a medic¸a˜o do NPS em dois pontos,
conforme mostra a Figura 2.24. A vantagem desse me´todo e´ que os
dois NPS (dentro e fora do protetor auditivo) podem ser medidos si-
multaneamente. Isso permite que sinais que variam no tempo ou sinais
transientes sejam medidos, ou seja, sinais que sejam dif´ıceis de se re-
plicar inu´meras vezes.
A medic¸a˜o da IL requer duas medic¸o˜es, mas estas na˜o podem
ser realizadas simultaneamente, pois ambas as medic¸o˜es necessitam ser
realizadas dentro do canal auditivo, uma vez com o protetor auditivo
e outra sem. Desta forma, a medic¸a˜o da IL requer que o sinal medido
seja replicado de forma ideˆntica para as duas medic¸o˜es.
A IL de um protetor auditivo e´ a me´trica mais indicada para
determinar a reduc¸a˜o do NPS pro´ximo ao t´ımpano do usua´rio quando
o protetor auditivo e´ utilizado. A diferenc¸a entre a IL e a NR para um
ouvido sem o protetor auditivo pode ser aproximado por
IL = NR + TFOE. (2.4)
A Func¸a˜o de Transfereˆncia do Ouvido Aberto (TFOE), ou Trans-
fer Function of Open Ear, neste caso, pode ser entendida como a dife-
renc¸a entre a IL e a NR, pontos A e B apresentados na Figura 2.24.
As medic¸o˜es subjetivas de atenuac¸a˜o de ru´ıdo de protetores audi-
tivos pelo me´todo REAT utilizam a IL como indicador, uma vez que as
medic¸o˜es sa˜o realizadas a partir das respostas dos ouvintes a est´ımulos
sonoros com e sem o protetor auditivo, na˜o sendo poss´ıvel assim utilizar
o indicador de NR.
As medic¸o˜es objetivas de atenuac¸a˜o de ru´ıdo de protetores au-
ditivos pelo me´todo MIRE ou ATF podem tanto utilizar o indicador
de IL ou de NR, uma vez que dependem exclusivamente das medic¸o˜es
realizadas com transdutores acu´sticos.
Agurto (2013) explica os tipos de perda de inserc¸a˜o (IL):
• Perda de Inserc¸a˜o Passiva (Passive Insertion Loss) ou PIL: consiste
na perda de inserc¸a˜o devido aos aspectos construtivos/f´ısicos do pro-
tetor auditivo, como geometria e materiais utilizados. Esta perda de
inserc¸a˜o e´ intr´ınseca do protetor auditivo, diferentemente da perda
de inserc¸a˜o ativa (AIL) que, devido ao controle ativo de ru´ıdo pode
ser ligada ou desligada. Pode ser medida pelo me´todo REAT, ATF
e MIRE;
• Perda de Inserc¸a˜o Ativa (Active Insertion Loss) ou AIL: consiste na
perda de inserc¸a˜o devido ao controle ativo de ru´ıdo no protetor au-
ditivo. So´ e´ poss´ıvel realizar a medic¸a˜o pelo me´todo ATF ou MIRE.
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Na˜o e´ poss´ıvel realizar a medic¸a˜o pelo me´todo REAT, pois este utiliza
o limiar de audic¸a˜o para determinar a perda de inserc¸a˜o e o controle
ativo de ru´ıdo nos protetores auditivos na˜o trabalha nesses n´ıveis de
ru´ıdo, que sa˜o baixos. Para se mensurar a perda de inserc¸a˜o ativa
(AIL) mede-se a perda de inserc¸a˜o passiva (PIL) com o sistema de
controle ativo desligado e mede-se a perda de inserc¸a˜o total (TIL)
com o sistema de controle ativo ligado. A diferenc¸a entre a perda de
inserc¸a˜o passiva (PIL) e perda de inserc¸a˜o total (TIL) sera´ a perda
de inserc¸a˜o ativa (AIL) do protetor auditivo;
• Perda de Inserc¸a˜o Total (Total Insertion Loss) ou TIL: consiste na
perda de inserc¸a˜o total do protetor auditivo, a soma entre a perda de
inserc¸a˜o passiva (PIL) e a perda de inserc¸a˜o ativa (AIL), conforme a
equac¸a˜o,
TIL = PIL + AIL. (2.5)
• Perda de Inserc¸a˜o Total de Protetores Auditivos com Dependeˆncia
de Nı´vel ou TILNPS: essa medic¸a˜o se aplica a protetores auditivos
que tenham sua atenuac¸a˜o alterada dependendo do n´ıvel de ru´ıdo
do ambiente. Desta forma, so´ e´ poss´ıvel realizar essa medic¸a˜o pelo
me´todo ATF e MIRE. Na˜o e´ poss´ıvel realizar esta medic¸a˜o pelo
me´todo REAT, pois este utiliza o limiar de audic¸a˜o para determinar
a perda de inserc¸a˜o. Deve-se medir a perda de inserc¸a˜o em diferentes
n´ıveis de ru´ıdo para se caracterizar a atenuac¸a˜o de ru´ıdo desse tipo
de protetor auditivo. A apresentac¸a˜o da atenuac¸a˜o de ru´ıdo deste
protetor auditivo deve ser indicada em func¸a˜o do n´ıvel do ru´ıdo;
• Perda de Inserc¸a˜o de Ru´ıdo Impulsivo (Impulsive Peak Insertion
Loss) ou IPIL: pode ser entendido como a reduc¸a˜o do pico do n´ıvel
de pressa˜o sonora de um ru´ıdo impulsivo fornecido pela utilizac¸a˜o do
protetor auditivo (ANSI S12.42 2010).
2.2.5 Normas de ensaio de atenuac¸a˜o de ru´ıdo
Assim como existem me´todos para medic¸a˜o da atenuac¸a˜o de
ru´ıdo de protetores auditivos, existem normas que definem como es-
tas medic¸o˜es devem ser realizadas. Tendo em vista que este trabalho e´
sobre avaliac¸a˜o metrolo´gica em sistema de medic¸a˜o de atenuac¸a˜o pas-
siva de ru´ıdo de protetores auditivos pelo me´todo subjetivo (REAT),
apenas as normas referentes a este me´todo sera˜o apresentadas. Ape-
sar disso sera˜o indicadas as normas existentes para as medic¸o˜es pelo
me´todo ATF e MIRE mas as mesmas na˜o sera˜o abordadas. A Figura
67
2.25 apresenta os me´todos de medic¸a˜o para atenuac¸a˜o de ru´ıdo de pro-



































Figura 2.25: Organograma dos me´todos e normas de medic¸o˜es de ate-
nuac¸a˜o de ru´ıdo de protetores auditivos.
Atualmente as principais normas internacionais utilizadas nos
ensaios de atenuac¸a˜o passiva pelo me´todo REAT sa˜o a ANSI S12.6:2016
- Method for Measuring the Real-Ear Attenuation of Hearing Protec-
tors, que e´ dividida em Me´todo A (Trained Subject) e Me´todo B (Inex-
perienced Subject). ISO 4869-1:1990 - Subjective method for the mea-
surement of sound attenuation, ISO 4869-5:2006 - Method for estima-
tion of noise reduction using fitting by inexperienced test subjects, EN
13819-2:2002 - Acoustic test methods e AS/NZS 1270:2002 - Hearing
protectors. A Norma EN 13819-2 e´ similar a` ISO 4869-1 e a Norma
AS/NZS 1270 e´ similar a` ANSI S12.6, desta forma estas duas nor-
mas (EN 13819 e AS/NZS 1270) na˜o sera˜o abordadas. Existem outras
Normas como ANSI Z24.22:1957, ANSI S3.19:1974, ANSI S12.6:1984,
ANSI S12.6:1997, ANSI S12.6:2008, ISO 4869-1:1981 que na˜o sera˜o
abordadas por se tratarem de verso˜es antigas. O Quadro 2.1 apresenta
as principais diferenc¸as entre as Normas, ANSI S12.6, ISO 4869-1 e ISO
4869-5.
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Quadro 2.1: Comparac¸a˜o entre normas de ensaio pelo me´todo REAT.
Especificac¸a˜o
ANSI S12.6
ISO 4869-1 ISO 4869-5
Me´todo A Me´todo B
Tipo de sala Reverberante
Frequeˆncia
de ensaio*
125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz e 8 kHz
Tempo de
reverberac¸a˜o
< 1,6 s para todas as bandas de frequeˆncias de ensaio
Ru´ıdo de fundo 1/1 oitava em dB 1/3 de oitava em dBA








abaixo de 2 kHz














10 para concha e 20
para plugue e concha
acopla´vel ao capacete
de seguranc¸a


















Resultado final Me´dia e desvio padra˜o da atenuac¸a˜o em banda de 1/1 oitava
* Em bandas de 1/3 de oitava.
** Ru´ıdo de banda larga aleato´rio.
Nos u´ltimos anos, os grupos de trabalho de normas de ensaios de
atenuac¸a˜o de protetores auditivos da ANSI e da ISO veˆm trabalhando
em conjunto para desenvolverem as normas, dessa forma as mesmas
esta˜o convergindo nos requisitos e esta˜o cada vez mais similares.
O campo acu´stico da sala onde sa˜o realizados os ensaios deve ser
reverberante, com tempo de reverberac¸a˜o inferior a 1, 6 segundo para
as bandas de frequeˆncias, em 1/3 de oitava, centradas em 125 Hz, 250
69
Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz e 8 kHz. Para a Norma ANSI S12.6, o
ru´ıdo de fundo deve ser avaliado em banda de frequeˆncia de 1/1 oitava
de 63 Hz a 8 kHz, enquanto que na Norma ISO 4869 o ru´ıdo de fundo
deve ser avaliado em bandas de 1/3 de oitava com bandas centrais de
31,5 Hz a 10 kHz.
O sinal de excitac¸a˜o (teste) deve ser filtrado em bandas frequeˆn-
cia de 1/3 de oitava de 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4
kHz e 8 kHz. Para a Norma ANSI S12.6 deve-se utilizar um ru´ıdo
branco filtrado, enquanto que na Norma ISO 4869 deve-se utilizar um
ru´ıdo rosa filtrado. O ru´ıdo de ajuste e´ utilizado momentos antes do
ensaio dentro da caˆmara acu´stica, para o ouvinte verificar a colocac¸a˜o
do protetor auditivo. Para a Norma ANSI S12.6 deve-se utilizar um
ru´ıdo de banda larga aleato´rio de 70 dBA, para a ISO 4869-1 um ru´ıdo
de banda larga aleato´rio entre 60 e 70 dB e para a ISO 4869-5 um ru´ıdo
de banda larga aleato´rio de 65 dBA.
Para a realizac¸a˜o desses ensaios os ouvintes devem passar por
uma triagem e qualificac¸a˜o. E´ necessa´rio que eles possuam uma acui-
dade auditiva mı´nima para que seja poss´ıvel realizar os ensaios. A
Norma ANSI S12.6 e ISO 4869-5 exige que os ouvintes possuam uma
acuidade auditiva inferior a 25 dB nas bandas de frequeˆncias de ensaio.
A Norma ISO 4869-1 exige que os ouvintes possuam limiar auditivo
inferior a 15 dB para as bandas de frequeˆncias inferiores a 2 kHz e
inferior a 25 dB para as bandas de frequeˆncias acima de 2 kHz. Essa
verificac¸a˜o deve ser realizada atrave´s de audiometrias com tons puros.
Os ouvintes devem estar livres de infecc¸o˜es e devem passar por uma
inspec¸a˜o do canal auditivo para verificar se na˜o ha´ nenhuma inflac¸a˜o
ou excesso de ceru´men.
Durante o ensaio deve ser utilizado um me´todo audiome´trico
para determinar o limiar de audic¸a˜o. A Norma ANSI S12.6 exige que
seja utilizado o me´todo Be´ke´sy, a Norma ISO 4869-1 exige que seja
utilizado um dos me´todos descritos na Norma ISO 8253-2 - Sound field
audiometry with pure-tone and narrow-band test signals, enquanto que
a Norma ISO 4869-5 exige qualquer me´todo audiome´trico reconhecido.
Para a Norma ANSI S12.6 deve-se utilizar no mı´nimo 10 ouvintes
para protetores auditivos do tipo concha e 20 para protetores auditivos
do tipo plugue ou concha acopla´vel ao capacete de seguranc¸a. Para
a Norma ISO 4869-1 deve-se utilizar 16 ouvintes para todos os tipos
de protetores auditivos. Para a Norma ISO 4869-5 deve-se utilizar 16
ouvintes para protetores auditivos do tipo concha ou concha acopla´vel
ao capacete de seguranc¸a e 20 para protetores auditivos do tipo plugue.
E´ exigido nessas Normas que a proporc¸a˜o de homens e mulheres seja
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de 40/60 ou 60/40 nos ensaios.
As Normas ANSI S12.6 e ISO 4869-5 exigem que cada ouvinte
realize dois limiares de audic¸a˜o fechados (com o protetor auditivo) e
dois limiares de audic¸a˜o abertos (sem o protetor auditivo). A Norma
ISO 4869-1 exige que cada ouvinte realize apenas um limiar de audic¸a˜o
fechado e um aberto. E´ exigido nessas Normas, que metade dos ouvintes
de um ensaio comecem com o limiar de audic¸a˜o aberto e a outra metade
dos ouvintes comecem com o limiar de audic¸a˜o fechado.
O resultado final do ensaio na Norma ANSI S12.6 e na parte 1
e 5 da ISO 4869 e´ a atenuac¸a˜o me´dia e desvio padra˜o em bandas de
frequeˆncia de 1/1 oitava dos sinais de excitac¸a˜o.
2.2.6 Nu´meros de atenuac¸a˜o de ru´ıdo
Os valores de atenuac¸a˜o de ru´ıdo obtidos em laborato´rio podem
ser utilizados para estimar o n´ıvel de ru´ıdo de um usua´rio protegido pelo
protetor auditivo. A precisa˜o desse n´ıvel de ru´ıdo protegido dependera´
da situac¸a˜o em que o protetor auditivo foi ensaiado em laborato´rio e
de sua utilizac¸a˜o real em campo.
Antes de 1979, os fabricantes e/ou importadores forneciam ape-
nas os valores de atenuac¸a˜o me´dia e desvio padra˜o em bandas de
frequeˆncia de 1/1 oitava. Esses valores eram utilizados para calcu-
lar o n´ıvel de ru´ıdo protegido pela utilizac¸a˜o do protetor auditivo a
um usua´rio. Essa metodologia de ca´lculo e´ chamada de me´todo longo
ou Me´todo 1 pela NIOSH2 (1998). Entretanto, essa metodologia de
ca´lculo necessita que a avaliac¸a˜o ocupacional ao ru´ıdo seja realizada
atrave´s de medic¸o˜es por banda de frequeˆncia, exigindo assim, uma ins-
trumentac¸a˜o de maior custo e qualidade, ale´m da complexidade dos
ca´lculos. Desta forma, os usua´rios passavam a selecionar os protetores
auditivos atrave´s de outros crite´rios ao inve´s da atenuac¸a˜o, de acordo
com Lima (apud BERGER, 1996, 1999).
Devido aos fatos citados, foram elaborados os nu´meros u´nicos de
atenuac¸a˜o de ru´ıdo como o Nı´vel de Reduc¸a˜o de Ru´ıdo (NRR), o Nı´vel
de Reduc¸a˜o de Ru´ıdo com colocac¸a˜o do protetor auditivo pelo sujeito
de teste (NRRSF), o Single Number Rating (SNR), o High Medium
Low (HML), o Noise Level Reduction Statistic for use with A-weighting
(NRSA) e o Noise Level Reduction Statistic, Graphical (NRSG).
Os nu´meros u´nicos teˆm por objetivo facilitar o usua´rio de pro-
tetores auditivos, fornecendo uma ferramenta para uma ana´lise sim-
2NIOSH e´ o Instituto Nacional de Seguranc¸a e Sau´de dos EUA.
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plificada, ra´pida e eficiente para comparac¸a˜o e selec¸a˜o dos protetores
auditivos (LIMA, 2003). Apesar disso, deve-se realizar algumas res-
salvas quanto a` utilizac¸a˜o dos nu´meros u´nicos. Os ca´lculos do NRR,
NRRSF, SNR e HML utilizam um espectro de ru´ıdo rosa como ambi-
ente padra˜o, o que nem sempre e´ o caso para todos os usua´rios. Os
ca´lculos do NRSA e NRSG utilizam espectros de ru´ıdo industrial for-
necidos pela NIOSH. Portanto, esses ı´ndices devem ser utilizados com
alguma cautela, Gerges (2003).
2.2.6.1 Me´todo Longo
E´ a metodologia mais precisa e confia´vel para determinar o n´ıvel
de protec¸a˜o ao ru´ıdo de um usua´rio utilizando o protetor auditivo. Para
seu ca´lculo e´ necessa´rio conhecer os valores de atenuac¸a˜o me´dia e desvio
padra˜o por banda de frequeˆncia de 1/1 oitava do protetor auditivo. E´
necessa´rio conhecer tambe´m o n´ıvel de pressa˜o sonora no ambiente do
usua´rio do protetor auditivo por banda de frequeˆncia de 1/1 oitava. O
resultado e´ o n´ıvel de ru´ıdo que o usua´rio esta´ efetivamente exposto,
de acordo com Berger et al. (2000), Gerges (2003) e Lima (2003).
2.2.6.2 NRR
O Nı´vel de Reduc¸a˜o de Ru´ıdo (NRR) e´ comumente chamado de
me´todo simplificado ou me´todo 2 pela NIOSH (1998). Ele e´ calculado
utilizando um ru´ıdo padra˜o, desconsiderando os n´ıveis reais de ru´ıdo
do ambiente ao que o usua´rio do protetor auditivo esta´ exposto. O
ru´ıdo padra˜o utilizado e´ um ru´ıdo rosa com 100 dB em cada banda de
frequeˆncia. O NRR e´ calculado de maneira ana´loga ao me´todo longo,
exceto que o ru´ıdo padra˜o e´ utilizado ao inve´s dos n´ıveis de ru´ıdo medido
no ambiente do usua´rio do protetor auditivo. O n´ıvel de protec¸a˜o em
dBA e´ subtra´ıdo dos valores do ru´ıdo padra˜o em dBA ao inve´s dos n´ıveis
de pressa˜o sonora em dBA do ambiente. O n´ıvel de protec¸a˜o e´ ainda
subtra´ıdo por uma parcela de 3 dB, cujo uso tem por objetivo levar em
conta o erro pela utilizac¸a˜o do ru´ıdo rosa ao inve´s do ru´ıdo do ambiente
onde o usua´rio esta´ realmente exposto, segundo Berger et al. (2000) e
Gerges (2003). O NRR e´ obtido atrave´s dos dados de atenuac¸a˜o me´dia
e desvio padra˜o dos protetores auditivos ensaiados conforme a Norma
ANSI S12.6 - Me´todo A (ouvintes treinados ou supervisionados). Seus
valores sa˜o em geral superestimados em relac¸a˜o aos valores de atenuac¸a˜o
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reais obtidos em campo pelos usua´rios de protetores auditivos, conforme
Lima (2003).
Deve-se levar em considerac¸a˜o que, ao utilizar o NRR ao inve´s do
me´todo longo muita informac¸a˜o e´ perdida, tornando este me´todo mais
impreciso. Dessa forma recomenda-se aplicar um fator de correc¸a˜o de
−7 dB (NIOSH, 1998) ao se calcular o n´ıvel de exposic¸a˜o estimada do
usua´rio do protetores auditivo, conforme a equac¸a˜o:
Exposic¸a˜o Estimada (dBA)=Ru´ıdo Ambiente (dBC)-NRR-7. (2.6)
O ru´ıdo do ambiente utilizado deve ser ponderado em C, isso e´
justificado teoricamente e de forma emp´ırica por Berger et al. (apud
BERGER, 1988).
2.2.6.3 NRRSF
O NRRSF foi desenvolvido em 1995. Ele funciona de maneira
ana´loga ao NRR, sendo que a principal diferenc¸a e´ que os dados de
atenuac¸a˜o me´dia e desvio padra˜o utilizados nos ca´lculos sa˜o provenien-
tes da Norma ANSI S12.6 pelo Me´todo B (ouvintes na˜o treinados ou
inexperientes). O objetivo principal do NRRSF e´ fornecer um nu´mero
u´nico que seja eficiente e represente de maneira mais precisa um n´ıvel de
protec¸a˜o dos usua´rios de protetores auditivos em campo. Desta forma,
na˜o e´ necessa´rio aplicar os fatores de correc¸a˜o da NIOSH, como no caso
do NRR.
A utilizac¸a˜o do NRRSF vem sendo recomendada por diversos
o´rga˜os governamentais, associac¸o˜es e fabricantes de protetores auditi-
vos, Lima (2003).
O procedimento de ca´lculo do NRR e NRRSF e´ similar, apesar
disso, os dados de entradas sa˜o diferentes, o primeiro e´ fornecido pelo
Me´todo A e o segundo pelo Me´todo B da ANSI S12.6, respectivamente.
As principais diferenc¸as para estes dois ca´lculos sa˜o:
• O NRR e´ computado utilizando 2 desvios padra˜o enquanto que o
NRRSF e´ computado com apenas 1 desvio padra˜o;
• O NRRSF e´ baseado no ca´lculo do SNR descrito na Norma ISO
4869-2:1994 - Estimation of effective A-weighted sound pressure levels
when hearing protectors are worn, enquanto que o NRR e´ baseado
nos trabalhos da NIOSH;
• O NRRSF deve ser subtra´ıdo de um ru´ıdo ambiente com ponderac¸a˜o
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A, conforme equac¸a˜o:
Exposic¸a˜o Estimada (dBA)=Ru´ıdo Ambiente (dBA)-NRRSF ;
(2.7)
• O NRR deve ser subtra´ıdo de um ru´ıdo ambiente ponderado em
C, o NRRSF e o SNR devem ser subtra´ıdos de um ru´ıdo ambiente
com ponderac¸a˜o em A. Entretanto, o uso do ru´ıdo ambiente com
ponderac¸a˜o em A reduz a precisa˜o da estimativa de protec¸a˜o. Desta
forma, foi aplicado um fator de seguranc¸a de −5 dB ao valor final do
NRRSF, sendo calculado por
NRRSF=SNR84%-5, (2.8)
conforme explicam Berger et al. (2000) e Lima (2003).
2.2.6.4 SNR
Este nu´mero u´nico e´ obtido de acordo com a Norma ISO 4869-2.
Seu procedimento de ca´lculo e´ similar ao NRR, com duas diferenc¸as. O
SNR pode ser calculado para diferentes n´ıveis de protec¸a˜o referente a`
diferentes percentagens da populac¸a˜o de usua´rios que estara´ protegido.
O SNR na˜o necessita da subtrac¸a˜o de 3 dB como no NRR. O Quadro
2.2 apresenta os diferentes n´ıveis de protec¸a˜o e seu respectivo α.
Quadro 2.2: Valores de α para va´rios n´ıveis de protec¸a˜o.









O SNR utiliza um ru´ıdo padra˜o rosa com valor global de 100
dBC, isto significa que banda de frequeˆncia de 1/1 oitava de 125 Hz a
8 kHz possui valor de 91, 5 dBC. Este valor enta˜o e´ transformado para
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ponderac¸a˜o A. Esse nu´mero u´nico vem acompanhado pelo subscrito
do valor do n´ıvel de protec¸a˜o. O coeficiente α e´ multiplicado pelo
desvio padra˜o fornecido pelo ensaio de atenuac¸a˜o de ru´ıdo realizado no
protetor auditivo.
De acordo com Gerges (2003) e Lima (2003), quando o α e´ igual
ao valor unita´rio, o valor do SNR sera´
SNR84%=NRR-3. (2.9)
2.2.6.5 HML
O ca´lculo do HML e´ mais complexo que o NRR, NRRSF e SNR
e necessita n´ıveis de pressa˜o sonora do ambiente em dB(A) e dB(C).
Segundo Gerges (2003), “o ca´lculo dos valores de H, M e L e´ baseado
em oito espectros de ru´ıdo de refereˆncia, com diferentes valores de (LC-
LA)”. Os valores de HML independem dos valores do ru´ıdo do ambiente
do usua´rio do protetor auditivo, o procedimento de ca´lculo esta´ descrito
na Norma ISO 4869-2:1994.
2.2.6.6 NRSA
O ca´lculo desse indicador e´ apresentado na ANSI S12.68:2012
- Methods of Estimating Effective A-Weighted Sound Pressure Levels
When Hearing Protectors are Worn. O NRSA fornece dois nu´meros
para um intervalo de protec¸a˜o estimado, 80% para usua´rio com pouco
treinamento e 20% para usua´rio com treinamento na utilizac¸a˜o de pro-
tetores auditivos. O NRSA utiliza uma se´rie de ru´ıdos fornecida pela
NIOSH, com 100 espectros diferentes de ambientes industriais e os va-
lores de atenuac¸a˜o me´dia e desvio padra˜o por banda de frequeˆncia de
1/1 oitava do protetor auditivo, Agurto (2013) e ANSI S12.42 (2012).
2.2.6.7 NRSG
O ca´lculo desse indicador e´ apresentado na ANSI S12.68:2012
- Methods of Estimating Effective A-Weighted Sound Pressure Levels
When Hearing Protectors are Worn. O NRSG fornece dois nu´meros
para um intervalo de protec¸a˜o estimado, 80% para usua´rio com pouco
treinamento e 20% para usua´rio com treinamento na utilizac¸a˜o de pro-
tetores auditivos. Este indicador e´ estimado atrave´s da ana´lise de um
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gra´fico (ou atrave´s da interpolac¸a˜o aritme´tica do gra´fico) que informa a
protec¸a˜o obtida ponderada em A atrave´s da diferenc¸a entre os n´ıveis de
ru´ıdo do ambiente ponderado em A e C. Desta forma, a aplicac¸a˜o desse
indicador requer duas medic¸o˜es, uma com ponderac¸a˜o em A e outra em
C. O NRSG utiliza uma se´rie de ru´ıdo fornecida pela NIOSH, com 67
espectros que representam uma larga faixa de ru´ıdo, incluindo alguns
ru´ıdos utilizados no NRSA, ru´ıdos da Forc¸a Ae´rea Americana e ru´ıdo
da aviac¸a˜o civil, ale´m da atenuac¸a˜o me´dia e desvio padra˜o por banda de
frequeˆncia de 1/1 oitava do protetor auditivo, conforme Agurto (2013)
e ANSI S12.42 (2012).
2.3 INSTRUMENTAC¸A˜O
O sistema para medic¸a˜o de atenuac¸a˜o de ru´ıdo de protetores au-
ditivos pelo me´todo subjetivo pelas normas ANSI S12.6, ISO 4869-1 e
ISO 4869-5 consiste de um gerador de sinais, filtro de 1/3 de oitava,
amplificador de poteˆncia, caixas acu´sticas, sistema de controle de am-
plitude do som, ale´m do ouvinte. Segundo Lima (2003), “e´ interessante
notar que o ouvinte tambe´m faz parte da cadeia de medic¸a˜o, sendo
fator responsa´vel pela gerac¸a˜o de parcelas de incerteza de ensaio”. A











Figura 2.26: Diagrama da cadeia de medic¸a˜o.
Como descrito anteriormente, o processo de medic¸a˜o de ate-
nuac¸a˜o de ru´ıdo pelo me´todo subjetivo consiste em determinar os li-
miares de audic¸a˜o, abertos e fechados, dos ouvintes. Estes ouvintes
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sa˜o acomodados dentro de uma caˆmara acu´stica onde e´ enta˜o gerado
o ru´ıdo. E´ imprescind´ıvel que a gerac¸a˜o do ru´ıdo seja ideˆntica entre
os diferentes limiares de audic¸a˜o do ensaio, ou seja, tanto nos limiares
de audic¸a˜o abertos como nos limiares de audic¸a˜o fechados e´ gerado um
sinal filtrado em uma determinada banda de frequeˆncia, conforme es-
pecificado nas Normas. O sinal filtrado e´ enta˜o amplificado e emitido
pelas caixas de sons dispostas dentro da caˆmara acu´stica. O som ge-
rado pelas caixas de som e´ enta˜o percebido pelo ouvinte, que aciona um
dispositivo (bota˜o de resposta) ao comec¸ar a perceber o som gerado. O
sistema de medic¸a˜o responde, reduzindo a amplitude do sinal ate´ que
o ouvinte na˜o consiga mais perceber o som gerado e desacione o dis-
positivo, fazendo com que o sistema aumente novamente a amplitude
do sinal, e assim repetidamente. A Figura 2.27 apresenta o trac¸o do
limiar de audic¸a˜o de um ouvinte, conforme a Norma ANSI S12.6.
Fonte: Lima (2003).
Figura 2.27: Determinac¸a˜o do limiar de audic¸a˜o.
Cada vez que o ouvinte realiza o acionamento ou desacionamento
do bota˜o de resposta e´ gerada uma inversa˜o, momento em que o sinal
inverte de direc¸a˜o. Os valores do n´ıvel de pressa˜o sonora em que ocor-
rem as inverso˜es sa˜o utilizados para calcular o limiar de audic¸a˜o do
ouvinte. O nu´mero de inverso˜es necessa´rios para determinar o limiar
de audic¸a˜o varia de acordo com a norma utilizada. O limiar de audic¸a˜o
do ouvinte e´ obtido a partir do ca´lculo da me´dia dos pontos de inversa˜o,
para uma dada banda de frequeˆncia de ensaio. O ouvinte determina
seu limiar de audic¸a˜o em cada banda de frequeˆncia do ensaio, separa-
damente. A Figura 2.28 ilustra um exemplo de bota˜o de resposta que
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e´ utilizado pelos ouvintes durante os ensaios.
Figura 2.28: Exemplo do dispositivo de controle, bota˜o de resposta.
Esse processo e´ realizado sem o protetor auditivo (limiar de
audic¸a˜o aberto) e com o protetor auditivo (limiar de audic¸a˜o fechado)
para cada ouvinte e pode ser repetido para um mesmo ouvinte em um
mesmo ensaio dependendo da norma. A diferenc¸a entre o limiar de
audic¸a˜o fechado e o limiar de audic¸a˜o aberto e´ a atenuac¸a˜o de ru´ıdo
do protetor auditivo para aquele ouvinte. Utiliza-se a atenuac¸a˜o indi-
vidual de todos os ouvintes para calcular a atenuac¸a˜o me´dia e desvio
padra˜o de cada banda de frequeˆncia para um protetor auditivo ensai-
ado. A Figura 2.29 apresenta o diagrama de ca´lculo do ensaio pelo
me´todo REAT.
Atenuação 1  
Limiar Fechado 1
-
Limiar Aberto 1 
{
Atenuação 2  
Limiar Fechado 2
-
Limiar Aberto 2 
{
Atenuação Ouvinte 1
Atenuação 1  
Limiar Fechado 1
-
Limiar Aberto 1 
{
Atenuação 2  
Limiar Fechado 2
-
Limiar Aberto 2 
{
Atenuação Ouvinte 2
Atenuação 1  
Limiar Fechado 1
-
Limiar Aberto 1 
{











Figura 2.29: Ca´lculo de atenuac¸a˜o do ensaio pelo me´todo REAT.
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As normas de ensaios especificam diversos requisitos de instru-
mentac¸a˜o que devem ser atendidos para realizar os ensaios.
2.3.1 Sistema de medic¸a˜o desenvolvido
Lima, em 2003, publicou uma tese de doutorado onde foi de-
senvolvido um sistema de medic¸a˜o de atenuac¸a˜o passiva de ru´ıdo de
protetores auditivos pelo me´todo subjetivo. O objetivo desta tese foi
desenvolver um sistema de medic¸a˜o digital para ensaios, satisfazendo
a Norma ANSI S12.6:1997, avalia´-lo metrologicamente com base no
Guia para Expressa˜o da Incerteza de Medic¸a˜o (GUM) e corroborar na
confiabilidade do processo metrolo´gico de medic¸a˜o.
O sistema de medic¸a˜o desenvolvido por Lima e´ um conjunto
de hardware e software. O hardware e´ constitu´ıdo por uma placa de
gerac¸a˜o e aquisic¸a˜o de sinais, comumente conhecida como placa Dyna-
mic Signal Acquisition and Generation (DSAG), um computador onde
a placa DSAG e´ conectada, amplificador de poteˆncia, caixas acu´sticas,
bota˜o de resposta do ouvinte (Figura 2.28) e cabos. O software foi de-
senvolvido em linguagem Labview, compostos por uma se´rie de mo´dulos
com o objetivo de executar as rotinas de ensaios, qualificac¸a˜o, validac¸a˜o
e verificac¸a˜o do sistema de medic¸a˜o (LIMA, 2003). A Figura 2.30 apre-
senta o diagrama do sistema desenvolvido por Lima em 2003, foi utili-









Figura 2.30: Diagrama do sistema desenvolvido por Lima em 2003.
Conforme o diagrama de blocos apresentado na Figura 2.30, o
computador possui a func¸a˜o de gerar o sinal de teste atrave´s da placa
DSAG, receber o feedback do ouvinte atrave´s do bota˜o de resposta, ar-
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mazenar e tratar os dados dos ensaios. O amplificador de poteˆncia e as
caixas acu´sticas sa˜o utilizados para gerar o sinal acu´stico na caˆmara de
ensaio. Como a placa DSAG na˜o possui poteˆncia suficiente para forne-
cer a energia necessa´ria para as caixas acu´sticas, e´ necessa´rio utilizar
o amplificador de poteˆncia. O bota˜o de resposta do ouvinte e´ utili-
zado para realizar o feedback ao sistema com a informac¸a˜o da sensac¸a˜o
auditiva sentida pelo ouvinte no momento do ensaio.
Em 2008, Lima atualizou o sistema desenvolvido em 2003 em
virtude do lanc¸amento de uma nova placa DSAG da National Instru-
ments. A nova placa (PCI 4461) apresentou melhorias significativas de
desempenho se comparada a` utilizada por Lima (PCI 4451), o Quadro
2.3 apresenta as principais diferenc¸as.











Resoluc¸a˜o (bits) 16 24
As duas principais diferenc¸as sa˜o a taxa de amostragem e a re-
soluc¸a˜o, em que houve melhorias significativas. Desta forma, a placa
DSAG foi atualizada, ale´m do software, no qual foram implementadas
atualizac¸o˜es nas rotinas de ensaio para atenderem aos requisitos da
nova versa˜o da Norma ANSI S12.6:2008. O diagrama do sistema de
medic¸a˜o (Figura 2.30) continua o mesmo apesar das atualizac¸o˜es.
2.4 O PAPEL DA METROLOGIA EM MEDIC¸O˜ES
Albertazzi e Sousa (2008) descrevem que “medir e´ o procedi-
mento experimental pelo qual o valor momentaˆneo de uma grandeza
f´ısica (mensurando) e´ determinado como um mu´ltiplo e/ou frac¸a˜o de
uma unidade”. Em todas as medic¸o˜es realizadas na˜o se conhece o valor
exato do mensurado, mesmo apo´s realizar correc¸o˜es dos erros, quando
poss´ıvel. Erros de medic¸a˜o sempre esta˜o presentes e podem ser causa-
dos por diversos fatores. Segundo Lima (apud SOARES, 1999), “a me-
trologia exerce func¸a˜o de garantir a qualidade de sistemas de medic¸a˜o,
fornecendo base para tomada de deciso˜es nas atividades de avaliac¸a˜o de
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produtos e processos”. Desta forma, para que o resultado da medic¸a˜o
possa ser confia´vel, alguns procedimentos devem ser seguidos:
• Selec¸a˜o e utilizac¸a˜o adequada de instrumentos de medic¸a˜o;
• Calibrac¸o˜es perio´dicas dos instrumentos e sistemas de medic¸a˜o;
• Avaliac¸a˜o de incerteza de medic¸a˜o ou ensaio;
• Avaliac¸a˜o de conformidade com especificac¸o˜es.
O resultado de uma medic¸a˜o e´ sempre uma faixa de valor na qual
espera-se que o valor real do que se esta´ medindo (mensurando) esteja
dentro. O resultado enta˜o e´ formado pelo resultado base acompanhado
pela incerteza de medic¸a˜o (ALBERTAZZI; SOUSA, 2008). A Figura 2.31
apresenta o resultado de uma medic¸a˜o.
VV
RB-IM +IM
VV - Valor Verdadeiro
RB - Resultado Base
IM - Incerteza de Medição
Fonte: adaptado de Albertazzi e Sousa (2008).
Figura 2.31: Resultado da medic¸a˜o.
O resultado base e´ o valor central da faixa encontrado na medic¸a˜o,
e´ o valor que mais se aproxima do valor verdadeiro do que se esta me-
dindo. A incerteza de medic¸a˜o e´ a du´vida presente no resultado da
medic¸a˜o. Ela e´ gerada a partir da combinac¸a˜o de diversos componen-
tes de erros existentes que agem sobre o processo de medic¸a˜o ou ensaio.
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“Incerteza de medic¸a˜o e´ a parcela de du´vida associada a` medic¸a˜o” se-
gundo Albertazzi e Sousa (2008).
Quando se realiza qualquer medic¸a˜o obte´m-se um resultado final,
a este resultado final e´ necessa´rio que exista uma indicac¸a˜o quantita-
tiva da qualidade deste resultado. Desta forma e´ poss´ıvel avaliar a
confiabilidade do resultado, sem isto os resultados de medic¸a˜o em di-
ferentes momentos realizados por pessoas diferentes na˜o poderiam ser
comparados.
Na de´cada de 1980, por falta de um consenso internacional so-
bre como expressar a incerteza de medic¸a˜o, o Comiteˆ Internacional
de Pesos e Medidas (CIPM) requisitou que o Bureau Internacional de
Pesos e Medidas (BIPM), juntamente com laborato´rios de metrologia,
elaborassem uma proposta de soluc¸a˜o para a questa˜o. Um grupo de
trabalho formado enta˜o pelo BIPM, juntamente com especialistas de 11
laborato´rios de metrologia, produziram a recomendac¸a˜o INC-1 (1980)
sobre expressa˜o de incertezas experimentais. O CIPM ratificou essa
recomendac¸a˜o em 1984 e posteriormente delegou esta func¸a˜o para a
Internacional Organization for Standardization (ISO) para elaborar o
GUM.
O GUM possui dois propo´sitos de orientac¸a˜o quanto a incerteza
de medic¸a˜o:
• Promover informac¸a˜o completa quanto poss´ıvel sobre como se chega
a uma declarac¸a˜o de incerteza;
• Fornecer uma base para a comparac¸a˜o internacional de resultados de
medic¸a˜o.
Ale´m desses dois propo´sitos citados, a grandeza real utilizada
deve ser internamente consistente, ou seja, diretamente deriva´vel dos
componentes que para ela contribua independente de como estas gran-
dezas estejam agrupadas. Ela deve ser transfer´ıvel para que seja poss´ıvel
utilizar diretamente a incerteza avaliada em outro processo como uma
componente de incerteza. O me´todo proposto no GUM e´ aplica´vel a
todos os tipos de medic¸o˜es, todos os tipos de dados de entradas utili-
zados nas medic¸o˜es, desta forma e´ chamado de me´todo universal, ISO
GUM (2008).
Na a´rea de acu´stica e vibrac¸a˜o e, em particular, na a´rea de pro-
tetores auditivos, existem poucas publicac¸o˜es a respeito das incerte-
zas envolvidas. Apesar das normas de ensaios de atenuac¸a˜o passiva
de ru´ıdo de protetores auditivos terem aparecido na de´cada de 1950,
pouco se sabe sobre as incertezas envolvidas nestas medic¸o˜es, Lima
(apud BRINKMANN; RICHTER, 1986).
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Em uma medic¸a˜o ou ensaio, diversas fontes de incerteza esta˜o
envolvidas. Essas fontes de incertezas podem ser devido a va´rios fatores
em que seus efeitos atuam isoladamente ou combinadas com outras
no processo de medic¸a˜o. A Figura 2.32 apresenta de forma gene´rica
algumas fontes de incerteza que afetam o resultado de medic¸a˜o.
Fonte: adaptado de Albertazzi e Sousa (2008).
Figura 2.32: Fontes de erros de medic¸a˜o.
A avaliac¸a˜o metrolo´gica de um processo de medic¸a˜o pode ser
sintetizada em um algoritmo com oito passos, segundo Albertazzi e
Sousa (2008). A Figura 2.33 apresenta o fluxograma do processo para
determinac¸a˜o da incerteza e expressa˜o do resultado de um sistema de
medic¸a˜o.
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1) Análise do processo de medição: deve ser analisado em 
profundidade, conhecendo os fenômenos envolvidos e fatores que 
inﬂuenciam no processo de medição;
2) Identiﬁcação das fontes de incerteza: as fontes de incerteza 
relevantes devem ser identiﬁcadas, caso haja dúvidas se uma fonte 
de incerteza deve ser incluída ou não, deve-se incluí-la. É importante 
entender o principio de funcionamento de cada fonte de incerteza 
como ele afeta o sistema de medição;
3) Quantiﬁcação dos efeitos sistemáticos: devem-se avaliar os efeitos 
sistemáticos de cada fonte de incerteza em estudo. Se possível, 
aplicar uma correção para corrigir os efeitos sistemáticos do sistema 
de medição. Quando não for possível corrigir os efeitos sistemáticos, 
esses devem ser incorporados às componentes aleatórias;
4) Quantiﬁcação dos efeitos aleatórios: deve-se estimar a incerteza 
padrão e o respectivo número de graus de liberdade das fontes de 
incertezas deﬁnidas. As fontes de incerteza podem ser deﬁnidas 
como do tipo A ou B, dependendo das informações conhecidas do 
sistema de medição;
5) Cálculo da correção combinada: calcula-se a correção combinada 
a partir das correções individuais de cada fonte de incerteza, 
determinadas devido ao efeito sistemáticos do sistema de medição;
6) Cálculo da incerteza combinada e do número de graus de 
liberdade efetivos: calcula-se a incerteza combinada a partir da 
incerteza padrão de cada fonte de incerteza. Calcula-se o número de 
graus de liberdade efetivo utilizando a equação de Welch-
Satterwait;
7) Cálculo da incerteza expandida: deve ser obtida multiplicando a 
incerteza padrão combinada pelo coeﬁciente de Student 
correspondente ao número de graus de liberdade efetivo calculado;
8) Expressão do resultado: o resultado deve ser apresentado de 
forma clara, ele é composto pelo resultado base acompanhado da 
incerteza expandida. Se os erros sistemáticos forem corrigidos, a 
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Figura 2.33: Fluxograma do processo de determinac¸a˜o da incerteza e
expressa˜o do resultado de medic¸a˜o.
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2.4.1 Sensibilidade
A sensibilidade de um sistema de medic¸a˜o expressa o coeficiente
de variac¸a˜o da resposta (sinal de sa´ıda) em relac¸a˜o ao est´ımulo (sinal
de entrada). Quando a grandeza do est´ımulo e´ diferente da grandeza
da resposta a sensibilidade envolve uma relac¸a˜o (coeficiente) entre as
unidades dessas grandezas. A curva descrita pela sensibilidade e´ a curva
caracter´ıstica de resposta (CCR) de um sistema de medic¸a˜o.
Em sistemas lineares, a sensibilidade e´ constante e corresponde
a` tangente do aˆngulo de inclinac¸a˜o da reta que representa a CCR de
um sistema de medic¸a˜o. Em sistemas de medic¸o˜es na˜o lineares, a sen-
sibilidade e´ varia´vel, sendo que a inclinac¸a˜o da CCR pode ser obtida
pela derivada da curva. A Figura 2.34 ilustra uma sensibilidade linear
e outra na˜o linear.





Figura 2.34: Sensibilidade de um sistema de medic¸a˜o linear e na˜o linear.
2.4.2 Correc¸a˜o
Quando um erro sistema´tico e´ identificado e quantificado, e´ pos-
s´ıvel corrig´ı-lo. Na pra´tica na˜o e´ poss´ıvel conhecer exatamente o erro
sistema´tico de um sistema de medic¸a˜o e, desta forma, utiliza-se a
tendeˆncia. A tendeˆncia e´ uma estimativa do erro sistema´tico de um
sistema de medic¸a˜o. Ela pode ser obtida experimentalmente ou atrave´s
dos dados fornecidos pelo fabricante.
A tendeˆncia, obtida experimentalmente, pode ser calculada a
partir da me´dia das medic¸o˜es repetidas efetuadas, subtraindo o valor
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convencional3 do padra˜o medido. Dessa forma, o erro sistema´tico e´
aproximadamente compensado. Na pra´tica, utiliza-se a correc¸a˜o, que e´
o valor oposto da tendeˆncia. Esta correc¸a˜o e´ somada ao resultado na˜o
corrigido da medic¸a˜o, compensando assim o erro sistema´tico e pode ser
calculada atrave´s de,
C = V C − x¯. (2.10)
Sendo C a correc¸a˜o, V C o valor convencional e x¯ a me´dia das
indicac¸o˜es de uma medic¸a˜o. O erro sistema´tico pode variar ao longo
da faixa de medic¸a˜o, na˜o sendo um valor u´nico. A Figura 2.35 ilustra







Figura 2.35: Correc¸a˜o de um erro sistema´tico.
2.4.3 Incerteza padra˜o
Mesmo apo´s a correc¸a˜o dos erros sistema´ticos de um sistema de
medic¸a˜o existem ainda erros associados a medic¸a˜o. Indicac¸o˜es obtidas
na˜o se repetem exatamente devido ao erro aleato´rio existente. Esse
comportamento aleato´rio do erro de medic¸a˜o pode ser representado
por uma distribuic¸a˜o de probabilidade, podendo assumir a forma nor-
mal (gaussiana) ou outra qualquer, dependendo do tipo do sistema de
medic¸a˜o, processo e etc.
De acordo com Albertazzi e Sousa (2008), a contribuic¸a˜o alea-
3Valor convencional e´ uma estimativa suficientemente pro´xima do valor verdadeiro
do mensurando (ALBERTAZZI; SOUSA, 2008).
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to´ria de cada fonte de incerteza deve ser individualmente quantificada
atrave´s da incerteza padra˜o. Pode-se utilizar dois caminhos para quan-
tificar a incerteza padra˜o: procedimentos estat´ısticos, tambe´m conheci-
dos como do tipo A e procedimentos na˜o estat´ısticos, conhecidos como
do tipo B.
2.4.3.1 Incerteza padra˜o Tipo A
A incerteza padra˜o pode ser estimada atrave´s de medic¸o˜es repe-
tidas do mesmo mensurando e calculando o desvio padra˜o da amostra





N − 1 . (2.11)
Sendo u(x) a incerteza padra˜o, xi a i-e´sima indicac¸a˜o, x¯ a me´dia
do nu´mero de indicac¸o˜es e N o nu´mero de indicac¸o˜es. Se o mensurando
for invaria´vel e seu valor for calculado a partir da me´dia M de diversas






Sendo u(x¯) a incerteza padra˜o da me´dia de M medic¸o˜es e M o
nu´mero de medic¸o˜es repetidas utilizadas. Se o mensurando for varia´vel,
a incerteza padra˜o deve ser calculada conforme a Equac¸a˜o (2.11). Al-
bertazzi e Sousa (2008) descrevem que a me´dia de medic¸o˜es repetidas
de um mensurando varia´vel na˜o reduz as variac¸o˜es do mensurando.
O nu´mero de graus de liberdade de uma incerteza padra˜o e´ cal-
culado por
ν = N − 1. (2.13)
Sendo ν o nu´mero de graus de liberdade e N o nu´mero de
medic¸o˜es utilizadas para estimar a incerteza padra˜o.
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2.4.3.2 Incerteza padra˜o Tipo B
Quando na˜o for poss´ıvel ou pra´tico estimar a incerteza padra˜o
atrave´s de procedimentos estat´ısticos, deve-se utilizar outras informac¸o˜es
de procedimento na˜o estat´ısticos. Utiliza-se informac¸o˜es sobre o com-
portamento aleato´rio ou deduzidas atrave´s de observac¸o˜es como por
exemplo, informac¸o˜es de certificados de calibrac¸a˜o, especificac¸o˜es te´cni-
cas do sistema de medic¸a˜o, informac¸o˜es histo´ricas obtidas de medic¸o˜es,
para estimar a incerteza padra˜o. (ALBERTAZZI; SOUSA, 2008) e (ISO
GUM, 2008).
A amplitude e o tipo de distribuic¸a˜o de probabilidade podem
ser utilizadas para estimar a incerteza padra˜o. De acordo com Shin
e Hammond (2008), considerando-se o mensurando como uma varia´vel
aleato´ria, e´ poss´ıvel estimar a incerteza padra˜o atrave´s do desvio padra˜o,






Sendo sx o desvio padra˜o
4 da varia´vel aleato´ria x, x¯ a me´dia
da varia´vel aleato´ria x e p(x) a func¸a˜o da densidade de probabilidade
da varia´vel aleato´ria x. A Figura 2.36 apresenta treˆs distribuic¸o˜es de





































Figura 2.36: Treˆs distribuic¸o˜es de probabilidade e seus desvios padra˜o.
4As normas de ensaio de atenuac¸a˜o de ru´ıdo de protetores auditivos, ANSI e ISO,
utilizam a letra s para denotar o desvio padra˜o, desta forma e´ conveniente utilizar o
mesmo simbolo.
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Levantamentos experimentais devem ser utilizados para confir-
mar o tipo de distribuic¸a˜o de probabilidade de um fenoˆmeno. Quando
na˜o e´ poss´ıvel estimar o tipo de distribuic¸a˜o de probabilidade opta-
se por utilizar a distribuic¸a˜o uniforme. (ALBERTAZZI; SOUSA, 2008) e
(ISO GUM, 2008).
Quando se utiliza o procedimento na˜o estat´ıstico e se conhece o
tipo de distribuic¸a˜o de probabilidade da varia´vel aleato´ria considera-se
que o nu´mero de graus de liberdade (ν) e´ infinito.
2.4.4 Incerteza combinada
A ac¸a˜o combinada de va´rios erros aleato´rios pode ser estimada
atrave´s da incerteza padra˜o combinada, que e´ calculada a partir das in-
certezas padra˜o de cada fonte de incerteza. Deve-se avaliar a correlac¸a˜o
existente entre as fontes de incerteza. A equac¸a˜o geral para calcular a








u2i (xi) + . . .










Sendo uc a incerteza padra˜o combinada da grandeza G, f uma
func¸a˜o matema´tica cont´ınua e deriva´vel que relaciona G com as gran-
dezas de entradas xi, ui a incerteza padra˜o da i-e´sima grandeza de en-
trada que esta´ sendo combinada e r(xi, xj) a estimativa do coeficiente
de correlac¸a˜o da i-e´sima e j-e´sima grandeza de entrada. As derivadas
parciais δf/δxi sa˜o os coeficiente de sensibilidade que descrevem como
a grandeza G varia com alterac¸o˜es nos valores da estimativa de entrada











Sendo ci o coeficiente de sensibilidade da estimativa da entrada
xi. O coeficiente de correlac¸a˜o r de duas varia´veis distintas quaisquer













Sendo r(x, y) a estimativa do coeficiente de correlac¸a˜o para as
varia´veis x e y, xi e yi o i-e´simo par de valores das varia´veis x e y, x¯
e y¯ os valores me´dios das varia´veis x e y e N o nu´mero total de pares
das varia´veis x e y.
O coeficiente de correlac¸a˜o e´ um nu´mero real que varia entre -1 e
+1. Ele expressa a correlac¸a˜o existente entre duas varia´veis aleato´rias.
Se o coeficiente de correlac¸a˜o for -1 ou +1, existe um correlac¸a˜o direta
entre as varia´veis aleato´rias, sa˜o estatisticamente dependentes. Quando
o coeficiente de correlac¸a˜o for +1, o valor de uma varia´vel aleato´ria
aumenta ou diminui na mesma direc¸a˜o que a outra varia´vel aleato´-
ria. Quando o coeficiente de correlac¸a˜o for -1, o valor de uma varia´vel
aleato´ria aumenta ou diminui na direc¸a˜o oposta da outra varia´vel ale-
ato´ria. Quando a correlac¸a˜o e´ -1 ou +1 a Equac¸a˜o (2.16) pode enta˜o





Caso o coeficiente de correlac¸a˜o seja zero, as duas varia´veis ale-
ato´rias na˜o possuem correlac¸a˜o, sa˜o estatisticamente independentes, a






2.4.5 Nu´mero de graus de liberdade efetivos
Cada incerteza padra˜o tem um nu´mero de graus de liberdade
(ν) associado. Ao se combinar as incertezas padra˜o de diversas fontes
de incerteza, calcula-se o nu´mero de graus de liberdade equivalente
dessa combinac¸a˜o. Esse nu´mero de graus de liberdade equivalente e´
denominado nu´mero de graus de liberdade efetivo (νef ) e e´ calculado
a partir do nu´mero de graus de liberdade, da incerteza padra˜o de cada










Sendo uc a incerteza padra˜o combinada, νef o nu´mero de graus
de liberdade efetivos, ui a incerteza padra˜o da i-e´sima fonte de incer-
teza e νi o nu´mero de graus de liberdade da i-e´sima fonte de incerteza.
A Equac¸a˜o (2.20) e´ va´lida quando as fontes de incerteza na˜o sa˜o cor-
relacionadas, ou seja, sa˜o estatisticamente independentes. De acordo
com Willink (2007), caso exista correlac¸a˜o entre as fontes de incerteza













A incerteza padra˜o combinada corresponde a um desvio padra˜o
do conjunto de todas as incertezas padra˜o de todas as fontes de incerte-
zas combinadas. Por vezes e´ necessa´rio expressar a incerteza para uma
probabilidade com o qual se espera encontrar o erro aleato´rio. O valor
da incerteza padra˜o abrangendo uma probabilidade de ocorrer e´ deno-
minada incerteza expandida (U) e pode ser calculada multiplicando a
incerteza combinada (uc) pelo respectivo coeficiente t de Student. O
coeficiente t de Student corresponde ao nu´mero de graus de liberdade
efetivos para uma probabilidade de ocorreˆncia. O Quadro 2.4 apre-
senta os valores mais comuns de desvio padra˜o e sua probabilidade de
ocorreˆncia para uma distribuic¸a˜o normal.
Quadro 2.4: Faixa de abrangeˆncia e probabilidade.







A Figura 2.37 apresenta a distribuic¸a˜o de probabilidade normal







μ-2sμ-3s μ+s μ+2s μ+3s
p(x)
Figura 2.37: Distribuic¸a˜o de probabilidade normal.
O coeficiente t de Student para diferentes graus de liberdade
e probabilidade de ocorreˆncia pode ser encontrado no Anexo A. A
incerteza expandida e´ calculada por
U = tuc. (2.22)
2.4.7 Expressa˜o do resultado
A apresentac¸a˜o do resultado de uma medic¸a˜o ou ensaio deve
conter o valor do resultado base acompanhado da incerteza expandida.
Albertazzi e Sousa (2008) descrevem que “e´ importante apresentar de
forma clara tanto o resultado base quanto a incerteza de medic¸a˜o”. O
resultado base e´ a indicac¸a˜o ou me´dia das indicac¸o˜es, se houver erros
sistema´ticos e estes forem corrigidos, devem ser somados a indicac¸a˜o
ou me´dia das indicac¸o˜es. O resultado de medic¸a˜o (RM) e´ expresso por
RM = x¯+ C ± U. (2.23)
2.4.8 Medic¸a˜o Direta e Indireta
As medic¸o˜es de um mensurando podem ser realizadas de forma
direta ou indireta. Na medic¸a˜o direta as grandezas de entrada fornecem
resultados do valor do mensurando, sendo que apenas um sistema de
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medic¸a˜o esta´ envolvido. A medic¸a˜o de um mensurando de forma indi-
reta necessita da obtenc¸a˜o do valor do mensurando a partir de operac¸o˜es
matema´ticas envolvendo duas ou mais medic¸o˜es associadas a diferentes
grandezas de entrada do mensurando. Pode-se citar como exemplo o
ca´lculo da a´rea de um terreno retangular, onde e´ necessa´rio multiplicar
o valor do comprimento (grandeza de entrada) pelo valor da largura
(grandeza de entrada) do terreno. Um u´nico sistema de medic¸a˜o ou di-
versos sistemas de medic¸o˜es distintos podem ser utilizados para medir
as grandezas de entrada.
Quando se realiza uma medic¸a˜o indireta deve-se avaliar a cor-
relac¸a˜o existente entre as grandezas de entrada e deve-se conhecer a
relac¸a˜o matema´tica entre o mensurando e as grandezas de entrada. Os
mesmos fundamentos de correlac¸a˜o apresentados no item 2.4.4 podem
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Sendo uc a incerteza padra˜o combinada do mensurando G, f
uma func¸a˜o matema´tica cont´ınua e deriva´vel que relaciona G com as
grandezas de entradas xi, ui a incerteza padra˜o da i-e´sima grandeza de
entrada que esta´ sendo combinada e r(xi, xj) a estimativa do coeficiente
de correlac¸a˜o i-e´sima e j-e´sima grandezas. O coeficiente de correlac¸a˜o












2.4.9 Rastreabilidade e calibrac¸a˜o
O processo de medic¸a˜o de alguma grandeza f´ısica, o mensu-
rando, e´ um processo experimental, onde este e´ comparado com uma
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refereˆncia, grandeza padra˜o reconhecida internacionalmente. Existe
uma cadeia de relacionamento hiera´rquico estabelecida, onde o sistema
de medic¸a˜o e´ referenciado a padro˜es e estes sa˜o referenciados a ou-
tros padro˜es e assim por diante. No topo desta cadeia encontra-se a
definic¸a˜o da unidade de medida de base do sistema internacional de
unidades. Desta forma, quando o sistema de medic¸a˜o possui uma cali-
brac¸a˜o rastrea´vel, significa que esta´ referenciada aos padro˜es internaci-
onais. Existem diversos n´ıveis hiera´rquicos, desde padro˜es de trabalho
ate´ padro˜es internacionais, que sa˜o aqueles reconhecidos como tendo as
mais altas qualidades metrolo´gicas. A Figura 2.38 apresenta os n´ıveis









Padrões de referência de laboratório de 
ensaio
Padrões de referência de laboratório de 
calibração
Padrões de trabalho de laboratório e de 
chão de fábrica
Fonte: adaptado de Albertazzi e Sousa (2008).
Figura 2.38: Hierarquia de padro˜es e sua rastreabilidade a`s unidades
do sistema internacional.
O sistema de medic¸a˜o deve ser rastreado ate´ os padro˜es interna-
cionais, visando garantir a qualidade e confiabilidade das medic¸o˜es. A
rastreabilidade dos sistemas de medic¸a˜o e´ muito importante. Segundo
Albertazzi e Sousa (2008), a rastreabilidade pode ser entendida como,
propriedade do resultado de uma medic¸a˜o ou
do valor de um padra˜o estar relacionado a`s re-
fereˆncias estabelecidas, geralmente padro˜es naci-
onais ou internacionais por meio de uma cadeia
cont´ınua de comparac¸o˜es, todas tendo incertezas
estabelecidas.
Ale´m do sistema de medic¸a˜o ser rastrea´vel ate´ os padro˜es inter-
nacionais, ele deve correlacionar os valores indicados a` grandeza que
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esta´ sendo medida. Esse procedimento que correlaciona esses valores e´
a calibrac¸a˜o. Albertazzi e Sousa (2008) definem calibrac¸a˜o como,
conjunto de operac¸o˜es que estabelece, sob condi-
c¸o˜es especificadas, a relac¸a˜o entre os valores indi-
cados por um instrumento ou sistema de medic¸a˜o
ou valores representados por uma medida mate-
rializada ou um material de refereˆncia e os valo-
res correspondentes das grandezas estabelecidas
por padro˜es.
2.4.10 Metrologia nos ensaios de atenuac¸a˜o passiva de ru´ıdo
de protetores auditivos pelo me´todo REAT
Quando se apresenta um resultado, este deve estar acompanhado
de uma indicac¸a˜o quantitativa da qualidade do resultado (incerteza de
medic¸a˜o), ISO GUM (2008). Desta forma, os resultados dos ensaios de
atenuac¸a˜o passiva de ru´ıdo de protetores auditivos pelo me´todo REAT
devem apresentar sua incerteza de medic¸a˜o para que seja poss´ıvel a:
• Comparac¸a˜o de diferentes modelos de protetores auditivos;
• Comparac¸a˜o de ensaio de diferentes laborato´rios para um mesmo
modelo de protetor auditivo;
• Aplicac¸a˜o correta dos valores de atenuac¸a˜o para os ca´lculos de ex-
posic¸a˜o ao ru´ıdo dos usua´rios de protetores auditivos.
Lima (apud BRINKMANN, 1988) explica que, apesar da popula-
rizac¸a˜o do me´todo REAT para medic¸a˜o de atenuac¸a˜o passiva de pro-
tetores auditivos, a incerteza de medic¸a˜o desse me´todo e´ pouco co-
nhecida e foi pouco estudada. Ale´m disso, atualmente, os fabrican-
tes/importadores e/ou MTE fornecem apenas a atenuac¸a˜o me´dia e o
desvio padra˜o para cada banda de frequeˆncia de ensaio, ale´m do nu´mero
u´nico. Na˜o e´ apresentada qualquer informac¸a˜o referente a incerteza as-
sociada ao ensaio realizado.
Nas primeiras verso˜es das normas de ensaio de atenuac¸a˜o de
ru´ıdo pelo me´todo REAT, ANSI S3.19 (1974), ANSI S12.6 (1984) e
ISO 4869-1 (1981) e ISO 4869-1 (1990), nada foi apresentado quanto a`
incerteza ou variabilidade do ensaio.
Na ANSI S12.6 (1997) e´ apresentado um anexo sobre a precisa˜o
do me´todo REAT, e cita que a fontes que geram a variabilidade no
resultado sa˜o:
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• Incerteza dos limiares de audic¸a˜o aberto e fechado;
• Variac¸a˜o na colocac¸a˜o do protetor auditivo, de tempos em tempos e
entre laborato´rios;
• Diferenc¸a na anatomia da cabec¸a e dos canais auditivos dos ouvintes
utilizados;
• Diferenc¸a entre as salas de ensaio e equipamentos utilizados.
Nesse anexo e´ apresentado o resultado de um estudo de repeti-
bilidade e reprodutibilidade realizado por Murphy et al. (1996). Neste
estudo sa˜o utilizados dados de ensaios interlaboratoriais realizado por
Royster et al. (1996) e um me´todo estat´ıstico baseado no teste de
hipo´tese utilizando uma distribuic¸a˜o F. O resultado apresentado in-
dica que utilizando no mı´nimo 10 ouvintes nos ensaios de protetores
auditivos do tipo concha e 20 ouvintes nos ensaios de protetores audi-
tivos do tipo plugue, obte´m-se uma reprodutibilidade de 6 dB, ±3 dB,
com um n´ıvel de confianc¸a de 84 %. Apesar disso, na˜o e´ apresentado
nenhuma informac¸a˜o sobre a contribuic¸a˜o de cada fonte ou uma ana´lise
de acordo com a metodologia proposta pelo ISO GUM.
Lima (2003) avaliou metrologicamente o sistema de medic¸a˜o de-
senvolvido por ele, de acordo com a metodologia proposta pelo ISO
GUM. As fontes de incerteza consideradas foram o incremento de am-
plitude do sistema de medic¸a˜o, calibrac¸a˜o do sistema de medic¸a˜o, va-
riac¸a˜o da resposta do ouvinte e gerac¸a˜o do sinal, para cada banda de
frequeˆncia de ensaio. Lima concluiu que a instrumentac¸a˜o possui pe-
quena influeˆncia quando comparada com a variabilidade da resposta do
ouvinte. Ale´m disso, as incertezas devido a gerac¸a˜o de sinal na˜o afetam
o resultado da medic¸a˜o e podem ser desprezadas. Por fim, e´ inferido
que, os resultados do modelo adotado esta˜o em concordaˆncia com os
valores citados na ANSI S12.6 (1997) e Royster et al. (1996).
A ISO 4869-5 (2006) apresenta um balanc¸o de incerteza do en-
saio conforme a metodologia do ISO GUM. Ela considera 5 fontes de
incerteza para cada banda de frequeˆncia de ensaio:
• Variabilidade do limiar aberto: 2 dB;
• Variabilidade do limiar fechado: 3 dB para o concha e 5 dB para o
plugue;
• Variabilidade do grupo de ouvintes utilizados: 4 dB;
• Variabilidade do campo acu´stico: 0, 5 dB;
• Incerteza dos equipamentos: 0, 2 dB;
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Todas as fontes de incerteza foram consideradas tendo uma dis-
tribuic¸a˜o de probabilidade normal para todas as bandas de frequeˆncia
de ensaio. A variabilidade do limiar aberto e fechado foram estimadas
atrave´s de medic¸o˜es do National Acoustic Laboratories da Austra´lia e
da NIOSH dos EUA. No momento da publicac¸a˜o desta norma, a varia-
bilidade do grupo de ouvintes estava ainda sendo estimada e a variabili-
dade do campo acu´stico e incerteza dos equipamentos foram estimadas
atrave´s da experieˆncia dos diversos laborato´rios de ensaio da Europa.
A incerteza combinada e expandida com um n´ıvel de confianc¸a de 95%
e´ apresentado no Quadro 2.5, estes valores sa˜o va´lidos para cada banda
de frequeˆncia de ensaio.
Quadro 2.5: Incerteza do ensaio de acordo com ISO 4869-5.
Incerteza Concha Plugue
Combinada [dB] 5,4 6,7
Expandida [dB] 10,8 13,4
A ANSI S12.6 (2008), revisa˜o da versa˜o de 1997, apresenta uma
ana´lise da variabilidade utilizando a ANOVA5 em seu anexo, de treˆs
estudos interlaboratorias (ROYSTER et al., 1996; MURPHY et al., 2004,
2006). Essa ana´lise foi realizada para determinar a variabilidade da
repetibilidade e reprodutibilidade de dois protocolos de ensaios, ou-
vintes treinados/supervisionados (me´todo A) e ouvintes na˜o treina-
dos/inexperientes (me´todo B), em dois tipos de protetores auditivos,
concha e plugue. Murphy et al. (2004) calculam a repetibilidade e


















Sendo slaborato´rio o desvio padra˜o da atenuac¸a˜o do laborato´rio,
souvintes o desvio padra˜o da atenuac¸a˜o entre os ouvintes, sse´rie o desvio
padra˜o da atenuac¸a˜o de um mesmo ouvinte, ns o nu´mero de ouvintes
e nt o nu´mero de se´ries por ouvinte, para cada banda de frequeˆncia de
ensaio.
5Ana´lise de variaˆncia, em que se testa a hipo´tese de que as me´dias de duas ou mais
populac¸o˜es sa˜o iguais.
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Conclu´ıram que a repetibilidade estimada para os protetores au-
ditivos do tipo concha sa˜o menores que do tipo plugue. A repetibilidade
para protetores auditivos do tipo concha e´ similar para os dois proto-
colos de ensaio. A repetibilidade para protetores auditivos do tipo
plugue pelo protocolo de ensaio de ouvintes treinados/supervisionados
(Me´todo A) e´ um pouco menor que para o protocolo de ensaio de ou-
vintes na˜o treinados/inexperientes (Me´todo B). A estimativa da maior
repetibilidade de todas as bandas de frequeˆncia de ensaio e´ apresentada
no Quadro 2.6.
Quadro 2.6: Estimativa da repetibilidade.
Repetibilidade Me´todo A Me´todo B
Concha [dB] 1,3 1,3
Plugue [dB] 2,0 2,5
A reprodutibilidade possui uma variac¸a˜o maior que a repetibili-
dade. A variabilidade entre laborato´rios e´ alta para os protetores audi-
tivos tipo plugue. A estimativa da reprodutibilidade dos dois protocolos
de ensaio para os protetores auditivos tipo concha sa˜o pro´ximas. A es-
timativa da maior reprodutibilidade de todas as bandas de frequeˆncia
de ensaio e´ apresentada no Quadro 2.7.
Quadro 2.7: Estimativa da reprodutibilidade.
Reprodutibilidade Me´todo A Me´todo B
Concha [dB] 3,5 3,0
Plugue [dB] 6,5 4,0
Os resultados apresentados nos Quadros 2.6 e 2.7 sa˜o equivalen-
tes aos da incerteza padra˜o combinada dos resultados apresentados no
anexo da ISO 4869-5, de acordo com ANSI S12.6 (2008).
Murphy et al. (2009) realizaram um novo estudo interlaborato-
rial para comparar os dois protocolos de ensaio especificados na ANSI
S12.6 para protetores auditivos tipo concha e plugue. Esse estudo uti-
lizou ensaios realizados em 6 diferentes laborato´rios espalhados pelo
mundo. Foi utilizada a mesma metodologia desenvolvida por Royster
et al. (1996) e Murphy et al. (2006). A estimativa da maior repeti-
bilidade de todas as bandas de frequeˆncia de ensaio e´ apresentada no
Quadro 2.8.
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Quadro 2.8: Estimativa da repetibilidade.
Repetibilidade Me´todo A Me´todo B
Concha [dB] 1,2 1,2
Plugue [dB] 1,5 2,0
A estimativa da maior reprodutibilidade de todas as bandas de
frequeˆncia de ensaio e´ apresentada no Quadro 2.9.
Quadro 2.9: Estimativa da reprodutibilidade.
Reprodutibilidade Me´todo A Me´todo B
Concha [dB] 2,5 1,5
Plugue [dB] 5,0 2,6
Na ANSI S12.6 (2016), revisa˜o da versa˜o de 2008, em seu anexo e´
apresentado um balanc¸o de incerteza do ensaio conforme a metodologia
apresentada no ISO GUM. Ela considera 3 fontes de incerteza para cada
banda de frequeˆncia de ensaio:
• Incerteza da me´dia dos ouvintes do ensaio;
• Incerteza dos equipamentos;
• Incerteza do campo acu´stico.
A estimativa da incerteza da me´dia dos ouvintes e´ obtida atrave´s
da Equac¸a˜o (2.12), com distribuic¸a˜o de probabilidade normal para to-
das as bandas de frequeˆncia do ensaio. A estimativa da incerteza dos
equipamentos considerada e´ 0, 2 dB e do campo acu´stico e´ 0, 5 dB,
com distribuic¸a˜o de probabilidade normal para todas as bandas de
frequeˆncia do ensaio.
A estimativa da incerteza do ensaio pode ser obtida para um la-
borato´rio espec´ıfico, neste caso, utiliza-se o desvio padra˜o da atenuac¸a˜o
dos ouvintes para cada banda de frequeˆncia. Ale´m disso, a estimativa
da incerteza do ensaio pode ser obtida para diversos laborato´rios, neste
caso, utiliza-se o desvio padra˜o da atenuac¸a˜o de todos os ouvintes uti-
lizados dos diferentes laborato´rios que participarem do ensaio.
No exemplo apresentado no anexo, a maior estimativa de incer-
teza do ensaio de protetor auditivo tipo concha e´ 1, 5 dB e a incerteza
expandida e´ 3 dB. A maior estimativa da incerteza entre laborato´rios
para protetor auditivo tipo concha e´ 3, 1 dB e a incerteza expandida e´ 4
dB. Para protetor auditivo tipo plugue a maior estimativa de incerteza
entre laborato´rios e´ 4 dB e a incerteza expandida e´ 8 dB.
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3 AVALIAC¸A˜O METROLO´GICA DO ENSAIO
Este cap´ıtulo apresenta o me´todo utilizado para determinar o
limiar de audic¸a˜o dos ouvintes durante o ensaio e, em seguida, a ava-
liac¸a˜o metrolo´gica desse me´todo juntamente com o sistema de medic¸a˜o
para estimar a incerteza padra˜o do limiar de audic¸a˜o. Posteriormente,
e´ apresentada a metodologia para determinar a atenuac¸a˜o do ensaio
atrave´s dos limiares de audic¸a˜o mensurados e a avaliac¸a˜o metrolo´gica
para estimar a incerteza padra˜o e expandida da atenuac¸a˜o do en-
saio. Por fim, e´ apresentada a metodologia utilizada para determinar o
nu´mero u´nico de atenuac¸a˜o de ru´ıdo atrave´s da atenuac¸a˜o do ensaio e
sua avaliac¸a˜o metrolo´gica para estimar a incerteza padra˜o e expandida.
3.1 DETERMINAC¸A˜O DO LIMIAR DE AUDIC¸A˜O
Como apresentando anteriormente, a Norma ANSI S12.6 (2016)
determina a atenuac¸a˜o de ru´ıdo de protetores auditivos atrave´s do li-
miar de audic¸a˜o com e sem o protetor auditivo. Nessa Norma o limiar
de audic¸a˜o e´ obtido atrave´s do me´todo Be´ke´sy. Nesse me´todo sa˜o uti-
lizadas 6 inverso˜es para calcular o limiar de audic¸a˜o. A Figura 3.1





Média (limiar de audição)
Figura 3.1: Trac¸o do limiar de audic¸a˜o.
No me´todo Be´ke´sy, o est´ımulo sonoro fica concentrado em torno
do limiar de audic¸a˜o. O trac¸o do limiar de audic¸a˜o em uma dada banda
de frequeˆncia de ensaio, desconsiderando a primeira e a u´ltima inversa˜o,
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deve respeitar os seguintes crite´rios de acordo com a Norma ANSI S12.6
(2016):
• Diferenc¸a entre inverso˜es subsequentes maior que 3 dB;
• Existeˆncia de 6 inverso˜es desconsiderando a primeira e u´ltima in-
versa˜o;
• Qualquer um dos picos das inverso˜es na˜o pode ser menor que qual-
quer um dos vales das inverso˜es e vice-versa;
• Distaˆncia da excursa˜o (diferenc¸a entre o maior pico e menor vale)
na˜o deve exceder a 20 dB.
Caso um desses crite´rios na˜o seja atendido, o limiar de audic¸a˜o
na banda de frequeˆncia que esta´ sendo ensaiado deve ser repetido ate´
que todos os crite´rios sejam atendidos. O limiar de audic¸a˜o e´ calculado








SendoN o nu´mero de inverso˜es e I o valor das inverso˜es, podendo
ser picos e vales para cada banda de frequeˆncia de ensaio. A percepc¸a˜o
do momento em que o ouvinte escuta e deixa de escutar o est´ımulo
sonoro depende de diversos fatores. Esses fatores esta˜o relacionados
ao ouvinte, protetor auditivo, caˆmara acu´stica, paraˆmetros do ensaio e
equipamentos utilizados e sera˜o discutidos em detalhes mais a` frente.
O sistema de medic¸a˜o utilizado e´ ideˆntico ao que Lima desenvolveu em
2003 e que foi atualizado em 2008, com a cadeia de medic¸a˜o apresentada
na Figura 2.30.
3.2 AVALIAC¸A˜O METROLO´GICA DA DETERMINAC¸A˜O DO LI-
MIAR DE AUDIC¸A˜O
As normas ISO 4869-1 (1990), ANSI S12.6 (2016) e ISO 4869-5
(2006), ale´m de Lima (2003), Lima et al. (2010), Gerges e Gerges (2015)
e Gerges et al. (2016), citam que os principais erros esta˜o associados
ao sistema de medic¸a˜o, paraˆmetros de ensaio, campo acu´stico da sala
de ensaio e ouvintes e amostras dos protetores auditivos utilizados nos
ensaios. A avaliac¸a˜o metrolo´gica da determinac¸a˜o do limiar de audic¸a˜o
e´ dividida nestes quatro componentes citados e sera˜o apresentados nos
pro´ximos itens. A Figura 3.2 apresenta as fontes de erros desses quatro



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figura 3.2: Diagrama das fontes de incerteza.
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3.2.1 Sistema de medic¸a˜o
O sistema de medic¸a˜o, apresentado na sec¸a˜o 2.3, e´ constitu´ıdo de
um computador com software, placa de gerac¸a˜o e aquisic¸a˜o de sinais,
cabos, caixas acu´sticas e bota˜o de resposta do ouvinte.
O sistema de medic¸a˜o e´ esquematizado na Figura 3.3. O compu-
tador, atrave´s do software, gera um co´digo bina´rio para a placa DSAG,
que por tua vez transforma esse co´digo bina´rio em uma tensa˜o na sa´ıda
da placa, atrave´s do conversor digital analo´gico1 (DAC). Essa tensa˜o
e´ transmitida atrave´s de cabos que sa˜o conectados as caixas acu´sticas
com amplificadores que transformam a tensa˜o do sinal ele´trico em si-
nal acu´stico (pressa˜o sonora). Esse sinal acu´stico e´ transmitido pela
caˆmara acu´stica ate´ o ponto de refereˆncia, onde encontra-se a cabec¸a
do ouvinte. Por tratar-se de um ambiente com campo sonoro difuso2,
o ponto de refereˆncia esta´ exposto a` ondas sonoras de incideˆncia di-
reta e refletida. O ouvinte ao escutar o sinal acu´stico aciona o bota˜o
de resposta, gerando uma tensa˜o na entrada da placa DSAG. A placa
por sua vez transforma essa tensa˜o na entrada em um co´digo bina´rio,
atrave´s do conversor analo´gico digital3 (ADC), que avisa ao software
que o ouvinte escutou o sinal acu´stico. O software ao receber este aviso
decrementa o co´digo bina´rio em relac¸a˜o ao anterior e envia novamente
para a sa´ıda da placa DSAG e o processo se repete. Caso o ouvinte
na˜o escute o sinal acu´stico e na˜o acione o bota˜o de resposta, a tensa˜o
na entrada da placa DSAG e´ nula e o software incrementa o valor do













Figura 3.3: Cadeia do sistema de medic¸a˜o.
1Digital to Analog Converter
2Energia sonora e´ uniformemente distribu´ıda no volume da caˆmara (GERGES, 2000)
3Analog to Digital Converter
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Para cada componente apresentado sa˜o avaliados os erros sis-
tema´ticos e aleato´rios em func¸a˜o da banda de frequeˆncia de ensaio e
determinadas as correc¸o˜es e estimativas das incertezas padra˜o de cada
componente e do sistema de medic¸a˜o. A sensibilidade sera´ determi-
nada para o sistema de medic¸a˜o como um todo, experimentalmente,
para cada banda de frequeˆncia de ensaio.
3.2.1.1 Computador e software
Esse componente trabalha apenas com as informac¸o˜es digitais
do sistema de medic¸a˜o, ou seja, bits. O u´nico erro presente neste com-
ponente e´ o truncamento da informac¸a˜o.
3.2.1.1.1 Truncamento
Em cada operac¸a˜o matema´tica que e´ realizada no computador
uma certa quantidade de informac¸a˜o e´ perdida, uma vez que nenhum
sistema possui resoluc¸a˜o infinita. A quantidade de informac¸a˜o per-
dida dependera´ da resoluc¸a˜o definida no sistema para armazenar as
informac¸o˜es/valores. No caso de sistemas digitais, a resoluc¸a˜o e´ defi-
nida pelo nu´mero de bits que o sistema utiliza, dependendo do tipo da
arquitetura utilizada.
O computador e software utilizados trabalham com nu´meros de
pontos flutuantes de 64 bits. Esse tipo de representac¸a˜o baseia-se no
deslocamento da v´ırgula, otimizando assim o processamento e armaze-
namento do nu´mero, atrave´s da utilizac¸a˜o de notac¸a˜o cient´ıfica. Com
essa representac¸a˜o e´ poss´ıvel representar nu´meros decimais com aproxi-
madamente 15 d´ıgitos decimais, segundo Ruggiero e Lopes (1996). Nas
rotinas do software os nu´meros sa˜o representados em sistema nume´rico
decimal, mas o computador converte, armazena e realiza operac¸o˜es com
esses nu´meros no sistema nume´rico bina´rio. A Figura 3.4 ilustra a forma
como o computador armazena o nu´mero bina´rio, o bit menos significa-
tivo (LSB4) e´ o que possui menor peso, ou seja, de menor valor e o bit












0 1 0 1. . .
Figura 3.4: Representac¸a˜o bina´ria.
O truncamento desse nu´mero bina´rio possui um erro aleato´rio
associado ao LSB. O erro dessa fonte de incerteza, pode ser modelado
como sendo ±LSB/2 e a estimativa da incerteza padra˜o pode ser mo-
delada com uma distribuic¸a˜o de probabilidade uniforme, uma vez que o











No caso do sistema de medic¸a˜o, o erro e a estimativa da incerteza
padra˜o associado ao erro de trucamento do computador sa˜o
ErroTruncamento = ±1
2






= 0, 29 bit. (3.3b)
3.2.1.1.2 Correc¸a˜o e incerteza padra˜o combinada
Conforme apresentado no item 3.2.1.1.1, na˜o ha´ erro sistema´tico,
desta forma, na˜o ha´ correc¸a˜o a ser realizada.
A estimativa da incerteza padra˜o do computador e´ composta pela
fonte de incerteza apresentada no item 3.2.1.1.1. A Equac¸a˜o (2.19) e´






O nu´mero de graus de liberdade da estimativa de incerteza do
truncamento e´ considerado infinito, pois esta fonte de incerteza e´ con-
siderada do tipo B. O nu´mero de graus de liberdade da estimativa de
incerteza do computador e software e´ obtido atrave´s da Equac¸a˜o (2.20).
O Quadro 3.1 apresenta a estimativa da incerteza padra˜o e o nu´mero
de graus de liberdade do computador e software.
Quadro 3.1: Incerteza padra˜o do computador e software.







1 Truncamento 0,50 Uniforme 0,29 ∞
A correc¸a˜o, a estimativa de incerteza padra˜o combinada do com-
putador e software e o nu´mero de graus de liberdade sa˜o
CPC = 0 bit, (3.5a)
uPC = 0, 29 bit, (3.5b)
νPC =∞. (3.5c)
3.2.1.2 Placa DSAG
A placa DSAG e´ responsa´vel por transformar as informac¸o˜es
digitais de bits em valores de tensa˜o na sa´ıda, realizando uma conversa˜o
de bits para volts. A placa utilizada no sistema de medic¸a˜o e´ a NI 4461
com barramento PCI. Conforme apresentado na Figura 3.2 existem
diversas fontes de erros sistema´ticos e aleato´rios presentes devido a na˜o
idealidade do dispositivo.
3.2.1.2.1 Erro de quantizac¸a˜o
O processo de conversa˜o de informac¸o˜es digital-analo´gico pode
ser separado em duas etapas, amostragem e quantizac¸a˜o, apesar de que
na pra´tica ambas na˜o ocorrem separadas. Nesse processo o valor que e´
representado por um co´digo bina´rio e´ convertido em uma tensa˜o pro-
porcional ao valor digital. A resoluc¸a˜o do conversor DAC, que realiza
essa operac¸a˜o, corresponde a` variac¸a˜o dos valores bina´rios na entrada
que produz valores de tensa˜o na sa´ıda. Essa resoluc¸a˜o depende exclu-
sivamente do nu´mero de bits efetivos do conversor DAC e da tensa˜o de
106
refereˆncia (Figura 3.5). Essa tensa˜o de refereˆncia determina qual sera´
a faixa da tensa˜o de sa´ıda (ALBERTAZZI; SOUSA, 2008), (LATHI, 2007),
















Figura 3.5: Conversor DAC.
Para cada poss´ıvel nu´mero bina´rio na entrada, um n´ıvel de tensa˜o
de sa´ıda e´ gerado. Desta forma, a tensa˜o de sa´ıda na˜o e´ um sinal
analo´gico pois na˜o pode assumir qualquer valor, ela assumira´ valores








S inal amostrado Sinal idea l
Figura 3.6: Representac¸a˜o do DAC.





2Bits − 1 . (3.6)
Sendo R a resoluc¸a˜o do DAC em V/bit e Vref a tensa˜o de re-
fereˆncia em volts de pico a pico. O DAC da placa NI 4461 possui 24 bits
efetivos (sem considerar o bit para definir o sinal positivo e negativo)
e trabalha com uma faixa de ± 10 V (20 V), neste caso,
RDSAG =
20
224 − 1 = 0, 00119 mV/bit. (3.7)
A resoluc¸a˜o da placa DSAG PCI 4461 e´ de 0, 00119 mV/bit, ou
seja, para cada incremento ou decremento do valor bina´rio pela unidade
do LSB. Esse valor e´ va´lido para qualquer tipo de sinal independente
da frequeˆncia.
Como apresentado em 3.2.1.1.1, nenhum sistema possui resoluc¸a˜o
infinita, devido a isso a cada operac¸a˜o e´ realizado um truncamento do
valor e uma parte da informac¸a˜o e´ perdida. Ao se realizar a operac¸a˜o
de conversa˜o digital-analo´gico (quantizac¸a˜o) do sinal existe um erro as-
sociado que dependera´ da resoluc¸a˜o do DAC. Esse erro ocorre em torno
de um dos valores de tensa˜o discreto, na quantizac¸a˜o do sinal na˜o ha´
parcela de erro sistema´tico, na˜o sendo necessa´rio realizar uma correc¸a˜o.
O erro gerado pelo truncamento da quantizac¸a˜o pode ser tratado como
um erro aleato´rio, geralmente definido com uma distribuic¸a˜o de pro-











Para a placa DSAG NI 4461 que possui uma resoluc¸a˜o de 0,00119
mV/bit, o erro aleato´rio e a estimativa da incerteza padra˜o da quan-
tizac¸a˜o sa˜o
ErroQuantizac¸a˜o = ±0, 00119.10
−3
2






= 0, 00034 mV. (3.9b)
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E´ importante analisar o truncamento realizado pelo computador
e software (64 bits) e o erro de quantizac¸a˜o do DAC (24 bits). A
resoluc¸a˜o de um nu´mero bina´rio de 64 bits e´ 240 vezes maior que o de um
nu´mero bina´rio de 24 bits. A parcela de incerteza do truncamento do
nu´mero bina´rio de 64 bits torna-se insignificante em relac¸a˜o a` incerteza
associada ao erro de quantizac¸a˜o (24 bits) e pode ser desconsiderada.
3.2.1.2.2 Erro de reconstruc¸a˜o do sinal
O teorema de amostragem de Shannons define que para a re-
construc¸a˜o adequada do sinal e´ necessa´rio que na˜o se tenha aliasing,
desta forma o teorema de Nyquist deve ser observado. A taxa de amos-
tragem do sinal deve ser o dobro da frequeˆncia mais alta do sinal a ser
reconstru´ıdo. A reconstruc¸a˜o de um sinal analo´gico ideal (cont´ınuo no
tempo), a partir de um sinal digital requer que o sinal possua uma am-
plitude finita com uma largura temporal igual a zero (∆t → 0), sendo
esta largura temporal imposs´ıvel de ser realizada na pra´tica. O sinal
reconstru´ıdo e´ amostrado a cada intervalo de tempo (∆t), definido pela
taxa de amostragem e o tamanho de amostras (N), mantendo a tensa˜o
de sa´ıda constante ate´ que a pro´xima amostra altere seu valor. Esse
sinal de sa´ıda pode ser modelado por uma se´rie de pulsos e e´ realizado
atrave´s de um filtro retentor de ordem zero. A utilizac¸a˜o desse filtro
gera componentes em alta frequeˆncia, sendo necessa´rio implementar um
filtro passa baixa para filtrar esse sinal com frequeˆncia de corte igual
a` metade da taxa de amostragem (LATHI, 2007) e (SHIN; HAMMOND,
2008). A Figura 3.7 ilustra o processo de reconstruc¸a˜o do sinal.
O sinal passa pelo filtro retentor de ordem zero, retendo o valor
de tensa˜o de sa´ıda constante durante cada intervalo de tempo ∆t. Esse
filtro gera componentes espectrais em alta frequeˆncia e possui uma
resposta em frequeˆncia no formato da func¸a˜o sinc, na forma de,












































Sinal amostrado S i n a l i d e a l
Fonte: adaptado de Shin e Hammond (2008).
Figura 3.7: Processo de reconstruc¸a˜o do sinal.
A Figura 3.8 apresenta o erro devido a` reconstruc¸a˜o do sinal
para treˆs diferentes taxas de amostragem fs
6. Quanto maior for a
frequeˆncia de amostragem menor sera´ o erro devido a reconstruc¸a˜o do
sinal. Para uma frequeˆncia de amostragem de 51, 2 kS/s, o erro devido a`
reconstruc¸a˜o do sinal torna-se significante para a banda de frequeˆncia
de 8 kHz em 1/3 de oitava. Para as frequeˆncias de amostragem de
102, 4 kS/s e 204, 8 kS/s, o erro devido a reconstruc¸a˜o do sinal na˜o e´
significativo para a banda de frequeˆncia de 8 kHz em 1/3 de oitava.


















Figura 3.8: Erro devido a` reconstruc¸a˜o do sinal.
Com isso, a amplitude do sinal reconstru´ıdo x(t) possui uma
amplitude menor que do sinal original. Esse erro pode ser minimizado
aumentando a taxa de atualizac¸a˜o do DAC. O sinal enta˜o passa pelo
filtro passa baixa com o objetivo de remover essas componentes de alta
frequeˆncia geradas pelo filtro retentor de ordem zero.
O erro gerado na reconstruc¸a˜o do sinal pode ser considerado
como um erro sistema´tico e pode ser corrigido digitalmente, antes
do sinal passar pelo DAC, analogicamente, atrave´s de um filtro po´s-
equalizador ou ainda atrave´s do processo de calibrac¸a˜o do sistema.
A placa PCI 4461 possui em seus circuitos um mo´dulo interpo-
lador que reamostra os sinais digitais com taxa 8 vezes superior a taxa
de amostragem do DAC. Com isso, o erro de reconstruc¸a˜o do sinal e´
reduzido. Neste caso, ate´ para uma frequeˆncia de amostragem de 51, 2
kS/s o erro de reconstruc¸a˜o se torna insignificante.
Mesmo apo´s o sinal ser reamostrado digitalmente pode haver
uma parcela do erro da reconstruc¸a˜o do sinal. Este erro pode ser consi-
derado sistema´tico e e´ corrigido no momento da determinac¸a˜o da CCR
do sistema de medic¸a˜o
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3.2.1.2.3 Erro de offset
Os erros de offset sa˜o gerados pela placa DSAG. Esse equipa-
mento gera tenso˜es que na˜o fazem parte do sinal original devido as
suas na˜o idealidades. Essas tenso˜es de offsets sa˜o conhecidas tambe´m
como tensa˜o residual DC, possuem valores de tensa˜o constantes e po-
dem gerar erros no sinal gerado pelo sistema de medic¸a˜o.
A Figura 3.9 ilustra o erro de offset. No gra´fico da esquerda, no
eixo da abscissa teˆm-se os valores digital do DAC, onde ele expressa os
valores da entrada bina´ria, em que seu tamanho dependera´ do nu´mero
de bits do DAC. No eixo da ordenada teˆm-se os valores analo´gicos da
tensa˜o de sa´ıda do DAC. No valor bina´rio 0 do DAC a tensa˜o de sa´ıda
deveria ser 0 V, mas devido as na˜o idealidades isto na˜o ocorre, e a
mesma situac¸a˜o ocorre em um valor qualquer do valor bina´rio DAC, no
qual a tensa˜o de sa´ıda deveria ser V. O desvio deste valor e´ o erro de
offset, ele pode possuir um desvio tanto positivo quanto negativo. O
erro de offset pode ser considerado um erro sistema´tico e dessa forma
pode ser corrigido. Quando na˜o corrigido, esse erro deve ser tratado
como aleato´rio com uma distribuic¸a˜o de probabilidade uniforme.
t
V(t)







Figura 3.9: Representac¸a˜o do erro de offset do DAC.
A placa NI 4461 possui uma tensa˜o residual ma´xima de 10 mV,
desta forma o erro sistema´tico de offset e´,
ErroOffset = ±10 mV. (3.11)
O erro de offset ocorre independente da frequeˆncia do sinal. Esse
erro e´ transmitido pelos cabos ate´ as caixas acu´sticas. O sinal acu´stico
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das caixas acu´sticas e´ gerado a partir dos transdutores eletrodinaˆmicos
(alto falantes). Para gerar esse sinal acu´stico e´ necessa´rio aplicar uma
corrente a` bobina mo´vel do transdutor que gera um campo magne´tico
perpendicular ao fluxo de corrente e ao campo magne´tico do ı´ma˜ per-
manente (Figura 3.10). Essa interac¸a˜o cria uma forc¸a mecaˆnica resul-








B - Campo magnético do ímã
F - Força mecânica resultante







Figura 3.10: Interac¸a˜o da bobina mo´vel, ı´ma˜ permanente e diafragma.
Essa forc¸a aplicada ao diafragma do alto falante e´ conhecida
por Forc¸a de Lorentz, que descreve que, se uma corrente i percorrer





i~dl × ~B. (3.12)
No caso de um alto falante, L e´ o comprimento total do fio
condutor que compo˜e a bobina mo´vel, i a corrente que atravessa a
bobina mo´vel e B o campo magne´tico do ı´ma˜. Devido a forma da
bobina mo´vel conve´m utilizar a equac¸a˜o com coordenadas cil´ındricas.
O produto vetorial de dl e B sera´ uma forc¸a na direc¸a˜o perpendicular
a esses dois vetores, de acordo com a Figura 3.10, uma forc¸a na direc¸a˜o




Nrdθ = 2pirNiB [N]. (3.13)
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Sendo r o raio da bobina mo´vel e N o nu´mero de espiras (vol-
tas do fio condutor) da bobina mo´vel. Analisando a equac¸a˜o, a forc¸a
mecaˆnica resultante depende da corrente de excitac¸a˜o i, sendo que os
demais paraˆmetros sa˜o invaria´veis no tempo e dependem da forma cons-
trutiva do alto falante. Se a bobina mo´vel for excitada por uma corrente
constante a forc¸a mecaˆnica sera´ constante. Se a bobina mo´vel for exci-
tada por uma corrente senoidal, a forc¸a mecaˆnica e o deslocamento do
diafragma sera´ na forma senoidal, Sadiku (2004) e Bastos (2008).
O movimento do cone do alto falante, atrave´s da Forc¸a de Lo-
rentz, pode gerar pressa˜o acu´stica dependendo do tipo de excitac¸a˜o
da corrente i que atravessa a bobina mo´vel. De acordo com Temkin
(2001) e Fahy e Gardonio (2007), a radiac¸a˜o sonora de um alto falante
em uma caixa acu´stica pode ser aproximadamente modelada como um
pista˜o r´ıgido. A pressa˜o acu´stica em um ponto distante do cone do alto
falante, pode ser calculada, se desconsiderar o termo da diretividade
atrave´s de




Segundo Gerges (2000), Temkin (2001) e Fahy e Gardonio (2007).
Sendo ρ a densidade do meio, f a frequeˆncia, Q a velocidade vo-
lume´trica do diafragma (cone) e r a distaˆncia do diafragma a um ponto
qualquer no espac¸o (desde que a distaˆncia r seja muito maior que o raio
do cone).
Analisando a equac¸a˜o da Forc¸a de Lorentz (3.13) e a equac¸a˜o da
pressa˜o acu´stica (3.14) gerada pelo movimento do cone do alto falante,
e´ poss´ıvel verificar que apenas quando o cone se deslocar havera´ pressa˜o
acu´stica. Isso implica que se a corrente i da bobina mo´vel for constante,
a forc¸a no diafragma sera´ constante e havera´ um deslocamento inicial
do cone e depois entrara´ em repouso na nova posic¸a˜o, sendo que na
posic¸a˜o de repouso na˜o havera´ gerac¸a˜o de pressa˜o acu´stica. Com isso
e´ poss´ıvel concluir que a excitac¸a˜o de um alto falante por um sinal
constante no tempo na˜o gera pressa˜o acu´stica, no regime permanente.
Dessa forma, o erro devido a tensa˜o de offset pode ser desconsiderado
pois na˜o ha´ gerac¸a˜o de pressa˜o acu´stica ao excitar as caixas acu´sticas.
3.2.1.2.4 Erro de ganho
O erro de ganho e´ o desvio do ganho real do amplificador contido
na placa DSAG do ganho ideal. Essa diferenc¸a entre os ganhos deve ser
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avaliada e quando poss´ıvel corrigida. O ganho de um DAC e´ definido
pela inclinac¸a˜o da caracter´ıstica da sa´ıda do DAC. O ganho de um DAC
e´ especificado em termos de um percentual da faixa de indicac¸a˜o ou em
dB, a Figura 3.11 ilustra o erro de ganho, que pode ser tanto positivo
quanto negativo.
Por se tratar de um erro sistema´tico, essa diferenc¸a pode teorica-
mente ser corrigida atrave´s de uma calibrac¸a˜o da placa DSAG, atrave´s
do hardware ou software. Caso na˜o seja poss´ıvel realizar a calibrac¸a˜o,
esse erro do ganho deve ser considerado aleato´rio.
t
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Figura 3.11: Representac¸a˜o do erro de ganho do DAC.
A placa NI 4461 possui o erro do ganho ma´ximo de 0,1 dB em
relac¸a˜o a tensa˜o de sa´ıda do sinal, mesmo apo´s a correc¸a˜o, de acordo
com o fabricante. Neste caso, a tensa˜o de sa´ıda do erro aleato´rio e
a estimativa da incerteza padra˜o, considerando uma distribuic¸a˜o de
probabilidade uniforme, associado ao ganho sa˜o calculados por




= 0, 057 dB. (3.15b)
A estimativa da incerteza padra˜o do erro do ganho em dB pode
ser somada diretamente na estimativa da incerteza do NPS em dB ou
dBA, conforme demonstrado no Apeˆndice A.
Nenhuma informac¸a˜o do fabricante da placa PCI 4461 em relac¸a˜o
ao erro de ganho em func¸a˜o da frequeˆncia foi apresentada. Desta forma,
foi adotado que o erro do ganho ocorre independente da frequeˆncia do
sinal.
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3.2.1.2.5 Erro devido aos ru´ıdos
A placa DSAG pode sofrer influeˆncias eletromagne´ticas de di-
versos equipamentos que esta˜o pro´ximos a ela, como amplificadores de
poteˆncia, placas de v´ıdeo, placas de som, estabilizadores, nobreaks en-
tre outros e dela mesma. Essas influeˆncias interferem no sinal gerado
pela placa DSAG e, portanto, causam um erro no sistema de medic¸a˜o.
A determinac¸a˜o deste erro dependera´ dos componentes que compo˜em
a placa DSAG e suas na˜o idealidades. O ru´ıdo do sistema geralmente
e´ especificado em dB em relac¸a˜o a faixa da tensa˜o, dBFS7, conhecido
como Signal to Noise Ratio (SNR).
Ale´m do erro devido ao ru´ıdo, a placa DSAG gera distorc¸a˜o
harmoˆnica nesses sinais que e´ o surgimento de frequeˆncias mu´ltiplas
da frequeˆncia original (fundamental) do sinal. A distorc¸a˜o harmoˆnica
total (THD8) e´ definida como a raza˜o entre o somato´rio da poteˆncia de
todas as componentes harmoˆnicas (distorc¸o˜es harmoˆnicas individuais)
e a poteˆncia da componente da frequeˆncia fundamental do sinal.
De acordo com Lima (2003), “ao se analisar o espectro do si-
nal resultante, observa-se que a distorc¸a˜o provoca o surgimento de
frequeˆncias espu´rias de menor amplitude no sinal”. Apenas as fre-
queˆncias harmoˆnicas menores que metade da frequeˆncia de Nyquist sa˜o
inclu´ıdas na ana´lise.
A soma das componentes harmoˆnicas no sinal original gera um
sinal diferente do original, com erros. A THD pode ser avaliada com
um sinal padra˜o com amplitude em 1 dBc, que e´ definida como sendo
a tensa˜o em relac¸a˜o -1 dBFS.
E, ale´m do erro devido ao ru´ıdo e a distorc¸a˜o harmoˆnica, a placa
DSAG gera componentes de frequeˆncias espu´rias. Essas frequeˆncias
podem ser harmoˆnicas ou na˜o em relac¸a˜o a`(s) frequeˆncia(s) do si-
nal gerado. Esse erro e´ especificado atrave´s do paraˆmetro Spurious
Free Dynamic Range9 (SFDC), que fornece a relac¸a˜o entre a ampli-
tude da frequeˆncia original e a amplitude da frequeˆncia harmoˆnica ou
na˜o harmoˆnica mais proeminente (com mais energia).
Esses treˆs componentes de erro (ru´ıdo, THD e SFDR) podem
ser analisados conjuntamente atrave´s da SFDR, conforme apresenta a
Figura 3.12.
7dBFS - dB Full Scale
8Total Harmonic Distortion











Figura 3.12: Representac¸a˜o do sinal amostrado com erros.
A SFDR e´ calculada atrave´s de






sendo VF a tensa˜o da frequeˆncia original do sinal e VE a tensa˜o da
maior frequeˆncia espu´ria. Apenas as frequeˆncias menores que metade
da frequeˆncia de Nyquist sa˜o inclu´ıdas na ana´lise. A SFDR pode ser
avaliada com um sinal padra˜o com amplitude em 1 dBc, que e´ definida
como sendo a tensa˜o em relac¸a˜o −1 dBFS. Neste caso, a tensa˜o do erro
aleato´rio e a estimativa da incerteza padra˜o, considerando uma distri-
buic¸a˜o de probabilidade uniforme, associado a SFDR sa˜o calculados
por







A placa NI 4461 possui SFDR de 98 dBc em relac¸a˜o a faixa de
tensa˜o (±10 V), para um sinal de teste na frequeˆncia de 1 kHz e taxa de
amostragem de 204, 8 kS/s. O erro e a estimativa da incerteza padra˜o
devido ao SFDR sa˜o




= 0, 06478 mV. (3.18b)
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Foi adotado que o erro devido a SFDR e´ o mesmo para todas as
frequeˆncias de teste.
3.2.1.2.6 Erro da resposta em frequeˆncia
Devido as na˜o idealidades da placa DSAG a resposta em frequeˆn-
cia na˜o e´ perfeitamente plana. Desta forma, uma variac¸a˜o da amplitude
do sinal em relac¸a˜o a` frequeˆncia pode variar. A resposta em frequeˆncia
e´ importante quando se gera sinais com largura de banda de frequeˆncia.




Resposta plana Resposta não plana
Figura 3.13: Resposta em frequeˆncia.
O erro da resposta em frequeˆncia pode ser considerado sistema´tico
e pode ser corrigido caso a variac¸a˜o da curva seja conhecida. Caso
contra´rio deve ser considerado um erro aleato´rio. De acordo com o
fabricante, a placa NI 4461 possui um erro da resposta em frequeˆncia
que pode variar entre ±0, 1 dB entre 20 Hz e 91, 2 kHz. O erro da res-
posta em frequeˆncia pode ser corrigido no momento da determinac¸a˜o
da CCR, apresentado no item 3.2.1.5.
3.2.1.2.7 Erro devido a` deriva te´rmica
A deriva te´rmica expressa a estabilidade da placa DSAG em
relac¸a˜o a taxa de variac¸a˜o da temperatura que ocorre de maneira lenta
e uniforme, Albertazzi e Sousa (2008). De acordo com o fabricante da
placa NI 4461, a faixa de operac¸a˜o da placa e´ de 0 a 40 ◦C, dentro
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dessa faixa o ru´ıdo te´rmico gerado e´ embutido dentro do erro devido
aos ru´ıdos (item 3.2.1.2.5) e na˜o deve ser considerado. Caso a placa
opere fora dessa faixa de temperatura ambiente, deve-se adicionar uma
parcela ao erro devido aos ru´ıdos de ±5 ppm10 do valor de tensa˜o de
sa´ıda para cada grau que ultrapassar a faixa de operac¸a˜o. A Figura
3.14 ilustra o erro gerado devido a` deriva te´rmica na placa.






Faixa de Operação }
Erro da Deriva
Térmica
Figura 3.14: Erro devido a` deriva te´rmica.
Neste caso, a tensa˜o do erro aleato´rio e a estimativa da incer-
teza padra˜o, considerando uma distribuic¸a˜o de probabilidade uniforme
associado a` deriva te´rmica, sa˜o calculados por





Sendo ∆T a diferenc¸a entre a temperatura ambiente e a tempe-
ratura limite (0 ou 40 ◦C). O erro devido a` deriva te´rmica foi descon-
siderado, uma vez que a placa DSAG na˜o e´ utilizada em temperaturas
fora da faixa de 0 a 40 ◦C.
3.2.1.2.8 Erro devido a` deriva temporal
A deriva temporal expressa a estabilidade da placa DSAG ao
longo do tempo. De acordo com Lima (2003), podem ocorrer pequenas
10parte(s) por milha˜o.
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variac¸o˜es no sinal devido ao envelhecimento dos componentes da placa.
Esta deriva temporal descreve a taxa de variac¸a˜o da tensa˜o de sa´ıda
da placa, que ocorre de maneira lenta e uniforme, ao longo do tempo.
Com o passar do tempo esse erro torna-se menor, pois o comportamento
dos componentes da placa tornam-se mais esta´veis, Lima et al. (2010).
De acordo com o fabricante da placa NI 4461 o erro devido a` deriva
temporal e´ de ±15 ppm do valor de tensa˜o de sa´ıda para medic¸o˜es
realizadas entre 24 horas e 1 ano data de calibrac¸a˜o ele´trica da placa.
Neste caso, a tensa˜o do erro aleato´rio e a estimativa da incer-
teza padra˜o, considerando uma distribuic¸a˜o de probabilidade uniforme
associado a` deriva temporal, sa˜o calculados por




= 8, 6603.10−6V. (3.20b)
O erro e a estimativa da incerteza padra˜o devido a` deriva tempo-
ral varia linearmente com o n´ıvel de tensa˜o de sa´ıda da placa NI 4461,
quanto maior a tensa˜o de sa´ıda maior o erro e a estimativa da incerteza
padra˜o. E´ conveniente expressar esse erro e a estimativa da incerteza
padra˜o em dB, em relac¸a˜o a tensa˜o de sa´ıda da placa,












A estimativa da incerteza padra˜o da deriva temporal em dB pode
ser somada diretamente na estimativa da incerteza padra˜o do NPS em
dB ou dBA, conforme demonstrado no Apeˆndice A.





= ±0, 00013 dB, (3.22a)
uD. Temporal = 20log
(
V + 8, 6603.10−6V
V
)
= 0, 00008 dB. (3.22b)
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3.2.1.2.9 Correc¸a˜o e incerteza padra˜o combinada
Conforme apresentado nos itens 3.2.1.2.1 ao 3.2.1.2.8, apenas o
erro devido a reconstruc¸a˜o do sinal e da resposta em frequeˆncia sa˜o de-
finidos como sistema´ticos e requerem correc¸a˜o. Conforme apresentado
nesses erros, a correc¸a˜o e´ realizada no momento da determinac¸a˜o da
CCR, apresentado no item 3.2.1.5.
A estimativa da incerteza padra˜o combinada da placa DSAG e´
composta pelas fontes de incerteza apresentadas do item 3.2.1.2.1 ao
3.2.1.2.8. Considera-se que estas estimativas de incerteza na˜o sa˜o cor-
relacionadas, ou seja, sa˜o estatisticamente independentes. A Equac¸a˜o
(2.19) e´ utilizada para obter a estimativa da incerteza combinada da
placa DSAG em V e dB. Na˜o sera˜o consideradas as fontes de incer-
teza devido ao erro de reconstruc¸a˜o do sinal, de offset, da resposta em
















O nu´mero de graus de liberdade da estimativa de incerteza da
quantizac¸a˜o, ru´ıdos, ganho e deriva temporal e´ considerado infinito,
pois estas fontes de incerteza sa˜o consideradas do tipo B. O nu´mero
de graus de liberdade da estimativa da incerteza combinada da placa
DSAG e´ obtido atrave´s da Equac¸a˜o (2.20). Os Quadros 3.2 e 3.3 apre-
sentam as estimativas da incerteza padra˜o e o nu´mero de graus de
liberdade da placa DSAG em V e dB, respectivamente.
Quadro 3.2: Incerteza padra˜o da placa DSAG em volts.







1 Quantizac¸a˜o 0,00060 Uniforme 0,00034 ∞
2 SFDR 0,11220 Uniforme 0,06478 ∞
Quadro 3.3: Incerteza padra˜o da placa DSAG em dB.







1 Ganho 0,10000 Uniforme 0,05774 ∞
2 Deriva Temporal 0,00013 Uniforme 0,00008 ∞
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A correc¸a˜o, a estimativa da incerteza padra˜o combinada e o
nu´mero de graus de liberdade da placa DSAG sa˜o
CPlaca = 0 mV, (3.24a)
uPlaca = 0, 06478 mV e 0, 05774 dB, (3.24b)
νPlaca =∞ e ∞. (3.24c)
3.2.1.3 Cabos
Os cabos sa˜o responsa´veis por transmitir o sinal ele´trico da sa´ıda
da placa DSAG para a entrada das caixas acu´sticas, atuando como
linhas de transmissa˜o. Existem va´rios tipos de linhas de transmissa˜o,
tais como coaxial, par tranc¸ado, bifiliar e etc. Uma linha de transmissa˜o
consiste de dois ou mais condutores usados para conectar um gerador
(placa DSAG) a uma carga (caixa acu´stica). A Figura 3.15 ilustra o
cabo (linha de transmissa˜o) conectando a placa DSAG (gerador) a caixa
acu´stica (carga). Os cabos utilizados para conectar a placa DSAG a`
caixa acu´stica sa˜o do tipo coaxial, desta forma, o modelo apresentado











Figura 3.15: Cabo conectando a placa DSAG a` caixa acu´stica.
Os cabos utilizados na˜o sa˜o ideais, eles apresentam perdas e dis-
torc¸o˜es influenciando o sistema de medic¸a˜o. A Figura 3.2 apresenta os
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erros associados aos cabos. Utiliza-se um modelo ele´trico para avaliar
esses erros associados, o Apeˆndice B apresenta o desenvolvimento do
modelo e suas considerac¸o˜es.
3.2.1.3.1 Erro da resposta em frequeˆncia
Devido as perdas e distorc¸o˜es do cabo, a resposta em frequeˆncia
na˜o e´ perfeitamente plana, podendo variar em amplitude e fase em
func¸a˜o da frequeˆncia. No Apeˆndice B e´ apresentado o modelo ele´trico
e o desenvolvimento matema´tico para se obter a func¸a˜o de resposta em
frequeˆncia. O mo´dulo da resposta em frequeˆncia apresenta as perdas
no cabo devido ao efeito Joule e a fase apresenta os atrasos do sinal em
func¸a˜o dos efeitos indutivo e capacitivo do cabo.
O sistema de medic¸a˜o e´ composto de dois cabos coaxiais ligados
em paralelo a duas caixas acu´stica. Os cabos sa˜o da marca Triflex
com 15 metros de comprimento e com as caracter´ısticas dimensionais e






























Quadro 3.4: Paraˆmetros do cabo coaxial.
Paraˆmetro Valor Paraˆmetro Valor
a [mm] 1, 0 R [Ω] 7, 300.10−3
b [mm] 3, 5 L [H] 3, 768.10−6
c [mm] 4, 0 G [S] 7, 523.10−15
d [mm] 6, 0 C [F] 1, 532.10−9
Com os dados do Quadro 3.4 e´ poss´ıvel calcular as impedaˆncias
caracter´ısticas do cabo ZA e ZB , dadas pela Equac¸a˜o (B.4a) e Equac¸a˜o
(B.4b) apresentadas no Apeˆndice B, respectivamente, repetidas aqui,
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Sendo ω = 2pif . O circuito ele´trico equivalente para a conexa˜o
existente do sistema de medic¸a˜o e´ fornecido pela Figura 3.16, sendo
ZG a impedaˆncia da fonte geradora e ZC a impedaˆncia da carga. De
acordo com o fabricante da placa NI 4461 a impedaˆncia do gerador e´
22 Ω e de acordo com o fabricante das caixas acu´sticas Truth B2031A






















Figura 3.16: Circuito simplificado com gerador, 2 cabos e 2 cargas.
O mo´dulo e a fase da resposta em frequeˆncia sa˜o obtidas atrave´s






(2ZG + ZA)(ZB + ZC) + ZBZC
, (3.27a)∣∣∣∣VOVG






A Figura 3.17 apresenta o resultado de magnitude e fase da res-
posta em frequeˆncia do cabo. Tanto a magnitude quanto a fase possuem
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resposta praticamente plana ate´ 20 kHz, os erros presentes sa˜o insignifi-
cantes e podem ser desconsiderados. Os erros de resposta em frequeˆncia
no cabo sa˜o significativos em altas frequeˆncias, como por exemplo, na
faixa de operac¸a˜o de sinal de TV e ra´dio que funcionam na ordem dos
MHz.

















Figura 3.17: Resposta em frequeˆncia do cabo.
Ale´m disso, o erro da magnitude pode ser considerado como
sistema´tico e pode ser corrigido no momento da determinac¸a˜o da Curva
Caracter´ıstica de Reposta (CCR) do sistema de medic¸a˜o (item 3.2.1.5).
O erro de fase e´ muito pequeno e pode ser desconsiderado.
3.2.1.3.2 Erro devido ao ru´ıdo
Os cabos podem sofrer interfereˆncia de campos eletromagne´ticos
pro´ximos gerados por equipamentos, introduzindo ru´ıdo ao sinal trans-
mitido. Existem dois tipos de interfereˆncias, as internas e externas,
podendo ser cont´ınuas ou intermitentes. As causas mais comuns sa˜o:
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• Fonte de alimentac¸a˜o, 50/60 Hz;
• Sinais de ra´dio de alta energia;
• Fontes chaveadas;
• Microondas.
Uma das formas mais comuns de minimizar essas interfereˆncias
e´ atrave´s da blindagem (shield) do cabo. Essa blindagem deve ser
conectada ao potencial de refereˆncia do sinal que se deseja proteger.
A Figura 3.18 apresenta o circuito com cabo blindado, sendo que o
potencial negativo do gerador de sinais e´ conectado a tranc¸a de fio de



















Figura 3.18: Circuito com cabo blindado e estrutura do cabo.
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Os cabos sa˜o conectados da placa DSAG ate´ as duas caixas
acu´sticas, estando pro´ximas apenas da fonte de energia do computador
utilizado para o ensaio, um nobreak, um monitor e as pro´prias caixas
acu´sticas. Esses quatro equipamentos funcionam na frequeˆncia de 60
Hz, sendo que a frequeˆncia mais baixa do sinal de ensaio e´ 125 Hz,
pro´xima a primeira harmoˆnica da rede ele´trica (120 Hz). Devido a`
utilizac¸a˜o do cabo blindado as interfereˆncias eletromagne´ticas sa˜o mi-
nimizadas, minimizando o ru´ıdo no sinal de tensa˜o utilizado durante o
ensaio. Desta forma na˜o sera´ considerado o erro devido ao ru´ıdo pois
ele e´ despreza´vel.
3.2.1.3.3 Erro devido a` deriva te´rmica
A deriva te´rmica expressa a estabilidade dos paraˆmetros dos ca-
bos (R, L, G e C) em relac¸a˜o a taxa de variac¸a˜o da temperatura que
ocorre de maneira lenta e uniforme. De acordo com Czuba e Sikora
(2011), a deriva te´rmica no cabo influencia a fase do sinal. A deriva
te´rmica torna-se importante para cabos que possuem teflon, podendo
atingir valores de ate´ 90 ppm do valor da tensa˜o gerada por ◦C. Para
cabos que na˜o possuem teflon a mudanc¸a de fase devido a deriva te´rmica
e´ desprez´ıvel, (CZUBA; SIKORA, 2011). O erro devido a deriva te´rmica
no cabo foi desconsiderado.
3.2.1.3.4 Erro devido a` deriva temporal
A deriva temporal expressa a estabilidade do cabo ao longo do
tempo. Com o passar do tempo as propriedades do material condu-
tor (fio de cobre) e isolante (polietileno) podem sofrer alterac¸o˜es. A
condutividade ele´trica (σ), a permeabilidade magne´tica (µ) e a per-
missividade ele´trica () podem sofrer alterac¸o˜es de valores ao longo do
tempo por exposic¸a˜o a temperatura, umidade e outros agentes f´ısicos.
O erro devido a deriva temporal pode ser corrigido no momento da
determinac¸a˜o da CCR, apresentado no item 3.2.1.5.
3.2.1.3.5 Correc¸a˜o e incerteza padra˜o combinada
Conforme apresentado nos itens 3.2.1.3.1 ao 3.2.1.3.4, apenas os
erros devido a resposta em frequeˆncia e deriva temporal sa˜o definidos
como sistema´ticos e requerem correc¸a˜o. Conforme apresentado nesses
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erros, a correc¸a˜o e´ realizada no momento da determinac¸a˜o da CCR,
apresentado no item 3.2.1.5.
A estimativa da incerteza padra˜o combinada dos cabos e´ des-
prez´ıvel, conforme apresentado. Desta forma, a correc¸a˜o, a estimativa
da incerteza padra˜o e o nu´mero de graus de liberdade dos cabos sa˜o
CCabos = 0 V, (3.28a)
uCabos = 0 V, (3.28b)
νCabos = 0. (3.28c)
3.2.1.4 Caixas acu´sticas e trajeto´ria acu´stica
As caixas acu´sticas sa˜o responsa´veis por transformar o sinal de
tensa˜o em ondas acu´sticas dentro da sala de ensaio, realizando uma
conversa˜o de volts para Pascal. Sa˜o utilizadas duas caixas acu´sticas da
marca Behringer, modelo Truth B2031A, posicionadas dentro da sala
de ensaio. Essas caixas acu´sticas sa˜o do tipo ativa, ou seja, possuem
amplificador de poteˆncia embutido na˜o sendo necessa´ria a utilizac¸a˜o de
um amplificador de poteˆncia externo. Esse modelo de caixa acu´stica
possui uma resposta ultra plana de 50 Hz a 21 kHz, biamplificada com
crossover ativo na frequeˆncia de 2 kHz para separar os graves e agudos
para o woofer e tweeter, respectivamente. A Figura 3.19 apresenta o











frequência de 2 kHz
Alto falantes 
biampliﬁcados
Figura 3.19: Esquema´tico das caixas acu´sticas.
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3.2.1.4.1 Erro devido ao ru´ıdo
Os amplificadores de poteˆncia e circuitos ele´tricos empregados
nas caixas acu´sticas podem interferir no sinal de tensa˜o de excitac¸a˜o
e, portanto, causam um erro ao sistema de medic¸a˜o. A determinac¸a˜o
deste erro dependera´ dos componentes que compo˜em as caixas acu´sticas
e suas na˜o idealidades.
O ru´ıdo das caxias acu´sticas geralmente e´ especificado em dB em
relac¸a˜o a uma faixa de tensa˜o (SNR) ou em volts. A tensa˜o do erro
aleato´rio e a estimativa da incerteza padra˜o, considerando uma distri-
buic¸a˜o de probabilidade uniforme, associado ao ru´ıdo sa˜o calculadas
por,





O erro devido ao ru´ıdo ma´ximo dos componentes que compo˜em
as caixas acu´sticas, segundo dados do fabricante e´ de ±10 µV . O erro
e a estimativa da incerteza padra˜o devido ao ru´ıdo sa˜o enta˜o




= 0, 00578 mV. (3.30b)
Foi adotado que o erro devido ao ru´ıdo e´ o mesmo para todas as
bandas de frequeˆncia.
3.2.1.4.2 Erro devido a` distorc¸a˜o harmoˆnica
Devido a`s na˜o idealidades dos circuitos ele´tricos e amplificador
de poteˆncia utilizados, as caixas acu´sticas geram distorc¸o˜es harmoˆnicas
nos sinais. A THD pode ser expressa em percentual em relac¸a˜o ao sinal
de entrada.
De acordo com dados do fabricante, os amplificadores de poteˆncia
da caixa acu´stica Truth B2031A possuem uma THD de 0, 1 % em
relac¸a˜o o sinal de tensa˜o. Neste caso, a tensa˜o do erro aleato´rio e a
estimativa da incerteza padra˜o, considerando uma distribuic¸a˜o de pro-
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babilidade uniforme, associado a distorc¸a˜o harmoˆnica sa˜o calculadas
por




= 0, 00058V. (3.31b)
O erro e a estimativa da incerteza padra˜o devido a distorc¸a˜o
harmoˆnica, varia linearmente com o n´ıvel de tensa˜o das caixas acu´sticas.
Quanto maior a tensa˜o maior o erro e a estimativa da incerteza padra˜o.
E´ conveniente expressar esse erro e a estimativa da incerteza padra˜o em













A estimativa da incerteza padra˜o da distorc¸a˜o harmoˆnica em dB
pode ser somada diretamente na estimativa da incerteza padra˜o do NPS
em dB ou dBA, conforme demonstrado no Apeˆndice A.
ErroTHD = ±20.log
(
V + 0, 001.V
V
)
= ±0, 00869 dB, (3.33a)
uTHD = 20.log
(
V + 0, 00058.V
V
)
= 0, 00504 dB. (3.33b)
3.2.1.4.3 Erro de linearidade
As caixas acu´sticas deveriam responder linearmente aos est´ımu-
los ele´tricos, mas na pra´tica isso na˜o acontece devido as na˜o idealidades
do dispositivo. O erro de linearidade representa o desvio da resposta
ideal em relac¸a˜o a` resposta real da caixa acu´stica, para cada banda de
frequeˆncia de ensaio. Caso essa variac¸a˜o seja conhecida, esta pode ser
considerada um erro sistema´tico e corrigida. Caso contra´rio, deve ser
considerado um erro aleato´rio. O erro de linearidade pode ser expresso
em percentual em relac¸a˜o ao sinal de entrada.
De acordo com os dados do fabricante, os amplificadores de
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poteˆncia da caixa acu´stica Truth B2031A possuem um erro de line-
aridade de ma´ximo de 0, 009 % em relac¸a˜o ao sinal de tensa˜o. Neste
caso, a tensa˜o do erro aleato´rio e a estimativa da incerteza padra˜o,
considerando uma distribuic¸a˜o de probabilidade uniforme, associado
ao erro de linearidade sa˜o calculadas por




= 5, 19616.10−5V. (3.34b)
O erro e a estimativa da incerteza padra˜o devido ao erro de
linearidade varia linearmente com o n´ıvel de tensa˜o das caixas acu´sticas,
quanto maior a tensa˜o maior o erro e a estimativa da incerteza padra˜o.
E´ conveniente expressar esse erro e a estimativa da incerteza padra˜o













A estimativa da incerteza padra˜o da linearidade em dB pode ser
somada diretamente na estimativa da incerteza padra˜o do NPS em dB






= ±0, 00079 dB, (3.36a)
uLinearidade = 20log
(
V + 5, 19616.10−5V
V
)
= 0, 00046 dB. (3.36b)
3.2.1.4.4 Erro da resposta em frequeˆncia
Devido as na˜o idealidades dos circuitos ele´tricos e alto falantes
empregados nas caixas acu´sticas, a reposta em frequeˆncia na˜o e´ perfei-
tamente plana. O manual de instruc¸a˜o das caixas acu´sticas Behringer
Truth B2031A informa que a resposta em frequeˆncia e´ ultra plana e
fornece a resposta em frequeˆncia para cada uma das caixas acu´sticas.
A Figura 3.20 apresenta a resposta em frequeˆncia, fornecidas pelo fa-
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bricante, de cada uma das caixas acu´sticas. De 50 Hz a 200 Hz as
caixas acu´sticas possuem uma variac¸a˜o de ate´ 5 dB e entre 200 Hz e 10
kHz e uma variac¸a˜o de ate´ 2 dB.
Nesse caso, a variac¸a˜o da resposta em frequeˆncia das caixas
acu´sticas pode ser considerada um erro sistema´tico e pode ser corrigida
no momento da determinac¸a˜o da CCR, apresentado no item 3.2.1.5.
Figura 3.20: Resposta em frequeˆncia das 2 caixas acu´sticas.
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3.2.1.4.5 Correc¸a˜o e incerteza padra˜o combinada
Conforme apresentado nos itens 3.2.1.4.1 ao 3.2.1.4.4, apenas
o erro devido a resposta em frequeˆncia e´ definido como sistema´tico
e requer correc¸a˜o. Conforme apresentado nesses erros, a correc¸a˜o e´
realizada no momento da determinac¸a˜o da CCR, apresentado no item
3.2.1.5.
A estimativa da incerteza padra˜o combinada das caixas acu´sticas
e´ composta pelas fontes de incerteza apresentadas do item 3.2.1.4.1 ao
3.2.1.4.4. Considera-se que estas estimativas de incerteza na˜o sa˜o cor-
relacionadas, ou seja, sa˜o estatisticamente independentes. A Equac¸a˜o
(2.19) e´ utilizada para obter a estimativa da incerteza combinada das
caixas acu´sticas em V e dB. Na˜o sera´ considerada a fonte de incerteza










O nu´mero de graus de liberdade da estimativa de incerteza do
ru´ıdo, THD e linearidade e´ considerado infinito, pois estas fontes de
incerteza sa˜o consideradas do tipo B. O nu´mero de graus de liberdade
da estimativa de incerteza das caixas acu´sticas e´ obtido atrave´s da
Equac¸a˜o (2.20). Os Quadros 3.5 e 3.6 apresentam as estimativas da
incerteza padra˜o e nu´mero de graus de liberdade das caixas acu´sticas
em V e dB, respectivamente.
Quadro 3.5: Incerteza padra˜o das caixas acu´sticas em volts.







1 Ru´ıdo 0,01000 Uniforme 0,005578 ∞
Quadro 3.6: Incerteza padra˜o das caixas acu´sticas em dB.







1 THD 0,00869 Uniforme 0,00504 ∞
2 Linearidade 0,00079 Uniforme 0,00046 ∞
A correc¸a˜o, a estimativa da incerteza padra˜o combinada e o
nu´mero de graus de liberdade das caixas acu´sticas sa˜o
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CCaixas = 0 V, (3.38a)
uCaixas = 0, 00578 mV e 0, 00506 dB, (3.38b)
νCaixas =∞ e ∞. (3.38c)
3.2.1.5 Sensibilidade do sistema de medic¸a˜o
A sensibilidade do sistema de medic¸a˜o deve ser determinada,
para isso e´ necessa´rio realizar medic¸o˜es para determinar a curva carac-
ter´ıstica de resposta (CCR) do sistema de medic¸a˜o, para cada banda
de frequeˆncia de ensaio. A CCR e´ obtida atrave´s da gerac¸a˜o de tenso˜es
(varia´vel independente) pela placa DSAG e medic¸o˜es do NPS no ponto
de refereˆncia (varia´vel dependente) na sala de ensaio. Com esse par de
varia´veis estima-se a curva de regressa˜o da varia´vel independente na
dependente atrave´s do me´todo dos mı´nimos quadrados, Albertazzi e
Sousa (2008) e Piacentini et al. (2005). Essas CCR sa˜o utilizadas pelo
software durante o ensaio para controlar o est´ımulo sonoro realizando
a operac¸a˜o inversa, ou seja, define-se o NPS desejado no ponto de re-
fereˆncia e a partir desse valor gera-se a tensa˜o necessa´ria para ter-se o
NPS desejado.
Para medic¸a˜o dos NPS e´ utilizado um sistema de refereˆncia que
apresenta erros sistema´ticos e aleato´rios. Esses erros sera˜o considerados
nos itens 3.2.1.6 e 3.2.1.7, respectivamente.
3.2.1.5.1 Procedimento de avaliac¸a˜o
A Figura 3.21 apresenta o resultado de uma das CCRs, para uma
banda de frequeˆncia qualquer, da tensa˜o de sa´ıda da placa DSAG em
relac¸a˜o a pressa˜o acu´stica e o NPS no ponto de refereˆncia. A relac¸a˜o
entre a tensa˜o de sa´ıda da placa DSAG e a pressa˜o acu´stica e´ linear
enquanto que a relac¸a˜o entre tensa˜o de sa´ıda da placa DSAG e o NPS
e´ logar´ıtmica.
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Figura 3.21: Exemplo de Curva Caracter´ıstica de Resposta.
A CCR da tensa˜o em relac¸a˜o a` pressa˜o acu´stica da Figura 3.21
pode ser modelada matema´ticamente pela equac¸a˜o da reta,
P = AV +B. (3.39)
SendoA o coeficiente angular eB o coeficiente linear11 da Equac¸a˜o
(3.39), quando na˜o ha´ tensa˜o de excitac¸a˜o na˜o havera´ pressa˜o acu´stica
gerada nas caixas acu´sticas, desta forma, B → 0. A Equac¸a˜o (3.39)
pode ser aproximada por,
P = AV. (3.40)
A relac¸a˜o entre a pressa˜o acu´stica, P , e o NPS e´ dada por






colocando o termo P em evideˆncia, teˆm-se




substituindo P na Equac¸a˜o (3.40)
Po.10
NPS/20 = AV, (3.43)
rearranjando a equac¸a˜o e colocando o NPS em func¸a˜o da tensa˜o,





+ 20. log10(V ), (3.44)
considera-se que
C = 20, (3.45a)






enta˜o a equac¸a˜o que descreve o NPS em func¸a˜o da tensa˜o e´
NPS = C log10(V ) +D. (3.46)
Teoricamente o coeficiente C e´ 20 mas, experimentalmente, esse
valor e´ pro´ximo a 20 como sera´ confirmado a posteriori. A Equac¸a˜o
(3.46) descreve o comportamento do NPS em func¸a˜o da tensa˜o de sa´ıda
da placa DSAG, sendo esta relac¸a˜o na˜o linear. Para obtenc¸a˜o da CCR,
primeiramente lineariza-se a Equac¸a˜o (3.46) e posteriormente aplica-se
a equac¸a˜o dos mı´nimos quadrados, Piacentini et al. (2005). Para line-
arizar a Equac¸a˜o (3.46) aplica-se o logaritmo na varia´vel independente
(tensa˜o). A equac¸a˜o dos mı´nimos quadrados para obter os coeficientes











































X(i) = log10[V (i)], (3.48a)
Y (i) = NPS(i). (3.48b)
Com os coeficientes C e D e o valor de tensa˜o V , e´ poss´ıvel
determinar o valor do NPS no ponto de refereˆncia da sala de ensaio,
apesar disso, a CCR e´ uma aproximac¸a˜o da resposta real do sistema
de medic¸a˜o e conte´m erros. E´ poss´ıvel avaliar o qua˜o bem a CCR re-
presente a resposta real do sistema atrave´s do coeficiente de correlac¸a˜o,
que representa o quanto a varia´vel independente (tensa˜o) e varia´vel
dependente (NPS) esta˜o relacionadas, atrave´s da seguinte equac¸a˜o, de




























O coeficiente de correlac¸a˜o, r, e´ um nu´mero real que varia de −1
a +1. Piacentini et al. (2005) explicam que, “supondo que a proposic¸a˜o
teo´rica que relaciona as varia´veis seja a correta, o valor de r sera´ mais
pro´ximo de 1 quanto melhores forem as medidas“.
3.2.1.5.2 Procedimento de medic¸a˜o
Este ensaio e´ realizado atrave´s de uma rotina no software de en-
saio que gera diferentes n´ıveis de tensa˜o na placa DSAG, que transmite
o sinal atrave´s de cabos ate´ as duas caixas acu´sticas dentro da sala
de ensaio. Essas caixas acu´sticas geram ondas acu´sticas que sa˜o medi-
das pelo sistema de refereˆncia posicionados no ponto de refereˆncia. O
ponto de refereˆncia e´ a posic¸a˜o onde fica localizado o ponto me´dio no
plano paralelo ao cha˜o da sala de ensaio e o ponto me´dio de uma linha
entre os centros das entradas dos canais auditivos direto e esquerdo dos
ouvintes e e´ onde todas as medic¸o˜es objetivas sa˜o realizadas. A Figura




 1,5 metros de altura
Sala de ensaio
Figura 3.22: Ponto de refereˆncia na sala de ensaio.
Os equipamentos utilizados para as medic¸o˜es das CCRs foram:
• Analisador porta´til da Bru¨el & Kjaer, tipo 1, modelo 2250, com filtro
de 1/3 de oitava e ponderac¸a˜o A, classe 1;
• Microfone da marca Bru¨el & Kjaer, modelo 4955 (low-noise) com
cabo de 15 metros;
• Calibrador acu´stico da marca Bru¨el & Kjaer, modelo 4231;
• Placa de gerac¸a˜o de sinais da National Instruments PCI 4461 e rotina
de gerac¸a˜o de sinais do software desenvolvido por Lima.
O microfone 4955 foi acoplado a um tripe´ e colocado no ponto de
refereˆncia a 1,5 metros de altura e conectado ao analisador porta´til 2250
posicionado fora da sala de ensaio. Antes de cada se´rie de medic¸o˜es o
sistema foi calibrado com o calibrador acu´stico 4231. Para gerar os
sinais de tensa˜o foi utilizado o pro´prio sistema de medic¸a˜o, com uma
rotina pro´pria para esse ensaio.
Os paraˆmetros de medic¸a˜o utilizados para as medic¸o˜es das CCRs
foram:
• Bandas de frequeˆncias (1/3 oitava): 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz,
2 kHz, 4 kHz e 8 kHz;
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• Faixa de medic¸a˜o: −80 a 10 dBV12;
• Incremento: 5 dBV;
• Nu´mero de pontos para medic¸a˜o: 19;
• Nu´mero de medic¸o˜es por ponto: 5;
• Tempo de me´dia por medic¸a˜o: 30 segundos;
Para cada banda de frequeˆncia foram utilizados 19 n´ıveis de
tenso˜es (pontos para medic¸a˜o) de −80 dBV ate´ 10 dBV com um incre-
mento de 5 dBV. Para cada n´ıvel de tensa˜o foram realizadas 5 medic¸o˜es
em diferentes dias, cada medic¸a˜o com durac¸a˜o de 30 segundos.
3.2.1.5.3 Resultados
Utilizando o procedimento de avaliac¸a˜o descrito no item 3.2.1.5.1
e o procedimento de medic¸a˜o descrito no item 3.2.1.5.2, e´ determinada
a CCR das bandas de frequeˆncia de ensaio. As Figuras 3.23 a 3.29
apresentam a CCRs obtidas, o eixo horizontal esta´ na escala logar´ıtmica
para apresentar a curva de forma linear.

















Figura 3.23: Curva Caracter´ıstica de Resposta em 125 Hz.
12dB em relac¸a˜o a 1 VRMS .
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Figura 3.24: Curva Caracter´ıstica de Resposta em 250 Hz.

















Figura 3.25: Curva Caracter´ıstica de Resposta em 500 Hz.
140

















Figura 3.26: Curva Caracter´ıstica de Resposta em 1000 Hz.

















Figura 3.27: Curva Caracter´ıstica de Resposta em 2000 Hz.
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Figura 3.28: Curva Caracter´ıstica de Resposta em 4000 Hz.

















Figura 3.29: Curva Caracter´ıstica de Resposta em 8000 Hz.
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Para todas as bandas de frequeˆncia de ensaio o coeficiente de
correlac¸a˜o, r, foi pro´ximo a 1 e o valor do coeficiente C pro´ximo a 20.
Isto demonstra que e´ poss´ıvel prever o comportamento do sistema de
medic¸a˜o. No Apeˆndice C, encontram-se as CCRs obtidas para a pressa˜o
acu´stica e valores do NPS medidos para cada banda de frequeˆncia de
ensaio.
3.2.1.6 Correc¸a˜o
A correc¸a˜o do sistema de medic¸a˜o e´ composta pelas parcelas
de correc¸a˜o do computador e software, placa DSAG, cabos e caixas
acu´sticas. O Quadro 3.7 apresenta as correc¸o˜es do computador e soft-
ware, placa DSAG, cabos e caixas acu´sticas.
Quadro 3.7: Correc¸a˜o do sistema de medic¸a˜o.
Equipamento C [V] C [dB]
PC 0 0
Placa DSAG 0 0
Cabos 0 0
Caixas Acu´sticas 0 0
Como os erros sistema´ticos foram corrigidos na determinac¸a˜o das
CCRs do sistema de medic¸a˜o, na˜o ha´ necessidade de realizar correc¸o˜es
posteriormente, desta forma,
C(SM) = 0. (3.50)
3.2.1.7 Incerteza padra˜o
A estimativa da incerteza padra˜o do sistema de medic¸a˜o e´ com-
posta pelas parcelas de incerteza dos equipamentos que compo˜em o
sistema de medic¸a˜o, sistema de refereˆncia e das CCRs:
• Equipamentos: incerteza padra˜o dos equipamentos que compo˜em o
sistema de medic¸a˜o, computador e software, placa DSAG, cabos e
caixas acu´sticas;
• Sistema de refereˆncia: incerteza padra˜o dos equipamentos que com-
po˜em o sistema de refereˆncia utilizado para determinar as CCRs,
calibrador acu´stico, microfone e medidor de NPS;
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• CCR: incerteza padra˜o devido ao desvio da CCR em relac¸a˜o a res-
posta real do sistema de medic¸a˜o e desvio padra˜o experimental.
Considera-se que estas estimativas de incerteza na˜o sa˜o correlaci-
onadas, ou seja, sa˜o estatisticamente independentes. A Equac¸a˜o (2.19)









Sendo uSM a estimativa da incerteza do sistema de medic¸a˜o,
uEquips a estimativa de incerteza dos equipamentos que compo˜em o
sistema de medic¸a˜o, uSR a estimativa de incerteza dos equipamentos
que compo˜em o sistema de refereˆncia e uCCR a estimativa de incerteza
das CCR.
A estimativa da incerteza padra˜o do sistema de medic¸a˜o depende
da banda de frequeˆncia de ensaio e do NPS, desta forma, sera˜o apre-
sentadas as curvas da estimativa de incerteza do sistema de medic¸a˜o
em func¸a˜o do NPS para cada banda de frequeˆncia de ensaio.
3.2.1.7.1 Incerteza padra˜o dos equipamentos
A estimativa da incerteza padra˜o dos equipamentos e´ composta
pelas parcelas da estimativa de incerteza do computador e software,
placa DSAG, cabos e caixas acu´sticas. O Quadro 3.8 apresenta essas
estimativas de incerteza padra˜o.
Quadro 3.8: Incerteza padra˜o do sistema de medic¸a˜o.
Equipamento u[Bit] u [mV] u [dB]
PC 0,29 - -
Placa DSAG - 0,06478 0,05774
Cabos - 0 0
Caixas Acu´sticas - 0,00578 0,00506
A estimativa da incerteza padra˜o do computador e software pode
ser desconsiderado conforme apresentado e explicado no item 3.2.1.2.1,
que trata sobre o erro de quantizac¸a˜o da placa DSAG. Para os cabos, a
estimativa padra˜o tambe´m foi desconsiderada, pois este na˜o apresentou
erros aleato´rios. A Equac¸a˜o (2.19) e´ utilizada para estimar a incerteza











Sendo cSM o coeficiente de sensibilidade do sistema de medic¸a˜o,
que e´ a derivada das curvas de regressa˜o das CRRs em relac¸a˜o a tensa˜o.
Como as CCRs na˜o sa˜o lineares, a sensibilidade varia em func¸a˜o da
tensa˜o, desta forma, a estimativa de incerteza padra˜o dos equipamen-
tos do sistema de medic¸a˜o e´ avaliada em func¸a˜o da tensa˜o, para cada
banda de frequeˆncia de ensaio. E´ importante ressaltar que as estima-
tivas das incertezas padra˜o da placa DSAG em dB sa˜o avaliadas em
separado das estimativas das incertezas padra˜o em volts e o mesmo se
aplica para as estimativas das incertezas padra˜o das caixas acu´sticas.
A incertezas padra˜o da placa DSAG e das caixas acu´sticas em volts
devem ser estimadas em dB utilizando o coeficiente de sensibilidade. A





V (Placa) + u
2
V(Caixas)] + . . .
· · ·+ u2dB(Placa) + u2dB(Caixas). (3.53)
O coeficiente sensibilidade do sistema de medic¸a˜o e´ a derivada











A incerteza dos equipamentos que compo˜em o sistema de medic¸a˜o








V(Caixas)] + . . .
· · ·+ u2dB(Placa) + u2dB(Caixas). (3.55)
Utilizando os valores do coeficiente C de cada banda de frequeˆncia
apresentados no item 3.2.1.5.3, o valor da estimativa da incerteza padra˜o
da placa DSAG, apresentados no item 3.2.1.2.9, e o valor das estimativa
da incerteza padra˜o das caixas acu´sticas, apresentado no item 3.2.1.4.5,
teˆm-se as seguintes curvas das estimativas das incertezas padra˜o dos
equipamentos que compo˜em o sistema de medic¸a˜o em func¸a˜o do NPS,
no ponto de refereˆncia, dentro da sala de ensaio.
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Figura 3.30: Estimativa da incerteza padra˜o dos equipamentos em 125
Hz.


















Figura 3.31: Estimativa da incerteza padra˜o dos equipamentos em 250
Hz.
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Figura 3.32: Estimativa da incerteza padra˜o dos equipamentos em 500
Hz.


















Figura 3.33: Estimativa da incerteza padra˜o dos equipamentos em 1000
Hz.
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Figura 3.34: Estimativa da incerteza padra˜o dos equipamentos em 2000
Hz.


















Figura 3.35: Estimativa da incerteza padra˜o dos equipamentos em 4000
Hz.
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Figura 3.36: Estimativa da incerteza padra˜o dos equipamentos em 8000
Hz.
Nas Figuras 3.30 a 3.36 e´ poss´ıvel perceber que a incerteza devido
aos equipamentos e´ perto de 6 dB para NPS pro´ximos de zero. Isto
ocorre devido aos ru´ıdos ele´tricos da placa DSAG e caixas acu´sticas.
Para NPS acima de 20 dBA a estimativa de incerteza e´ menor que 1
dBA. Isso implica que a estimativa de incerteza dos equipamentos que
compo˜em o sistema de medic¸a˜o e´ uma fonte de incerteza importante
na determinac¸a˜o do limiar de audic¸a˜o aberto (sem o protetor auditivo),
pois no limiar de audic¸a˜o aberto sa˜o utilizados baixos NPS, pro´ximos
a zero.
O nu´mero de graus de liberdade da estimativa de incerteza dos
equipamentos, para cada ponto de medic¸a˜o em cada banda de frequeˆncia
de ensaio, pode ser considerado infinito, pois todas as fontes de incer-
teza sa˜o do tipo B.
νEquips =∞. (3.56)
3.2.1.7.2 Incerteza padra˜o do sistema de refereˆncia
A estimativa padra˜o do sistema de refereˆncia e´ composta pelo ca-
librador acu´stico, microfone e medidor de NPS. Considera-se que estas
149
estimativas de incerteza na˜o sa˜o correlacionadas, ou seja, sa˜o estatis-
ticamente independentes. A Equac¸a˜o (2.19) e´ utilizada para obter a








No Apeˆndice D e´ apresentado todo o desenvolvimento para ob-
tenc¸a˜o da estimativa de incerteza do sistema de refereˆncia. A sec¸a˜o D.5
apresenta o valor da estimativa da incerteza e o nu´mero de graus de
liberdade,
uSR = 0, 40389 dB, (3.58a)
νSR =∞. (3.58b)
3.2.1.7.3 Incerteza padra˜o da CCR
A estimativa da incerteza padra˜o da CCR e´ composta pelas par-
celas da estimativa de incerteza do desvio da CCR em relac¸a˜o a resposta
real do sistema de medic¸a˜o (linearidade) e do desvio padra˜o experimen-
tal. Considera-se que estas estimativas de incerteza na˜o sa˜o correlacio-
nadas, ou seja, sa˜o estatisticamente independentes. A Equac¸a˜o (2.19)






O erro das CCRs pode ser considerado sistema´tico e pode ser
corrigido, caso contra´rio deve ser considerado aleato´rio. No sistema de
medic¸a˜o desenvolvido por Lima, na˜o existe uma rotina implementada
para corrigir este erro, desta forma, este e´ considerado aleato´rio. A
estimativa padra˜o da incerteza do desvio e´ obtida atrave´s do erro das
CCRs, considerando uma distribuic¸a˜o de probabilidade uniforme. O
erro do desvio e´ definido como sendo a maior diferenc¸a entre a CCR e
as me´dias dos NPS medidos (curva real do sistema de medic¸a˜o).





Os valores do NPSMedidos podem ser encontrados nos Quadros
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C.2 a C.8 no Apeˆndice C.
A estimativa da incerteza padra˜o do desvio padra˜o experimental
e´ obtida atrave´s da Equac¸a˜o (2.11), para cada ponto de medic¸a˜o em
cada banda de frequeˆncia de ensaio. Os valores dos desvios padra˜o de
cada ponto de medic¸a˜o para cada banda de frequeˆncia de ensaio podem
ser encontrados nos Quadros C.2 a C.8 no Apeˆndice C. A estimativa
da incerteza padra˜o da CRR e´
u2CCR =




Utilizando os valores do NPSMedido apresentados nos Quadros
C.2 a C.8 no Apeˆndice C e as equac¸o˜es da curva de regressa˜o apre-
sentadas das Figuras 3.23 a 3.29 e os desvios padra˜o apresentados nos
Quadros C.2 a C.8 no Apeˆndice C, teˆm-se as seguintes curvas das es-
timativas da incerteza padra˜o da CCR em func¸a˜o do NPS para cada
banda de frequeˆncia de ensaio, no ponto de refereˆncia, dentro da sala
de ensaio.















Figura 3.37: Estimativa da incerteza padra˜o da CCR em 125 Hz.
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Figura 3.38: Estimativa da incerteza padra˜o da CCR em 250 Hz.















Figura 3.39: Estimativa da incerteza padra˜o da CCR em 500 Hz.
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Figura 3.40: Estimativa da incerteza padra˜o da CCR em 1000 Hz.















Figura 3.41: Estimativa da incerteza padra˜o da CCR em 2000 Hz.
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Figura 3.42: Estimativa da incerteza padra˜o da CCR em 4000 Hz.















Figura 3.43: Estimativa da incerteza padra˜o da CCR em 8000 Hz.
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O nu´mero de graus de liberdade, para cada ponto de medic¸a˜o
em cada banda de frequeˆncia de ensaio, da estimativa da incerteza
padra˜o do desvio pode ser considerado infinito pois e´ uma fonte de
incerteza considerada do tipo B. O nu´mero de graus de liberdade do
desvio padra˜o experimental e´ definido pela Equac¸a˜o (2.13). O nu´mero
de graus de liberdade da estimativa da incerteza padra˜o da CRR e´
calculado pela Equac¸a˜o (2.20). Desta forma, o nu´mero de graus de
liberdade e´
νCCR = 4. (3.62)
3.2.1.7.4 Incerteza padra˜o do sistema de medic¸a˜o
A estimativa de incerteza padra˜o do sistema de medic¸a˜o e´ obtida
utilizando a Equac¸a˜o (3.51) e os dados obtidos da incerteza padra˜o
dos equipamentos que compo˜em o sistema de medic¸a˜o, item 3.2.1.7.1,
do sistema de refereˆncia, item 3.2.1.7.2 e da CCR, item 3.2.1.7.3. As
Figuras 3.44 a 3.50 apresentam a estimativa de incerteza do sistema de
medic¸a˜o em func¸a˜o do NPS, no ponto de refereˆncia, dentro da sala de
ensaio.













Figura 3.44: Estimativa da incerteza padra˜o do SM em 125 Hz.
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Figura 3.45: Estimativa da incerteza padra˜o do SM em 250 Hz.













Figura 3.46: Estimativa da incerteza padra˜o do SM em 500 Hz.
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Figura 3.47: Estimativa da incerteza padra˜o do SM em 1000 Hz.













Figura 3.48: Estimativa da incerteza padra˜o do SM em 2000 Hz.
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Figura 3.49: Estimativa da incerteza padra˜o do SM em 4000 Hz.













Figura 3.50: Estimativa da incerteza padra˜o do SM em 8000 Hz.
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A estimativa de incerteza padra˜o do sistema de medic¸a˜o e´ pro´ximo
de 6 dB para NPS pro´ximos a zero. A principal parcela de contribuic¸a˜o
e´ devido as fontes de incerteza da placa DSAG e das caixas acu´sticas.
Para NPS acima de 20 dBA a estimativa da incerteza padra˜o e´ pro´xima
de 2 dB para todas as bandas de frequeˆncia de ensaio. O nu´mero de
graus de liberdade da estimativa de incerteza do sistema de medic¸a˜o e´
considerado infinito.
νSM =∞. (3.63)
3.2.2 Paraˆmetros de ensaio
Os paraˆmetros de ensaio considerados sa˜o o incremento de am-
plitude e a resoluc¸a˜o dos valores de NPS que sa˜o armazenados pelo
sistema de medic¸a˜o.
3.2.2.1 Incremento de amplitude
Esse paraˆmetro define o valor em dB, da diferenc¸a entre o NPS
do est´ımulo sonoro atual e subsequente, podendo ser para mais ou para
menos, para todas as bandas de frequeˆncia de ensaio. De acordo com
a Norma ANSI S12.6 (2016) esse valor deve ser inferior a 2, 5 dB. A
Figura 3.51 apresenta um esquema´tico do funcionamento do incremento












Figura 3.51: Incremento de amplitude.
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Lima (2003) analisou 4 configurac¸o˜es de incremento de ampli-
tude, 1, 0 dB; 1, 5 dB; 2, 0 dB e 2, 5 dB com o objetivo de avaliar qual
desses valores gera um menor erro no processo de determinac¸a˜o do li-
miar de audic¸a˜o. O me´todo de teste consistiu em determinar 3 limiares
de audic¸a˜o aberto (sem protetor auditivo) em todas as 7 bandas de
frequeˆncia de ensaio, para os 4 valores de incremento de amplitude ci-
tados, em 26 ouvintes. Desta forma, foram mensurados 12 limiares de
audic¸a˜o aberto para cada ouvinte em cada banda de frequeˆncia. Foi
calculado o desvio padra˜o experimental para cada valor do incremento
de amplitude, frequeˆncia de ensaio e ouvinte e por fim a me´dia dos
desvios padra˜o experimental dos limiares de audic¸a˜o dos ouvintes em
func¸a˜o da frequeˆncia de ensaio. A Figura 3.52 apresenta os resultados
obtidos por Lima (2003).






















Fonte: adaptado de Lima (2003).
Figura 3.52: Me´dia dos desvios padra˜o em func¸a˜o da frequeˆncia.
Observando a Figura 3.52, nota-se que o incremento de ampli-
tude de 1, 0 dB gera menos desvio padra˜o para todas as bandas de
frequeˆncia de ensaio. Apesar disso, Lima (2003) realiza uma ana´lise de
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variaˆncia atrave´s do Duncan’s Multiple Range Test 13, para verificar
se essas diferenc¸as apresentadas na Figura 3.52 sa˜o estatisticamente
significativas.
Lima (2003) concluiu que para as bandas de frequeˆncia de 125
Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 4000 Hz na˜o existem diferenc¸as sig-
nificativas nos 4 valores do incremento de amplitude, com um n´ıvel de
confianc¸a de 95 %. Para a banda de frequeˆncia de 250 Hz, com um
n´ıvel de confianc¸a de 95 %, os incrementos de amplitude de 1, 0 dB
e 2, 0 dB apresentam as menores me´dias dos desvios padra˜o e, conse-
quentemente, as menores incertezas. O mesmo acontece para a banda
de frequeˆncia de 8000 Hz para os incrementos de amplitude de 1, 0 dB
e 2, 5 dB. Conclui-se enta˜o que o Incremento de Amplitude (IA) de 1, 0
dB gera o menor desvio padra˜o e, consequentemente, a menor incerteza
para todas as bandas de frequeˆncia de ensaio.
A estimativa de incerteza padra˜o dessa fonte de incerteza pode
ser modelada como sendo ±IA/2 dB com uma distribuic¸a˜o de proba-
bilidade uniforme, uma vez que o incremento de amplitude e´ discreto,
tendo a mesma probabilidade de ocorrer entre −IA/2 dB e +IA/2 dB,
para todas as bandas de frequeˆncia de ensaio,









No caso do sistema de medic¸a˜o utilizado, e´ configurado um in-
cremento de amplitude de 1 dB. O erro aleato´rio e a estimativa da
incerteza padra˜o do incremento de amplitude sa˜o
ErroIA = ±1
2






= 0, 28868 dB. (3.65b)
O nu´mero de graus de liberdade da estimativa de incerteza do
incremento de amplitude e´ considerado infinito, pois esta fonte de in-
certeza e´ considerada do tipo B.
νIA =∞. (3.66)
13Teste do alcance mu´ltiplo de Ducan, em traduc¸a˜o livre.
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3.2.2.2 Resoluc¸a˜o
Segundo Albertazzi e Sousa (2008), a resoluc¸a˜o e´ a menor di-
ferenc¸a poss´ıvel entre as indicac¸o˜es do sistema de medic¸a˜o e no caso
de dispositivos eletroˆnicos, a resoluc¸a˜o corresponde ao incremento di-
gital. Em cada operac¸a˜o matema´tica que e´ realizada no computador,
uma certa quantidade de informac¸a˜o e´ perdida, uma vez que nenhum
sistema possui resoluc¸a˜o infinita. A quantidade de informac¸a˜o perdida
dependera´ da resoluc¸a˜o definida no sistema, neste caso, do nu´mero de
casa decimais utilizadas para armazenar as informac¸o˜es ou valores. Esse
tipo de incerteza possui uma distribuic¸a˜o de probabilidade uniforme,
uma vez que o sistema sempre arredondara´ o valor para o nu´mero de
algarismos significativos definidos pela resoluc¸a˜o. O erro aleato´rio e a










O sistema de medic¸a˜o desenvolvido por Lima (2003) e utilizado
nos dias atuais (apo´s algumas reviso˜es), armazena os valores dos limia-
res de audic¸a˜o abertos e fechados com duas casas decimais, tendo assim
uma resoluc¸a˜o de 0, 01 dB. Neste caso, o erro aleato´rio e a incerteza
padra˜o da resoluc¸a˜o e´
ErroR = ±0, 01
2






= 0, 00289 dB. (3.68b)
O nu´mero de graus de liberdade da estimativa de incerteza da
resoluc¸a˜o e´ considerado infinito, pois, esta fonte de incerteza e´ conside-
rada do tipo B.
νR =∞. (3.69)
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3.2.2.3 Incerteza padra˜o dos paraˆmetros de ensaio
A estimativa padra˜o dos paraˆmetros de ensaio e´ composta pelo
incremento de amplitude e resoluc¸a˜o, apresentados nos itens 3.2.2.1 e
3.2.2.2. Considera-se que estas estimativas de incerteza na˜o sa˜o cor-
relacionadas, ou seja, sa˜o estatisticamente independentes. A Equac¸a˜o
(2.19) e´ utilizada para obter a estimativa da incerteza combinada do
sistema de refereˆncia:





O nu´mero de graus de liberdade da estimativa de incerteza do
incremento de amplitude e resoluc¸a˜o e´ considerado infinito, conforme
apresentado nos itens 3.2.2.1 e 3.2.2.2. O nu´mero de graus de liberdade
da estimativa de incerteza dos paraˆmetros de ensaio e´ obtido atrave´s
da Equac¸a˜o (2.20). O Quadro 3.9 apresenta as estimativas da incerteza
padra˜o e o nu´mero de graus de liberdade dos paraˆmetros de ensaio.
Quadro 3.9: Incerteza padra˜o dos paraˆmetros de ensaio.










0,5 Uniforme 0,28868 ∞
2 Resoluc¸a˜o 0,005 Uniforme 0,00289 ∞
uParaˆmetros de ensaio = 0, 28870 dB, (3.71a)
νParaˆmetros de ensaio =∞. (3.71b)
Os paraˆmetros de ensaio sa˜o iguais para todas as bandas de
frequeˆncia de ensaio, dessa forma a estimativa da incerteza padra˜o dos
paraˆmetros de ensaio e´ a mesma.
3.2.3 Campo acu´stico
Os paraˆmetros f´ısicos da caˆmara de ensaio como as dimenso˜es,
absorc¸a˜o sonora e a posic¸a˜o da cabec¸a do ouvinte devem ser avaliados,
uma vez que influenciam na percepc¸a˜o do est´ımulo sonoro durante o
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ensaio. Ale´m disso, existe uma movimentac¸a˜o natural da cabec¸a do
ouvinte durante o ensaio, pois e´ imposs´ıvel para o mesmo manteˆ-la no
ponto de refereˆncia durante todo o per´ıodo do ensaio. Esses paraˆmetros
podem ser avaliados atrave´s da distribuic¸a˜o do NPS do campo sonoro
em torno da posic¸a˜o de refereˆncia (posic¸a˜o da cabec¸a do ouvinte). A
Norma ANSI S12.6 descreve que a uniformidade sonora, direcionali-
dade sonora e tempo de reverberac¸a˜o devem ser avaliados em todas as
bandas de frequeˆncia de ensaio e define valores limites para qualificar o
ambiente, no caso, a sala de ensaio. Apesar da qualificac¸a˜o definir valo-
res mı´nimos que o campo acu´stico deve atender, existem componentes
de erro aleato´rio que devem ser avaliados.
A ANSI S12.6 descreve que a uniformidade sonora deve ser avali-
ada em seis posic¸o˜es a 15 cm do ponto de refereˆncia (posic¸a˜o da cabec¸a
do ouvinte), em treˆs eixos perpendiculares, conforme ilustrado na Fi-
gura 3.53 e Figura 3.54. Os valores do NPS nos eixos ±x e ±y na˜o
devem ultrapassar em 5 dB de diferenc¸a, enquanto que, no eixo ±z
















Figura 3.54: Esquema´tico da sala de ensaio.
3.2.3.1 Procedimento de avaliac¸a˜o
A incerteza padra˜o do campo acu´stico poderia ser estimada utili-
zando os limites de variac¸a˜o do NPS da uniformidade sonora permitido
pela Norma. Apesar disso, essa estimativa de incerteza pode ser expe-
rimentalmente obtida reduzindo assim o seu valor. A incerteza padra˜o
do campo acu´stico pode ser estimada atrave´s da maior diferenc¸a entre
o NPS do ponto de refereˆncia e o NPS dos pontos ±x, ±y e ±z. Voix e
Lapotre (2014) utilizaram um ATF para avaliar a distribuic¸a˜o do NPS
em torno do ponto de refereˆncia. O NPS foi medido conforme o ATF
se deslocava nos 3 eixos perpendiculares (±x, ±y e ±z) e 2 planos de
rotac¸a˜o. Voix e Lapotre (2014) concluiram que essa fonte de incerteza
possui uma distribuic¸a˜o de probabilidade normal. Dessa forma, o erro
e a estimativa de incerteza da variac¸a˜o do campo acu´stico podem ser
obtidos por
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O nu´mero de graus de liberdade e´ infinito, pois esta fonte de
incerteza e´ considerada do tipo B.
νCampo Acu´stico =∞. (3.73)
3.2.3.2 Procedimento de medic¸a˜o
Este ensaio e´ realizado atrave´s de uma rotina no software de
ensaio, que gera um sinal de tensa˜o do tipo ru´ıdo branco de banda
larga na sa´ıda da placa DSAG, que transmite o sinal atrave´s de cabos
ate´ as duas caixas acu´sticas dentro da sala de ensaio. Sa˜o utilizadas 7
posic¸o˜es de medic¸a˜o dentro da sala de ensaio: o ponto de refereˆncia,
±x, ±y e ±z, conforme ilustrado na Figura 3.53.
Os seguintes equipamentos foram utilizados para as medic¸o˜es de
avaliac¸a˜o do campo acu´stico:
• Analisador porta´til da Bru¨el & Kjaer, tipo 1, modelo 2250, com filtro
de 1/3 de oitava e ponderac¸a˜o A, classe 1;
• Microfone da marca Bru¨el & Kjaer, modelo 4955 (low-noise) com
cabo de 15 metros;
• Calibrador acu´stico da marca Bru¨el & Kjaer, modelo 4231;
• Placa de gerac¸a˜o de sinais da National Instruments PCI 4461 e rotina
de gerac¸a˜o de sinais do software desenvolvido por Lima.
O microfone 4955 foi acoplado a um tripe´ e colocado na posic¸a˜o
do ponto de refereˆncia a 1,5 metros de altura, ±x, ±y e ±z e conectado
ao analisador porta´til 2250 posicionado fora da sala de ensaio. Antes
de cada se´rie de medic¸o˜es o sistema foi calibrado. Para gerar os sinais
de tensa˜o foi utilizado o pro´prio sistema de medic¸a˜o com uma rotina
pro´pria para esse ensaio.
Os paraˆmetros utilizados para as medic¸o˜es de avaliac¸a˜o do campo
acu´stico foram:
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• Bandas de frequeˆncias (1/3 oitava): 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz,
2 kHz, 4 kHz e 8 kHz;
• Faixa de medic¸a˜o: 50 a 80 dBA;
• Nu´mero de posic¸o˜es de medic¸a˜o: 7;
• Nu´mero de medic¸o˜es por ponto: 5;
• Tempo me´dio por medic¸a˜o: 60 segundos;
Foram realizadas 5 se´ries de medic¸o˜es, cada qual com 7 posic¸o˜es
de medic¸a˜o e 60 segundos de durac¸a˜o. Como foi utilizado um ru´ıdo do
tipo banda larga, em cada medic¸a˜o e´ extra´ıdo o valor me´dio do NPS por
banda de frequeˆncia de ensaio. Para cada se´rie de medic¸a˜o foi utilizado
um valor de NPS diferente.
3.2.3.3 Incerteza padra˜o do campo acu´stico
Utilizando os procedimentos de avaliac¸a˜o descrito no item 3.2.3.1
e de medic¸a˜o descrito no item 3.2.3.2, sa˜o determinados os erros com
uma distribuic¸a˜o de probabilidade normal e infinitos graus de liberdade
e a estimativa da incerteza padra˜o para cada banda de frequeˆncia de
ensaio. O Quadro 3.10 apresenta a estimativa da incerteza padra˜o e o
nu´mero de graus de liberdade para cada banda de frequeˆncia do ensaio.
No Apeˆndice E sa˜o apresentados os resultados de todas as medic¸o˜es da
variac¸a˜o do campo acu´stico.










1 125 3,78 Normal 1,89 ∞
2 250 2,10 Normal 1,05 ∞
3 500 2,01 Normal 1,01 ∞
4 1000 1,58 Normal 0,79 ∞
5 2000 2,18 Normal 0,66 ∞
6 4000 2,39 Normal 1,20 ∞
7 8000 2,02 Normal 1,01 ∞
3.2.4 Ouvinte e amostra do protetor auditivo
Como explicado na sec¸a˜o 3.1, o NPS do limiar de audic¸a˜o e´ calcu-
lado atrave´s da me´dia aritme´tica dos pontos de inversa˜o (Equac¸a˜o 3.1),
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ou seja, e´ utilizado somente o limiar me´dio aberto e fechado de audic¸a˜o
para calcular a atenuac¸a˜o de cada se´rie de medic¸a˜o. As informac¸o˜es
do trac¸o do limiar de audic¸a˜o do ouvinte, apesar de serem gravadas,
na˜o sa˜o utilizadas. Essa variac¸a˜o da resposta do ouvinte, mesmo res-
peitando os crite´rios apresentados (sec¸a˜o 3.1), possui uma parcela de
incerteza relativa a capacidade do ouvinte responder aos est´ımulos so-
noros adequadamente e, no caso do limiar fechado de audic¸a˜o, a capa-
cidade de colocac¸a˜o adequada e as variac¸o˜es de materiais e geometrias
das amostras dos protetores auditivos utilizadas.
De acordo com Lima (2003), existe uma se´rie de fatores que
influenciam a capacidade do ouvinte de responder assertivamente os
est´ımulos sonoros:
• Experieˆncia e aptida˜o em responder ao sistema de medic¸a˜o;
• Capacidade de concentrac¸a˜o;
• Estado psicolo´gico;
• Temperatura, umidade e pressa˜o da sala de ensaio.
Ale´m desses fatores apresentados, existem os fatores relativos as
amostras do protetor auditivo e sua interac¸a˜o com o ouvinte como:
• Tamanho dos canais auditivos e da cabec¸a do ouvinte;
• Capacidade da colocac¸a˜o correta do protetor auditivo, atrave´s da
experieˆncia e per´ıcia no manuseio e capacidade de interpretac¸a˜o dos
manuais de instruc¸a˜o do produto;
• Variac¸a˜o das propriedades dos materiais e geometria entre as amos-
tras de um mesmo modelo de protetor auditivo.
Todos esses fatores apresentados influenciam o trac¸o do limiar
de audic¸a˜o dos ouvintes e consequentemente, influenciam os valores das
inverso˜es (vales e picos) obtidos durante o ensaio, que sa˜o utilizados
para obtenc¸a˜o do limiar me´dio de audic¸a˜o e ca´lculo de atenuac¸a˜o.
A estimativa da incerteza padra˜o da resposta do ouvinte e´ ob-
tida atrave´s do desvio padra˜o dos pontos de inversa˜o e a distribuic¸a˜o de
probabilidade destes pontos. Lima (2003) e ISO 4869-5 (2006) descre-
vem que os pontos de inversa˜o distribuem-se de forma normal em torno
do limiar de audic¸a˜o me´dio, posteriormente Lima et al. (2010) descre-
vem que esses pontos de inversa˜o distribuem-se de forma uniforme e a
ANSI S12.6 (2016) descreve que esses pontos de inversa˜o distribuem-se
de forma normal em torno do limiar de audic¸a˜o me´dio. E´ necessa´rio
avaliar a distribuic¸a˜o de probabilidade da resposta do ouvinte no limiar
de audic¸a˜o aberto e fechado.
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3.2.4.1 Distribuic¸a˜o de probabilidade da resposta do ouvinte
A distribuic¸a˜o de probabilidade da resposta do ouvinte no li-
miar de audic¸a˜o aberto e fechado pode ser avaliada experimentalmente
atrave´s dos dados de ensaios realizados. Para isso se avalia o histo-
grama de cada banda de frequeˆncia de ensaio para cada tipo de limiar
de audic¸a˜o.
O limiar de audic¸a˜o e´ diferente para cada ouvinte e pode variar
inclusive, para um mesmo ouvinte e dessa forma, e´ necessa´rio norma-
lizar os pontos de inversa˜o de todos os ouvintes para que seja poss´ıvel
analisa´-los de forma conjunta. Nessas situac¸o˜es, Kraft e Eeden (1968)
descrevem que deve ser realizada uma transformac¸a˜o alterando a ori-
gem dos valores, sem alterar a escala. Para cada limiar de audic¸a˜o
transformam-se os valores absolutos dos pontos de inversa˜o (I) para
valores relativos (Ir) ao limiar me´dio de audic¸a˜o (L), isto e´:
Ir(i) = I(i)− L. (3.74)
Sendo I o valor absoluto do ponto de inversa˜o, L o limiar de
audic¸a˜o me´dio e Ir o valor relativo (distaˆncia) do ponto de inversa˜o ao
limiar de audic¸a˜o me´dio. Isto deve ser realizado para cada limiar de
audic¸a˜o ensaiado de cada ouvinte e para cada banda de frequeˆncia de
ensaio. Desta forma, e´ poss´ıvel avaliar conjuntamente todos os limiares
de audic¸a˜o de uma amostra de ouvintes. A Figura 3.55 apresenta um
exemplo do histograma da distribuic¸a˜o de probabilidade da resposta do
limiar de audic¸a˜o do ouvinte.












Figura 3.55: Exemplo do histograma da resposta dos ouvintes.
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Na Figura 3.55 e´ poss´ıvel perceber a existeˆncia de dois picos, um
referente a`s inverso˜es dos vales e o outro dos picos. Assume-se que a
distribuic¸a˜o de probabilidade dos pontos de inversa˜o dos vales e picos
sa˜o normais, o que e´ razoa´vel, uma vez que os pontos de inverso˜es dos
vales devem ser pro´ximos um dos outros e dos picos tambe´m. Teˆm-se
assim, duas distribuic¸o˜es de probabilidade normais, deslocadas entre
si, formando assim uma distribuic¸a˜o bimodal ou binormal. E´ poss´ıvel
verificar ainda que a me´dia dos pontos de inverso˜es dos vales e´ pro´ximo
a −5 dB e dos picos a 5 dB, o que torna a distribuic¸a˜o de probabilidade
sime´trica. De acordo com Murphy et al. (2002), a func¸a˜o de densidade














Sendo p(x) a func¸a˜o de densidade de probabilidade, LV e LP
a me´dia dos pontos de inversa˜o dos vales e picos, sV e sP o desvio
padra˜o dos pontos de inversa˜o dos vales e picos e φ a constante de
proporcionalidade que relaciona as duas distribuic¸o˜es normais (vale e














√√√√√NV,P∑i=1 (LVi,Pi − LV,P )2
NV,P − 1 . (3.76c)
As Figuras 3.56 a 3.62 apresentam o histograma e a curva de pro-
babilidade obtida para os limiares de audic¸a˜o aberto, enquanto que as
Figuras 3.63 a 3.69 apresentam o histograma e a curva de probabilidade
obtida para os limiares de audic¸a˜o fechado, cada uma para uma banda
de frequeˆncia diferente. Para cada histograma foram utilizados 25.556
limiares de audic¸a˜o, cada um contendo 6 pontos de inversa˜o (3 vales
e 3 picos), totalizando 153.336 pontos. Os dados utilizados utilizados
foram de ensaios previamente realizados entre 2003 e 2016.
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Figura 3.56: Distribuic¸a˜o de probabilidade da resposta do limiar de
audic¸a˜o aberto dos ouvintes em 125 Hz.














Figura 3.57: Distribuic¸a˜o de probabilidade da resposta do limiar de
audic¸a˜o aberto dos ouvintes em 250 Hz.
171














Figura 3.58: Distribuic¸a˜o de probabilidade da resposta do limiar de
audic¸a˜o aberto dos ouvintes em 500 Hz.














Figura 3.59: Distribuic¸a˜o de probabilidade da resposta do limiar de
audic¸a˜o aberto dos ouvintes em 1000 Hz.
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Figura 3.60: Distribuic¸a˜o de probabilidade da resposta do limiar de
audic¸a˜o aberto dos ouvintes em 2000 Hz.














Figura 3.61: Distribuic¸a˜o de probabilidade da resposta do limiar de
audic¸a˜o aberto dos ouvintes em 4000 Hz.
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Figura 3.62: Distribuic¸a˜o de probabilidade da resposta do limiar de
audic¸a˜o aberto dos ouvintes em 8000 Hz.














Figura 3.63: Distribuic¸a˜o de probabilidade da resposta do limiar de
audic¸a˜o fechado dos ouvintes em 125 Hz.
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Figura 3.64: Distribuic¸a˜o de probabilidade da resposta do limiar de
audic¸a˜o fechado dos ouvintes em 250 Hz.














Figura 3.65: Distribuic¸a˜o de probabilidade da resposta do limiar de
audic¸a˜o fechado dos ouvintes em 500 Hz.
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Figura 3.66: Distribuic¸a˜o de probabilidade da resposta do limiar de
audic¸a˜o fechado dos ouvintes em 1000 Hz.














Figura 3.67: Distribuic¸a˜o de probabilidade da resposta do limiar de
audic¸a˜o fechado dos ouvintes em 2000 Hz.
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Figura 3.68: Distribuic¸a˜o de probabilidade da resposta do limiar de
audic¸a˜o fechado dos ouvintes em 4000 Hz.














Figura 3.69: Distribuic¸a˜o de probabilidade da resposta do limiar de
audic¸a˜o fechado dos ouvintes em 8000 Hz.
177
Os limiares de audic¸a˜o abertos possuem uma simetria menor en-
tre os picos e vales e menor dispersa˜o se comparados com as mesmas
bandas de frequeˆncia dos limiares de audic¸a˜o fechados. A constante
de proporcionalidade tende a 0, 5 (φ → 0, 5), uma vez que, as distri-
buic¸o˜es de probabilidade tendem a ser sime´tricas. As Figuras 3.56 a
3.69 mostram que as curvas da func¸a˜o densidade de probabilidade da
distribuic¸a˜o bimodal representam bem os dados experimentais obtidos
e podem ser utilizadas para obter a estimativa da incerteza padra˜o da
resposta do ouvinte.
3.2.4.2 Incerteza padra˜o da resposta do ouvinte
A estimativa da incerteza padra˜o da resposta do ouvinte pode
ser obtida atrave´s do desvio padra˜o, que pode ser estimado atrave´s
da Equac¸a˜o (2.14), sendo a func¸a˜o de densidade de probabilidade da





A estimativa de incerteza da resposta do ouvinte e´ do tipo A
e o nu´mero de graus de liberdade e´ o valor do nu´mero de inverso˜es
decrescido de 1, conforme a Equac¸a˜o (2.13). De acordo com Everitt e
Hand (1981), a soluc¸a˜o da Equac¸a˜o (3.77) e´
u2Ouvinte = φ[s
2
V + (LV − L)2] + (1− φ)[s2P + (LP − L)2], (3.78a)
νOuvinte = 5. (3.78b)
A estimativa da incerteza padra˜o da resposta do ouvinte deve
ser calculada para todas as bandas de frequeˆncia de ensaio.
3.2.5 Incerteza padra˜o do limiar de audic¸a˜o
A estimativa da incerteza padra˜o do limiar de audic¸a˜o (uL) e´
composta pela parcela de incerteza do sistema de medic¸a˜o (uSM ),
paraˆmetros do ensaio (uPE), campo acu´stico (uCA) e ouvinte (uOuvinte)
para cada banda de frequeˆncia de ensaio, apresentados nos itens 3.2.1
ao 3.2.4. Considera-se que estas estimativas de incerteza na˜o sa˜o cor-
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relacionadas, ou seja, sa˜o estatisticamente independentes. A Equac¸a˜o











A Figura 3.70 apresenta a estimativa da incerteza padra˜o do
sistema de medic¸a˜o de todas as bandas de frequeˆncia de ensaio. As
curvas das estimativas da incerteza padra˜o dos equipamentos em func¸a˜o
do NPS sa˜o apresentadas na Figura 3.44 a Figura 3.44, para cada banda
de frequeˆncia de ensaio, respectivamente.






















Figura 3.70: Estimativa da incerteza padra˜o do SM.
A estimativa de incerteza padra˜o do sistema de medic¸a˜o e´ pro´ximo
de 6 dB para NPS ate´ 10 dBA, pro´ximo de 3 dB para NPS entre 10
e 20 dBA e 1, 5 dB para NPS maiores que 20 dBA. O Quadro 3.11
apresenta esses resultados e o nu´mero de graus de liberdade do sistema
de medic¸a˜o.
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Quadro 3.11: Estimativa da incerteza padra˜o do sistema de medic¸a˜o.
Frequeˆncia [Hz]
uSM [dB] νSMNPS ≤ 10 10 < NPS ≤ 20 NPS > 20
125 6,0 2,0 1,75 ∞
250 6,0 2,0 1,0 ∞
500 6,0 2,0 1,0 ∞
1000 6,0 2,0 1,0 ∞
2000 6,0 2,25 1,5 ∞
4000 6,0 1,5 1,0 ∞
8000 6,0 1,5 0,5 ∞
A estimativa de incerteza padra˜o e o nu´mero de graus de liber-
dade dos paraˆmetros do ensaio sa˜o apresentados na Equac¸a˜o (3.71) e
as estimativas da incerteza padra˜o e o nu´mero de graus de liberdade
do campo acu´stico sa˜o apresentados no Quadro 3.10. O Quadro 3.12
apresenta esses valores.
Quadro 3.12: Estimativa da incerteza padra˜o dos paraˆmetros do ensaio
e campo acu´stico.
Frequeˆncia [Hz] 125 250 500 1k 2k 4k 8k
uPE [dB] 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29
νPE ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
uCA [dB] 1,89 1,05 1,01 0,79 0,66 1,20 1,01
νCA ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
A estimativa da incerteza do ouvinte dependera´ dos pontos de
inverso˜es obtidos durante o ensaio e e´ calculado conforme Equac¸a˜o
(3.78a). O nu´mero de graus de liberdade da estimativa de incerteza















O nu´mero de graus de liberdade da estimativa de incerteza do
sistema de medic¸a˜o, paraˆmetros de ensaio e campo acu´stico sa˜o infini-






3.2.6 Contribuic¸a˜o das fontes de incerteza
E´ poss´ıvel avaliar a contribuic¸a˜o de cada fonte de incerteza na
estimativa da incerteza padra˜o combinada do limiar de audic¸a˜o. A
contribuic¸a˜o da estimativa da incerteza padra˜o do sistema de ensaio,
paraˆmetros de ensaio, campo acu´stico e resposta do ouvinte pode ser

















Com isto e´ poss´ıvel avaliar qual(is) fonte(s) de incerteza pos-
sui(em) maior(es) contribuic¸a˜o para a estimativa da incerteza padra˜o
combinada do limiar de audic¸a˜o.
3.3 DETERMINAC¸A˜O DA ME´DIA E DESVIO PADRA˜O DA ATE-
NUAC¸A˜O DO ENSAIO
A atenuac¸a˜o de ru´ıdo de protetores auditivos e´ a diferenc¸a entre
o limiar de audic¸a˜o fechado (com o protetor auditivo) e aberto (sem o
protetor auditivo), para cada banda de frequeˆncia de ensaio. Depen-
dendo da norma de ensaio utilizada, o ouvinte pode realizar mais de
uma se´rie de medic¸a˜o14,
Ai,j = LFi,j − LAi,j . (3.83)
Sendo Ai,j a j-e´sima atenuac¸a˜o do i-e´simo ouvinte, LFi,j e LAi,j o
j-e´simo limiar de audic¸a˜o fechado e aberto, respectivamente, do i-e´simo
ouvinte. A atenuac¸a˜o me´dia do i-e´simo ouvinte e´ a me´dia aritme´tica
das j-e´simas atenuac¸o˜es daquele ouvinte para cada banda de frequeˆncia










Sendo Ai a atenuac¸a˜o me´dia do i-e´simo ouvinte. A atenuac¸a˜o de
um ensaio e´ a me´dia aritme´tica das atenuac¸o˜es me´dias de cada ouvinte







Sendo A a atenuac¸a˜o do ensaio, para cada banda de frequeˆncia
de ensaio. Ale´m da atenuac¸a˜o do ensaio, o desvio padra˜o de cada banda







3.4 AVALIAC¸A˜O METROLO´GICA DA ATENUAC¸A˜O DO ENSAIO
A estimativa da incerteza padra˜o da atenuac¸a˜o do ensaio e´ com-
posta pela parcela da estimativa de incerteza da atenuac¸a˜o me´dia de um
grupo de ouvintes advinda das estimativas das incertezas dos limiares
de audic¸a˜o dos ouvintes e a estimativa da incerteza padra˜o da me´dia
da atenuac¸a˜o advinda do desvio padra˜o das atenuac¸o˜es me´dias dos
ouvintes. Considera-se que estas estimativas de incerteza na˜o sa˜o cor-
relacionadas, ou seja, sa˜o estatisticamente independentes. A Equac¸a˜o
(3.87) e´ utilizada para obter a estimativa da incerteza combinada da






3.4.1 Incerteza padra˜o da atenuac¸a˜o me´dia dos ouvintes
Conforme explicado na Sec¸a˜o 3.3, a atenuac¸a˜o e´ a diferenc¸a entre
os limiares de audic¸a˜o fechado e aberto. Desta forma, a atenuac¸a˜o e´
considerada uma medic¸a˜o indireta, pois na˜o e´ obtida diretamente de
uma medic¸a˜o, mas sim da diferenc¸a entre duas medic¸o˜es. Com isso,
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e´ necessa´rio avaliar a correlac¸a˜o existente entre os limiares de audic¸a˜o
fechado e aberto conforme apresentando no item 2.4.8. A estimativa
da incerteza da atenuac¸a˜o, para cada banda de frequeˆncia de ensaio, e´





LAi,j − 2uLFi,juLAi,jr(LFi,j ,LAi,j). (3.88)
Sendo uAi,j a estimativa da incerteza padra˜o da j-e´sima ate-
nuac¸a˜o do i-e´simo ouvinte, uLFi,j e uLAi,j a estimativa da incerteza
padra˜o do j-e´simo limiar de audic¸a˜o fechado e aberto, respectivamente,
do i-e´simo ouvinte e r(LFi,j ,LAi,j) o coeficiente de correlac¸a˜o entre
o limiar de audic¸a˜o fechado e aberto da j-e´sima atenuac¸a˜o do i-e´simo
ouvinte. O Quadro 3.13 apresenta o coeficiente de correlac¸a˜o entre os
limiares de audic¸a˜o aberto e fechado para cada banda de frequeˆncia de
ensaio, calculado atrave´s da Equac¸a˜o (2.25) e foram utilizados 25.556
pares de limiares de audic¸a˜o fechado e aberto.
Quadro 3.13: Coeficiente de correlac¸a˜o entre os limiares de audic¸a˜o
fechado e aberto.
Frequeˆncia [Hz] 125 250 500 1k 2k 4k 8k
r(LFi,j ,LAi,j) 0,56 0,60 0,59 0,51 0,56 0,50 0,51
A partir do Quadro 3.13 e´ poss´ıvel afirmar que existe uma cor-
relac¸a˜o positiva de intensidade moderada entre os limiares de audic¸a˜o
fechado e aberto. Essa correlac¸a˜o pode ser explicada pelo fato de que
em geral, os limiares de audic¸a˜o fechados sera˜o sempre maiores que os
limiares de audic¸a˜o abertos, ale´m disso, quando o limiar de audic¸a˜o
aberto aumenta, o limiar de audic¸a˜o fechado tambe´m aumentara´ na
mesma proporc¸a˜o deslocado (offset) pelo valor de atenuac¸a˜o do prote-
tor auditivo. A mesma sistema´tica se aplica quando o limiar de audic¸a˜o
aberto diminui.
O coeficiente de correlac¸a˜o entre os limiares de audic¸a˜o fechados
e abertos pode ser aproximado em me´dia para 0, 5 para todas as bandas






LAi,j − uLFi,juLAi,j . (3.89)
O nu´mero de graus de liberdade da estimativa da incerteza padra˜o
da j-e´sima atenuac¸a˜o do i-e´simo ouvinte, para cada banda de frequeˆncia
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do ensaio, e´ obtido utilizando a Equac¸a˜o (2.21):
νAi,j =
u4Ai,j









Sendo νAi,j o nu´mero de graus de liberdade da estimativa da
incerteza padra˜o da j-e´sima atenuac¸a˜o do i-e´simo ouvinte, νLFi,j e νLAi,j
o nu´mero de graus de liberdade da estimativa da incerteza padra˜o do
j-e´simo limiar de audic¸a˜o fechado e aberto, respectivamente, do i-e´simo
ouvinte.
A estimativa de incerteza da atenuac¸a˜o me´dia do ouvinte (Ai) e´
obtida a partir das estimativas de incertezas das atenuac¸o˜es individuais
do ouvinte (Ai,j) para cada banda de frequeˆncia de ensaio. Utiliza-se a
Equac¸a˜o (2.15) devido a` existeˆncia de correlac¸a˜o entre as atenuac¸o˜es de
um mesmo ouvinte. A estimativa da incerteza da atenuac¸a˜o me´dia do





















Sendo uAi a estimativa da incerteza padra˜o da atenuac¸a˜o me´dia
do i-e´simo ouvinte, uAi,j a estimativa da incerteza padra˜o da j-e´sima
atenuac¸a˜o do i-e´simo ouvinte, r(Ai,j ,Ai,k) o coeficiente de correlac¸a˜o
entre as atenuac¸o˜es do i-e´simo ouvinte e M o nu´mero de atenuac¸o˜es do
i-e´simo ouvinte. No caso da ANSI S12.6 (2016), para cada ouvinte sa˜o
obtidas duas atenuac¸o˜es para cada banda de frequeˆncia de ensaio, logo






Ai,B + 2uAi,AuAi,B .r(Ai,A,Ai,B)]. (3.92)
O Quadro 3.14 apresenta o coeficiente de correlac¸a˜o entre as
duas atenuac¸o˜es do ouvinte, para cada banda de frequeˆncia de ensaio,
calculado atrave´s da Equac¸a˜o (2.25) e foram utilizados 12.778 pares de
atenuac¸o˜es (Ai,A, Ai,B).
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Quadro 3.14: Coeficiente de correlac¸a˜o entre as atenuac¸o˜es dos ouvin-
tes.
Frequeˆncia [Hz] 125 250 500 1k 2k 4k 8k
r(Ai,A, Ai,B) 0,76 0,75 0,77 0,82 0,76 0,77 0,76
Atrave´s do Quadro 3.14 e´ poss´ıvel afirmar que existe uma cor-
relac¸a˜o positiva com intensidade forte entre as atenuac¸o˜es de um mesmo
ouvinte em todas as bandas de frequeˆncia de ensaio. Albertazzi e Sousa
(2008) citam que duas varia´veis podem ser consideradas totalmente cor-
relacionadas quando o coeficiente de correlac¸a˜o entre elas for superior a
0, 8. Como o valor da correlac¸a˜o da atenuac¸a˜o do ouvinte e´ pro´ximo a
0, 8 para todas as bandas de frequeˆncia de ensaio, sera´ considerado que





(uAi,A + uAi,B ). (3.93)
O nu´mero de graus de liberdade da estimativa da incerteza padra˜o
da atenuac¸a˜o me´dia do i-e´simo ouvinte, para cada banda de frequeˆncia













Sendo νAi o nu´mero de graus de liberdade da estimativa da in-
certeza padra˜o da atenuac¸a˜o me´dia do i-e´simo ouvinte e νAi,j o nu´mero
de graus de liberdade da estimativa da incerteza padra˜o da j-e´sima ate-
nuac¸a˜o do i-e´simo ouvinte. No caso da ANSI S12.6 (2016), em que para
cada ouvinte sa˜o obtidas duas atenuac¸o˜es, o nu´mero de graus de liber-
dade da estimativa da incerteza padra˜o da atenuac¸a˜o me´dia do i-e´simo
ouvinte, para cada banda de frequeˆncia de ensaio, e´
νAi =
u4Ai








Sendo νAi,A e νAi,B o nu´mero de graus de liberdade da estimativa
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da incerteza padra˜o da primeira e da segunda atenuac¸a˜o, respectiva-
mente, do i-e´simo ouvinte.
A estimativa da incerteza da atenuac¸a˜o me´dia de um grupo de
ouvintes (A) e´ obtida a partir da estimativa de incerteza das atenuac¸o˜es
me´dias dos ouvintes (Ai), para cada banda de frequeˆncia do ensaio,
novamente utiliza-se a Equac¸a˜o (2.15) devido a existeˆncia de correlac¸a˜o
entre as atenuac¸o˜es me´dias dos ouvintes. A estimativa da incerteza da
atenuac¸a˜o de um grupo de ouvintes e´ obtida atrave´s da Equac¸a˜o (3.85)




















Sendo uA a estimativa da incerteza padra˜o da atenuac¸a˜o de um
grupo de ouvintes, uAi a estimativa da incerteza padra˜o da atenuac¸a˜o
me´dia do i-e´simo ouvinte, r(Ai,Ak) o coeficiente de correlac¸a˜o entre as
atenuac¸o˜es me´dias dos ouvintes e N o nu´mero de ouvinte. A correlac¸a˜o
existente entre as atenuac¸o˜es me´dias dos ouvintes podem ser conside-







O nu´mero de graus de liberdade da estimativa da incerteza padra˜o
da atenuac¸a˜o de um grupo de ouvintes, para cada banda de frequeˆncia









Sendo νA o nu´mero de graus de liberdade da estimativa da in-
certeza padra˜o da atenuac¸a˜o de um grupo de ouvintes.
3.4.2 Incerteza padra˜o da me´dia da atenuac¸a˜o
A estimativa de incerteza padra˜o da me´dia da atenuac¸a˜o e´ obtida






Sendo us a estimativa da incerteza padra˜o da me´dia da ate-
nuac¸a˜o, s o desvio padra˜o calculado conforme a Equac¸a˜o (3.86) e N
o nu´mero de ouvintes. O nu´mero de graus de liberdade da estimativa
de incerteza padra˜o da me´dia, para cada banda de frequeˆncia de ensaio
e´:
νs = N − 1. (3.100)
3.4.3 Incerteza padra˜o da atenuac¸a˜o do ensaio
A estimativa da incerteza da atenuac¸a˜o do ensaio e´ obtida atrave´s
da Equac¸a˜o (3.97) e (3.99) aplicada na Equac¸a˜o (3.87), para cada banda






Sendo uEnsaio a estimativa da incerteza padra˜o do ensaio. O
nu´mero de graus de liberdade da estimativa de incerteza padra˜o do










Sendo νA o nu´mero de graus de liberdade da estimativa da in-
certeza padra˜o da atenuac¸a˜o do ensaio.
3.4.4 Incerteza expandida da atenuac¸a˜o do ensaio
A incerteza expandida da atenuac¸a˜o do ensaio, para cada banda
de frequeˆncia de ensaio, e´ obtida atrave´s da Equac¸a˜o (2.22) e do valor
da incerteza padra˜o do ensaio e o respectivo coeficiente t de Student,
de acordo com o nu´mero de graus de liberdade (Quadro A.1).
UEnsaio = tuEnsaio. (3.103)
187
3.5 DETERMINAC¸A˜O DO NRRSF
Conforme apresentado no item 2.2.6.3, o Nı´vel de Reduc¸a˜o de
Ru´ıdo com colocac¸a˜o do protetor auditivo pelo sujeito de teste (NRRSF),
e´ calculado a partir do Single Number Rataing (SNR) com um n´ıvel de
protec¸a˜o15 de 84%. O SNR e´ estimado a partir dos assumed protection
values(APV)16 em banda de frequeˆncia de 1/1 oitava de 125 Hz a 8 kHz
e de um ru´ıdo rosa com valor global de 100 dBC conforme apresenta
Gerges (2003),







O APV e´ obtido a partir da subtrac¸a˜o do n´ıvel de protec¸a˜o e
desvio padra˜o da atenuac¸a˜o do ensaio, para cada banda de frequeˆncia
do ensaio, conforme
APVf = Af − αsf . (3.105)
Sendo A a atenuac¸a˜o do ensaio, α o coeficiente do n´ıvel de
protec¸a˜o e s o desvio padra˜o para cada banda de frequeˆncia de en-
saio. No caso do NRRSF, conforme o Quadro 2.2, para um n´ıvel de
protec¸a˜o de 84 % o valor de α e´ 1, logo a Equac¸a˜o (3.105) torna-se,
APV84%f = Af − sf . (3.106)
O Laf e´ o NPS de um ru´ıdo rosa com valor total (global) de 100
dBC, sendo 91, 5 dBC para cada banda de frequeˆncia. Este valor e´
convertido em dBA para cada banda de frequeˆncia, conforme Quadro
3.15.
Quadro 3.15: Ru´ıdo rosa em dBC e dBA.
Frequeˆncia [Hz] 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Ru´ıdo Rosa [dBC] 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5
Correc¸a˜o [dB] -16,1 -8,6 -3,2 0,0 1,2 1,0 -1,1
Laf [dBA] 75,4 82,9 88,3 91,5 92,7 92,5 90,4
Este valor do NRRSF significa que 84% da populac¸a˜o de usua´rios
15Percentagem da populac¸a˜o que pode ser protegida.
16Valores assumidos de protec¸a˜o, em traduc¸a˜o livre.
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esta´ protegida, assumindo uma distribuic¸a˜o de probabilidade normal
para a atenuac¸a˜o. Conforme apresenta a Figura 3.71, apenas a cauda















Figura 3.71: NRRSF com n´ıvel de protec¸a˜o de 84%.
3.6 AVALIAC¸A˜O METROLO´GICA DO NRRSF
O NRRSF e´ um valor estat´ıstico em que se considera que a ate-
nuac¸a˜o possua uma distribuic¸a˜o de probabilidade normal para a po-
pulac¸a˜o de usua´rios. Conforme apresentado na sec¸a˜o 3.5, apesar do
NRRSF ser definido para um n´ıvel de protec¸a˜o de 84 % da populac¸a˜o
de usua´rios, outros n´ıveis de protec¸a˜o podem ser utilizados.
3.6.1 Incerteza padra˜o do NRRSF
A estimativa da incerteza padra˜o do NRRSF e´ composta pela
atenuac¸a˜o e estimativa da incerteza padra˜o de cada banda de frequeˆncia
de ensaio, conforme apresentado nos itens 3.3 e 3.4.3, respectivamente.
A incerteza padra˜o do NRRSF pode ser estimada pela diferenc¸a entre
o NRRSF calculado com a estimativa da incerteza padra˜o e o calculado
















Figura 3.72: Estimativa da incerteza padra˜o do NRRSF.
Na Equac¸a˜o (3.105) substitui-se o desvio padra˜o pela estimativa
da incerteza padra˜o, para cada banda de frequeˆncia de ensaio, desta
forma:
APVf = Af − αuf . (3.107)
A incerteza padra˜o do NRRSF e´ estimada por






− 5− . . .









Que pode ser simplificada para:













O nu´mero de graus de liberdade da estimativa de incerteza do
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Sendo cf o coeficiente de sensibilidade da f-e´sima atenuac¸a˜o, ob-











3.6.2 Incerteza expandida do NRRSF
A incerteza expandida do NRRSF e´ obtida atrave´s da Equac¸a˜o
(2.22) e do valor da incerteza padra˜o do NRRSF e o respectivo coe-
ficiente t de Student, de acordo com o nu´mero de graus de liberdade
(Quadro A.1).
UNRRSF = tuNRRSF . (3.112)
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4 RESULTADOS
Este cap´ıtulo apresenta um estudo de caso utilizando toda a
metodologia desenvolvida no Cap´ıtulo 3, ilustrando passo a passo todo o
procedimento de ca´lculo da atenuac¸a˜o de ru´ıdo e estimativa da incerteza
da atenuac¸a˜o de ru´ıdo, ale´m do ca´lculo do NRRSF e da estimativa
da incerteza do NRRSF. Posteriormente e´ apresentada a avaliac¸a˜o da
incerteza da atenuac¸a˜o do ensaio de 5 modelos de protetores auditivos
tipo concha, concha acopla´vel ao capacete de seguranc¸a e plugue. Por
fim, uma ana´lise de sensibilidade do valor do NRRSF e da estimativa da
incerteza do NRRSF em func¸a˜o do nu´mero de ouvintes e´ apresentada.
4.1 ESTUDO DE CASO
Para exemplificar toda avaliac¸a˜o metrolo´gica desenvolvida no
Cap´ıtulo 3, e´ apresentado o ca´lculo da incerteza do ensaio de atenuac¸a˜o
de ru´ıdo de um protetor auditivo do tipo concha, passo a passo. O pro-
tetor auditivo do tipo concha foi escolhido com a finalidade de reduzir
o nu´mero de dados, uma vez que sa˜o utilizados 10 ouvintes ao inve´s de
20, como nos protetores auditivos do tipo concha acopla´vel ao capacete
de seguranc¸a ou plugue. O procedimento de ca´lculo e´ o mesmo para
todos os tipos de protetores auditivos, a u´nica diferenc¸a e´ a quantidade
de dados a serem utilizados, sendo que este depende do nu´mero de
ouvintes, quanto mais ouvintes mais sa˜o os dados a serem utilizados.
4.1.1 Determinac¸a˜o da atenuac¸a˜o e desvio padra˜o do ensaio
O ca´lculo da me´dia e desvio padra˜o da atenuac¸a˜o do ensaio e´
realizado conforme apresentado na sec¸a˜o 3.3. Para exemplificar os pro-
cedimentos, sera´ apresentado o ca´lculo dos paraˆmetros para um ouvinte
e em seguida apresentado o resultado dos demais ouvintes.
Primeiramente e´ determinado o limiar de audic¸a˜o fechado e aberto
conforme a Equac¸a˜o (3.1). A Figura 4.1 apresenta o trac¸o do limiar de














Figura 4.1: Trac¸o do limiar de audic¸a˜o aberto da se´rie B do ouvinte 5.
Desconsiderando a primeira e u´ltima inversa˜o, teˆm-se o limiar de
audic¸a˜o dado por:
LLA,5,B(1 kHz) =
4 + 15 + 7 + 15 + 6 + 14
6
= 10, 17 dB. (4.1)
Este procedimento e´ realizado para todos os limiares de audic¸a˜o
fechados e abertos de todos os ouvintes para cada banda de frequeˆncia
de ensaio. O Quadro 4.1 apresenta o limiar de audic¸a˜o fechado (LF)
e aberto (LA) de cada se´rie de medic¸a˜o (S) de cada ouvinte (O) para
cada banda de frequeˆncia de ensaio.
O segundo passo e´ realizar o ca´lculo da atenuac¸a˜o de cada se´rie
de medic¸a˜o para cada ouvinte conforme a Equac¸a˜o (3.83), utilizando
os valores do limiar de audic¸a˜o fechado e aberto para cada banda de
frequeˆncia de ensaio. A atenuac¸a˜o da se´rie B do ouvinte 5 em 1 kHz e´
calculada por:
A5,B(1 kHz) = 34, 67− 10, 17 = 24, 50 dB. (4.2)
O Quadro 4.2 apresenta a atenuac¸a˜o das se´ries (S) de cada ou-
vinte (O) para cada banda de frequeˆncia de ensaio.
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Quadro 4.1: Limiares de audic¸a˜o em dB.
O S L
Frequeˆncia [Hz]
125 250 500 1k 2k 4k 8k
1
A
LF 20,33 27,50 36,50 42,17 49,00 36,50 48,17
LA 16,00 13,67 12,33 15,50 15,83 7,83 17,67
B
LF 21,00 26,83 36,00 40,17 43,00 34,50 46,67
LA 13,83 11,17 8,33 10,50 13,33 3,17 15,67
2
A
LF 27,67 26,83 35,67 39,00 44,00 37,33 43,50
LA 15,50 10,00 8,00 8,83 11,17 -0,83 7,17
B
LF 23,00 23,00 31,33 35,00 37,83 30,83 41,00
LA 11,33 8,67 5,00 7,33 9,83 2,17 7,50
3
A
LF 18,83 23,50 31,17 34,50 35,00 32,50 37,67
LA 8,33 12,33 6,83 6,50 1,83 -3,50 4,00
B
LF 20,00 26,67 31,67 33,67 33,83 32,00 37,67
LA 9,83 11,00 5,50 7,83 4,33 0,50 1,00
4
A
LF 22,17 33,33 43,50 42,33 45,00 38,33 45,50
LA 12,67 15,83 17,17 18,33 15,83 8,33 13,50
B
LF 24,17 30,50 43,67 43,50 49,17 39,83 42,33
LA 12,50 14,00 17,00 14,17 14,17 3,83 9,50
5
A
LF 24,50 29,67 36,50 31,83 40,00 32,83 33,83
LA 15,50 12,83 15,50 8,17 9,33 2,00 3,67
B
LF 25,83 29,83 37,17 34,67 41,33 30,83 35,00
LA 12,33 12,50 12,17 10,17 10,17 -0,50 5,33
6
A
LF 29,17 30,83 38,83 36,33 43,33 41,83 37,33
LA 19,00 15,83 14,00 11,50 11,50 8,67 6,67
B
LF 30,50 30,00 38,33 36,00 40,33 42,67 42,33
LA 20,83 18,83 12,67 13,83 11,50 9,83 6,17
7
A
LF 19,00 27,33 37,83 40,00 48,50 31,83 34,33
LA 8,83 11,00 10,33 14,33 14,33 -0,67 1,33
B
LF 18,83 28,00 39,67 38,67 51,00 31,33 40,17
LA 10,33 10,67 11,67 13,50 15,17 0,17 2,83
8
A
LF 46,83 48,33 50,17 50,83 48,83 47,33 49,50
LA 22,33 23,17 22,50 23,00 21,67 17,33 20,33
B
LF 45,17 48,17 50,50 46,50 46,00 43,83 50,33
LA 27,50 26,33 23,67 17,67 18,50 18,33 22,50
9
A
LF 23,00 26,00 29,67 35,33 45,50 36,00 38,33
LA 12,17 13,00 7,67 7,00 11,67 3,83 11,50
B
LF 23,50 23,83 25,67 36,00 41,17 39,17 40,00
LA 13,83 14,67 7,33 10,00 12,67 4,83 11,17
10
A
LF 20,33 27,83 33,00 39,00 44,00 34,50 33,33
LA 12,50 10,33 7,50 7,33 11,67 -0,83 1,00
B
LF 23,33 26,33 36,00 37,83 43,33 38,67 40,33
LA 16,50 8,17 7,50 8,67 8,83 -2,83 0,33
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Quadro 4.2: Atenuac¸a˜o das se´ries de cada ouvinte em dB.
O S
Frequeˆncia [Hz]
125 250 500 1k 2k 4k 8k
1
A 4,33 13,83 24,17 26,67 33,17 28,67 30,50
B 7,17 15,66 27,67 29,67 29,67 31,33 31,00
2
A 12,17 16,83 27,67 30,17 32,83 38,16 36,33
B 11,67 14,33 26,33 27,67 28,00 28,66 33,50
3
A 10,50 11,17 24,34 28,00 33,17 36,00 33,67
B 10,17 15,67 26,17 25,84 29,50 31,50 36,67
4
A 9,50 17,50 26,33 24,00 29,17 30,00 32,00
B 11,67 16,50 26,67 29,33 35,00 36,00 32,83
5
A 9,00 16,84 21,00 23,66 30,67 30,83 30,16
B 13,50 17,33 25,00 24,50 31,16 31,33 29,67
6
A 10,17 15,00 24,83 24,83 31,83 33,16 30,66
B 9,67 11,17 25,66 22,17 28,83 32,84 36,16
7
A 10,17 16,33 27,50 25,67 34,17 32,50 33,00
B 8,50 17,33 28,00 25,17 35,83 31,16 37,34
8
A 24,50 25,16 27,67 27,83 27,16 30,00 29,17
B 17,67 21,84 26,83 28,83 27,50 25,50 27,83
9
A 10,83 13,00 22,00 28,33 33,83 32,17 26,83
B 9,67 9,16 18,34 26,00 28,50 34,34 28,83
10
A 7,83 17,50 25,50 31,67 32,33 35,33 32,33
B 6,83 18,16 28,50 29,16 34,50 41,50 40,00
O terceiro passo e´ calcular a atenuac¸a˜o me´dia de cada ouvinte
para cada banda de frequeˆncia de ensaio conforme a Equac¸a˜o (3.84),
utilizando os dados do Quadro 4.2. A atenuac¸a˜o do ouvinte 5 em 1 kHz
e´ calculada por:
A5(1 kHz) =
23, 66 + 24, 50
2
= 24, 08 dB. (4.3)
O Quadro 4.3 apresenta a atenuac¸a˜o me´dia de cada ouvinte para
cada banda de frequeˆncia de ensaio.
O quarto e u´ltimo passo e´ calcular a atenuac¸a˜o e o desvio padra˜o
da atenuac¸a˜o do ensaio para cada banda de frequeˆncia de ensaio con-
forme a Equac¸a˜o (3.85) e Equac¸a˜o (3.86), respectivamente. A ate-
nuac¸a˜o do ensaio em 1 kHz e´ calculada por:
A(1 kHz) =
28, 17 + 28, 92 + ...+ 27, 17 + 30, 42
10
= 26, 96 dB. (4.4)
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(28, 17− 26, 96)2 + ...+ (30, 42− 26, 96)2 = 2, 16 dB.
(4.5)
O Quadro 4.4 apresenta a atenuac¸a˜o (A) e desvio padra˜o (s) do
ensaio para cada banda de frequeˆncia de ensaio.
Quadro 4.3: Atenuac¸a˜o de cada ouvinte em dB.
O
Frequeˆncia [Hz]
125 250 500 1k 2k 4k 8k
1 5,75 14,75 25,92 28,17 31,42 30,00 30,75
2 11,92 15,58 27,00 28,92 30,42 33,41 34,92
3 10,34 13,42 25,26 26,92 31,34 33,75 35,17
4 10,59 17,00 26,50 26,67 32,09 33,00 32,42
5 11,25 17,09 23,00 24,08 30,92 31,08 29,92
6 9,92 13,09 25,25 23,50 30,33 33,00 33,41
7 9,34 16,83 27,75 25,42 35,00 31,83 35,17
8 21,09 23,50 27,25 28,33 27,33 27,75 28,50
9 10,25 11,08 20,17 27,17 31,17 33,26 27,83
10 7,33 17,83 27,00 30,42 33,42 38,42 36,17
Quadro 4.4: Atenuac¸a˜o e desvio padra˜o do ensaio em dB.
Frequeˆncia [Hz] 125 250 500 1k 2k 4k 8k
A 10,78 16,02 25,51 26,96 31,34 32,55 32,42
s 4,06 3,39 2,32 2,16 2,01 2,78 3,02
4.1.2 Determinac¸a˜o da incerteza da atenuac¸a˜o do ensaio
O ca´lculo da estimativa de incerteza da atenuac¸a˜o do ensaio e´
realizado conforme apresentado na sec¸a˜o 3.4. Primeiramente e´ realizado
o ca´lculo da estimativa de incerteza do limiar de audic¸a˜o fechado e
aberto de cada se´rie de medic¸a˜o de cada ouvinte conforme a Equac¸a˜o
(3.79), utilizando as estimativas de incerteza do sistema de medic¸a˜o,
paraˆmetros de ensaio, campo acu´stico e resposta do ouvinte para cada
banda de frequeˆncia de ensaio.
O Quadro 4.5 apresenta a incerteza padra˜o do sistema de medic¸a˜o
que e´ estimada utilizando os valores apresentados no Quadro 3.11 e os
limiares de audic¸a˜o do Quadro 4.1.
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Quadro 4.5: Incerteza padra˜o do sistema de medic¸a˜o em dB.
O S L
Frequeˆncia [Hz]
125 250 500 1k 2k 4k 8k
1
A
LF 1,80 1,00 1,00 1,00 1,50 1,00 0,50
LA 2,00 2,00 2,00 2,00 2,30 6,00 1,50
B
LF 1,80 1,00 1,00 1,00 1,50 1,00 0,50
LA 2,00 2,00 6,00 2,00 2,30 6,00 1,50
2
A
LF 1,80 1,00 1,00 1,00 1,50 1,00 0,50
LA 2,00 2,00 6,00 6,00 2,30 6,00 6,00
B
LF 1,80 1,00 1,00 1,00 1,50 1,00 0,50
LA 2,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
3
A
LF 2,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,00 0,50
LA 6,00 2,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
B
LF 1,80 1,00 1,00 1,00 1,50 1,00 0,50
LA 6,00 2,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
4
A
LF 1,80 1,00 1,00 1,00 1,50 1,00 0,50
LA 2,00 2,00 2,00 2,00 2,30 6,00 1,50
B
LF 1,80 1,00 1,00 1,00 1,50 1,00 0,50
LA 2,00 2,00 2,00 2,00 2,30 6,00 6,00
5
A
LF 1,80 1,00 1,00 1,00 1,50 1,00 0,50
LA 2,00 2,00 2,00 6,00 6,00 6,00 6,00
B
LF 1,80 1,00 1,00 1,00 1,50 1,00 0,50
LA 2,00 2,00 2,00 2,00 2,30 6,00 6,00
6
A
LF 1,80 1,00 1,00 1,00 1,50 1,00 0,50
LA 2,00 2,00 2,00 2,00 2,30 6,00 6,00
B
LF 1,80 1,00 1,00 1,00 1,50 1,00 0,50
LA 1,80 2,00 2,00 2,00 2,30 6,00 6,00
7
A
LF 2,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,00 0,50
LA 6,00 2,00 2,00 2,00 2,30 6,00 6,00
B
LF 2,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,00 0,50
LA 2,00 2,00 2,00 2,00 2,30 6,00 6,00
8
A
LF 1,80 1,00 1,00 1,00 1,50 1,00 0,50
LA 1,80 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 0,50
B
LF 1,80 1,00 1,00 1,00 1,50 1,00 0,50
LA 1,80 1,00 1,00 2,00 2,30 1,50 0,50
9
A
LF 1,80 1,00 1,00 1,00 1,50 1,00 0,50
LA 2,00 2,00 6,00 6,00 2,30 6,00 1,50
B
LF 1,80 1,00 1,00 1,00 1,50 1,00 0,50
LA 2,00 2,00 6,00 2,00 2,30 6,00 1,50
10
A
LF 1,80 1,00 1,00 1,00 1,50 1,00 0,50
LA 2,00 2,00 6,00 6,00 2,30 6,00 6,00
B
LF 1,80 1,00 1,00 1,00 1,50 1,00 0,50
LA 2,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
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O Quadro 4.6 apresenta a estimativa da incerteza padra˜o dos
paraˆmetros do ensaio (PE) e campo acu´stico (CA) para cada banda de
frequeˆncia de ensaio, conforme apresentado no Quadro 3.12.
Quadro 4.6: Incerteza padra˜o dos PE e CA em dB.
Frequeˆncia [Hz] 125 250 500 1k 2k 4k 8k
uPE 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29
uCA 1,89 1,05 1,01 0,79 0,66 1,20 1,01
A incerteza da resposta do ouvinte e´ estimada utilizando a E-
quac¸a˜o (3.78a) e os valores das inverso˜es do trac¸o do limiar de audic¸a˜o
apresentado na Figura 4.1. A Equac¸a˜o (4.6) apresenta os valores do
limiar de audic¸a˜o aberto da se´rie B do ouvinte 5 na banda de frequeˆncia
de 1 kHz.
L =
4 + 15 + 7 + 15 + 6 + 14
6
= 10, 17 dB, (4.6a)
LV =
4 + 7 + 6
3
= 5, 67 dB, (4.6b)
LP =
15 + 15 + 14
3
= 14, 67 dB, (4.6c)
sV =
√
(4− 5, 67)2 + (7− 5, 67)2 + (6− 5, 67)2
2
= 1, 53 dB, (4.6d)
sP =
√
(15− 14, 67)2 + (15− 14, 67)2 + (14− 14, 67)2
2
= 0, 58 dB.
(4.6e)
A estimativa da incerteza padra˜o da resposta do ouvinte do li-
miar de audic¸a˜o aberto da se´rie B do ouvinte 5 na banda de frequeˆncia
de 1 kHz e´ calculada por:
uLA,5,B(1 kHz) = 0, 5.[1, 53
2 + (5, 67− 10, 17)2] + . . .
· · ·+ (1− 0, 5).[0, 582 + (14, 67− 10, 17)2] = 4, 65 dB. (4.7)
Esse mesmo procedimento e´ realizado para todos os limiares de
audic¸a˜o fechados e abertos de todos os ouvintes para cada banda de
frequeˆncia de ensaio. O Quadro 4.7 apresenta a estimativa da incerteza
padra˜o da resposta do ouvinte para o limiar de audic¸a˜o fechado (LF)
e aberto (LA) de cada se´rie de medic¸a˜o (S) de cada ouvinte (O) para
cada banda de frequeˆncia de ensaio.
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Quadro 4.7: Incerteza padra˜o da resposta do ouvinte em dB.
O S L
Frequeˆncia [Hz]
125 250 500 1k 2k 4k 8k
1
A
LF 5,81 4,92 5,39 5,89 5,91 5,49 4,65
LA 5,61 5,77 6,39 4,32 5,80 5,33 5,13
B
LF 6,08 6,46 5,83 5,97 6,40 4,87 6,42
LA 7,91 7,42 5,90 5,86 5,85 6,10 7,11
2
A
LF 7,81 7,13 5,81 5,20 7,91 7,84 6,31
LA 7,76 7,59 7,13 6,95 8,06 7,37 6,75
B
LF 7,79 7,52 8,11 8,31 8,55 7,32 7,23
LA 7,30 7,09 7,25 7,55 8,00 7,94 8,04
3
A
LF 5,62 5,86 6,26 6,19 8,31 5,95 6,50
LA 5,81 6,11 6,22 5,95 7,56 5,77 5,70
B
LF 5,10 5,04 5,37 5,68 6,34 6,24 4,79
LA 6,57 5,74 6,54 6,18 5,13 7,07 6,91
4
A
LF 5,34 5,03 5,86 4,74 4,81 5,51 5,83
LA 5,23 4,48 4,85 4,41 4,59 4,45 3,94
B
LF 5,42 7,11 5,77 5,29 6,76 5,75 5,56
LA 5,43 5,24 5,05 4,86 5,15 5,66 5,90
5
A
LF 4,82 4,68 5,25 5,56 4,58 4,25 4,25
LA 6,65 5,28 4,66 4,59 5,08 3,71 5,67
B
LF 4,75 4,65 6,06 5,03 6,35 4,53 5,20
LA 6,19 5,59 5,18 4,65 4,70 4,61 4,68
6
A
LF 5,23 5,00 4,85 4,41 5,13 4,54 4,41
LA 4,00 5,23 4,06 4,61 4,50 5,13 4,41
B
LF 5,29 4,18 5,18 4,70 5,40 5,03 5,81
LA 5,75 6,22 5,08 6,01 4,87 5,05 4,59
7
A
LF 5,21 5,09 5,80 5,55 4,25 4,04 4,74
LA 5,42 6,00 5,32 4,68 4,48 5,37 5,03
B
LF 5,75 6,16 6,23 5,13 5,20 5,13 4,30
LA 4,22 5,44 5,32 4,27 5,23 6,26 4,86
8
A
LF 2,57 2,37 2,86 4,17 3,62 2,70 4,21
LA 3,06 3,27 3,50 3,78 3,69 3,29 3,82
B
LF 2,95 2,75 3,64 3,88 2,99 2,86 3,43
LA 4,38 3,36 3,37 3,06 2,89 2,37 2,89
9
A
LF 5,05 5,41 6,11 5,75 4,97 3,80 4,68
LA 5,75 5,87 5,73 6,16 6,25 5,42 6,23
B
LF 5,20 5,89 4,63 5,68 5,28 6,06 5,36
LA 6,30 4,99 4,22 6,51 4,58 3,27 5,00
10
A
LF 4,04 4,59 4,54 6,56 4,65 5,63 4,10
LA 5,68 5,18 6,51 7,38 6,47 5,58 5,46
B
LF 3,57 5,51 4,54 4,65 5,58 4,34 4,10
LA 5,72 6,06 5,29 5,98 6,83 5,42 6,46
199
Com os dados do Quadro 4.5, Quadro 4.6 e Quadro 4.7 calcula-se
a estimativa da incerteza padra˜o de cada limiar de audic¸a˜o de cada se´rie
de medic¸a˜o de cada ouvinte para cada banda de frequeˆncia de ensaio.
A estimativa da incerteza padra˜o do limiar da se´rie B do ouvinte 5 na
banda de frequeˆncia de 1 kHz e´ calculada por:
uLA,5,B(1 kHz) =
√
2, 002 + 0, 292 + 0, 792 + 4, 652 = 5, 13 dB. (4.8)
O Quadro 4.8 apresenta a estimativa da incerteza padra˜o do
limiar de audic¸a˜o fechado (LF) e aberto (LA) de cada se´rie de medic¸a˜o
(S) de cada ouvinte (O) para cada banda de frequeˆncia de ensaio.
O segundo passo e´ calcular o nu´mero de graus de liberdade do
limiar de audic¸a˜o fechado e aberto que e´ calculado conforme a Equac¸a˜o
(3.81). O nu´mero de graus de liberdade do limiar de audic¸a˜o aberto da




.5 = 7, 41. (4.9)
O Quadro 4.9 apresenta os graus de liberdade da incerteza padra˜o
do limiar de audic¸a˜o fechado (LF) e aberto (LA) de cada se´rie de
medic¸a˜o (S) de cada ouvinte (O) para cada banda de frequeˆncia de
ensaio.
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Quadro 4.8: Incerteza padra˜o do limiar de audic¸a˜o em dB.
O S L
Frequeˆncia [Hz]
125 250 500 1k 2k 4k 8k
1
A
LF 6,38 5,14 5,58 6,03 6,14 5,72 4,79
LA 6,26 6,20 6,78 4,83 6,28 8,12 5,45
B
LF 6,62 6,63 6,01 6,11 6,61 5,12 6,52
LA 8,38 7,76 8,48 6,25 6,33 8,64 7,34
2
A
LF 8,24 7,28 5,99 5,36 8,08 8,00 6,42
LA 8,24 7,92 9,38 9,22 8,41 9,58 9,09
B
LF 8,22 7,66 8,24 8,41 8,71 7,49 7,32
LA 7,81 9,35 9,47 9,68 10,03 10,03 10,09
3
A
LF 6,26 6,04 6,43 6,33 8,47 6,16 6,60
LA 8,57 6,52 8,71 8,49 9,68 8,42 8,34
B
LF 5,74 5,25 5,56 5,83 6,55 6,44 4,93
LA 9,10 6,18 8,94 8,65 7,93 9,35 9,21
4
A
LF 5,95 5,24 6,04 4,92 5,09 5,73 5,94
LA 5,92 5,03 5,35 4,91 5,18 7,57 4,34
B
LF 6,02 7,26 5,95 5,45 6,96 5,97 5,68
LA 6,09 5,71 5,53 5,32 5,69 8,34 8,48
5
A
LF 5,49 4,91 5,45 5,71 4,87 4,54 4,41
LA 7,20 5,75 5,18 7,60 7,89 7,16 8,32
B
LF 5,43 4,88 6,23 5,20 6,56 4,80 5,33
LA 6,78 6,04 5,65 5,13 5,28 7,67 7,68
6
A
LF 5,85 5,21 5,06 4,60 5,39 4,81 4,56
LA 4,86 5,70 4,65 5,10 5,10 7,99 7,52
B
LF 5,91 4,43 5,38 4,88 5,65 5,27 5,93
LA 6,32 6,62 5,56 6,39 5,43 7,94 7,63
7
A
LF 5,90 5,30 5,98 5,70 4,56 4,34 4,88
LA 8,31 6,42 5,78 5,16 5,09 8,15 7,90
B
LF 6,38 6,33 6,40 5,29 5,46 5,37 4,45
LA 5,05 5,90 5,78 4,79 5,76 8,76 7,79
8
A
LF 3,67 2,79 3,21 4,37 3,98 3,13 4,37
LA 4,03 3,59 3,79 4,00 4,05 3,82 3,99
B
LF 3,95 3,12 3,92 4,09 3,42 3,27 3,62
LA 5,11 3,67 3,67 3,75 3,76 3,06 3,12
9
A
LF 5,69 5,61 6,28 5,90 5,24 4,12 4,82
LA 6,38 6,30 8,36 8,64 6,70 8,18 6,49
B
LF 5,83 6,07 4,85 5,83 5,54 6,26 5,48
LA 6,88 5,49 7,41 6,86 5,18 6,94 5,32
10
A
LF 4,82 4,82 4,77 6,69 4,94 5,85 4,26
LA 6,32 5,66 8,92 9,55 6,90 8,29 8,18
B
LF 4,43 5,70 4,77 4,83 5,82 4,62 4,26
LA 6,35 8,60 8,07 8,51 9,12 8,18 8,88
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Quadro 4.9: Graus de liberdade do limiar de audic¸a˜o.
O S L
Frequeˆncia [Hz]
125 250 500 1k 2k 4k 8k
1
A
LF 7,25 5,94 5,75 5,50 5,82 5,87 5,65
LA 7,73 6,68 6,33 7,84 6,88 26,93 6,36
B
LF 7,04 5,54 5,64 5,49 5,70 6,12 5,33
LA 6,30 5,99 21,34 6,46 6,84 20,17 5,69
2
A
LF 6,19 5,44 5,64 5,65 5,45 5,42 5,35
LA 6,35 5,94 14,96 15,49 5,93 14,29 16,46
B
LF 6,20 5,39 5,32 5,25 5,39 5,48 5,26
LA 6,54 15,13 14,55 13,51 12,33 12,72 12,39
3
A
LF 7,72 5,66 5,55 5,46 5,41 5,74 5,33
LA 23,65 6,49 19,19 20,74 13,43 22,62 22,94
B
LF 8,00 5,90 5,76 5,54 5,71 5,67 5,61
LA 18,41 6,70 17,44 19,23 28,50 15,32 15,79
4
A
LF 7,71 5,90 5,63 5,79 6,27 5,87 5,41
LA 8,19 7,92 7,40 7,71 8,14 41,90 7,39
B
LF 7,62 5,44 5,65 5,63 5,62 5,79 5,45
LA 7,93 7,07 7,20 7,19 7,43 23,57 21,34
5
A
LF 8,41 6,05 5,79 5,57 6,41 6,49 5,78
LA 6,88 7,03 7,63 37,60 29,16 69,42 23,20
B
LF 8,52 6,06 5,59 5,70 5,71 6,31 5,51
LA 7,20 6,80 7,08 7,41 7,98 38,24 36,29
6
A
LF 7,84 5,91 5,93 5,92 6,11 6,30 5,72
LA 10,93 7,08 8,58 7,46 8,28 29,42 42,28
B
LF 7,77 6,33 5,81 5,80 5,99 6,05 5,41
LA 7,30 6,43 7,17 6,39 7,75 30,54 38,12
7
A
LF 8,22 5,88 5,64 5,57 6,65 6,67 5,62
LA 27,61 6,54 6,97 7,38 8,31 26,48 30,42
B
LF 7,58 5,59 5,56 5,67 6,08 6,00 5,76
LA 10,22 6,91 6,97 7,92 7,35 19,16 33,05
8
A
LF 20,89 9,65 7,90 6,03 7,34 9,06 5,79
LA 15,08 7,25 6,86 6,27 7,24 9,09 5,97
B
LF 16,06 8,31 6,71 6,20 8,58 8,56 6,22
LA 9,24 7,12 7,02 11,29 14,37 13,97 6,75
9
A
LF 8,07 5,77 5,58 5,53 6,18 6,90 5,64
LA 7,58 6,62 22,69 19,35 6,60 25,93 5,90
B
LF 7,88 5,65 6,03 5,54 6,04 5,71 5,48
LA 7,11 7,30 47,54 6,17 8,15 101,66 6,43
10
A
LF 10,12 6,09 6,07 5,40 6,36 5,83 5,84
LA 7,65 7,12 17,59 14,01 6,48 24,31 25,19
B
LF 11,87 5,75 6,07 5,82 5,93 6,43 5,84
LA 7,61 20,25 27,05 20,53 15,89 25,93 17,84
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O terceiro passo e´ estimar a incerteza padra˜o da atenuac¸a˜o de
cada se´rie de cada ouvinte para cada banda de frequeˆncia do ensaio
conforme a Equac¸a˜o (3.89). A estimativa da incerteza padra˜o da ate-
nuac¸a˜o da se´rie B do ouvinte 5 na banda de frequeˆncia de 1 kHz e´
calculada por:
u5,B(1 kHz) = 5, 20
2 + 5, 132 − 5, 20.5, 13 = 5, 16 dB. (4.10)
O Quadro 4.10 apresenta a estimativa da incerteza padra˜o da ate-
nuac¸a˜o das se´ries (S) de cada ouvinte (O) para cada banda de frequeˆncia
do ensaio.




125 250 500 1k 2k 4k 8k
1
A 6,32 5,74 6,27 5,53 6,21 7,22 5,15
B 7,65 7,26 7,55 6,18 6,47 7,53 6,97
2
A 8,24 7,62 8,22 8,02 8,25 8,90 8,09
B 8,02 8,63 8,92 9,11 9,44 9,03 9,03
3
A 7,68 6,30 7,82 7,64 9,14 7,54 7,62
B 7,97 5,77 7,82 7,64 7,34 8,29 7,98
4
A 5,93 5,14 5,72 4,92 5,14 6,84 5,33
B 6,06 6,62 5,75 5,39 6,42 7,44 7,48
5
A 6,52 5,38 5,32 6,85 6,90 6,28 7,21
B 6,22 5,55 5,96 5,16 6,03 6,71 6,82
6
A 5,43 5,48 4,87 4,87 5,25 6,97 6,56
B 6,12 5,85 5,47 5,78 5,55 7,00 6,93
7
A 7,40 5,94 5,88 5,45 4,85 7,06 6,90
B 5,83 6,13 6,11 5,06 5,62 7,65 6,77
8
A 3,87 3,26 3,53 4,20 4,02 3,53 4,19
B 4,64 3,43 3,80 3,93 3,60 3,17 3,40
9
A 6,07 5,98 7,54 7,65 6,10 7,08 5,84
B 6,42 5,80 6,52 6,41 5,36 6,63 5,41
10
A 5,72 5,29 7,73 8,49 6,16 7,38 7,09
B 5,64 7,58 7,03 7,39 8,00 7,10 7,69
O quarto passo e´ calcular o nu´mero de graus de liberdade da
atenuac¸a˜o de cada se´rie de medic¸a˜o conforme a Equac¸a˜o (3.90). O
nu´mero de graus de liberdade da atenuac¸a˜o da se´rie B do ouvinte 5 na




(5, 202 + 0, 5.5, 20.5, 13)2
5, 70
+
(5, 132 + 0, 5.5, 20.5, 13)2
7, 41
= 1, 43. (4.11)
O Quadro 4.11 apresenta os graus de liberdade da incerteza
padra˜o da atenuac¸a˜o de cada se´rie de medic¸a˜o (S) de cada ouvinte
(O) para cada banda de frequeˆncia de ensaio.
Quadro 4.11: Graus de liberdade da atenuac¸a˜o de cada se´rie.
O S
Frequeˆncia [Hz]
125 250 500 1k 2k 4k 8k
1
A 1,66 1,46 1,40 1,43 1,41 3,30 1,36
B 1,52 1,32 2,92 1,32 1,38 3,79 1,24
2
A 1,39 1,28 2,82 3,22 1,27 2,01 2,55
B 1,42 2,09 1,93 1,86 1,83 2,15 2,14
3
A 3,51 1,36 2,62 2,64 1,88 2,88 2,48
B 3,74 1,45 3,19 2,96 2,61 2,62 3,61
4
A 1,76 1,49 1,41 1,47 1,58 3,33 1,42
B 1,73 1,38 1,40 1,40 1,42 3,04 3,09
5
A 1,73 1,50 1,45 3,16 4,39 5,65 4,68
B 1,77 1,50 1,38 1,43 1,47 4,73 3,56
6
A 2,01 1,46 1,54 1,50 1,55 4,54 4,87
B 1,68 1,62 1,44 1,46 1,49 3,84 2,94
7
A 4,03 1,44 1,38 1,40 1,69 5,32 4,13
B 1,94 1,37 1,37 1,45 1,49 3,49 4,95
8
A 3,84 1,86 1,65 1,37 1,62 2,09 1,31
B 2,53 1,72 1,53 1,73 2,49 2,32 1,46
9
A 1,75 1,40 2,74 2,91 1,51 5,77 1,39
B 1,68 1,40 4,54 1,34 1,53 2,76 1,31
10
A 1,97 1,52 3,98 2,39 1,57 3,14 5,05
B 2,09 3,15 4,41 3,97 2,98 4,75 4,54
O quinto passo e´ estimar a incerteza padra˜o da atenuac¸a˜o me´dia
de cada ouvinte para cada banda de frequeˆncia de ensaio conforme a
Equac¸a˜o (3.93). A estimativa da incerteza padra˜o da atenuac¸a˜o me´dia
do ouvinte 5 na banda de frequeˆncia de 1 kHz e´ calculada por:
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u5(1 kHz) =
6, 85 + 5, 16
2
= 6, 01 dB. (4.12)
O Quadro 4.12 apresenta a estimativa da incerteza padra˜o da
atenuac¸a˜o me´dia de cada ouvinte (O) para cada banda de frequeˆncia
de ensaio.




125 250 500 1k 2k 4k 8k
1 6,99 6,50 6,91 5,86 6,34 7,38 6,06
2 8,13 8,13 8,57 8,57 8,85 8,96 8,56
3 7,82 6,03 7,82 7,64 8,24 7,92 7,80
4 6,00 5,88 5,74 5,15 5,78 7,14 6,41
5 6,37 5,46 5,64 6,01 6,46 6,49 7,01
6 5,78 5,66 5,17 5,33 5,40 6,98 6,75
7 6,62 6,03 6,00 5,26 5,23 7,35 6,84
8 4,25 3,35 3,67 4,07 3,81 3,35 3,80
9 6,24 5,89 7,03 7,03 5,73 6,86 5,62
10 5,68 6,43 7,38 7,94 7,08 7,24 7,39
O sexto passo e´ calcular o nu´mero de graus de liberdade da
atenuac¸a˜o me´dia de cada ouvinte conforme a Equac¸a˜o (3.94). O nu´mero
de graus de liberdade da atenuac¸a˜o me´dia do ouvinte 5 na banda de
frequeˆncia de 1 kHz e´ calculado por:
ν5(1 kHz) =
6, 014
[(6, 852 + 6, 85.5, 16)/2]2
3, 16
+
[5, 162 + 6, 85.5, 16)/2]2
1, 42
= 1, 08. (4.13)
O Quadro 4.13 apresenta os graus de liberdade da incerteza
padra˜o da atenuac¸a˜o me´dia de cada ouvinte (O) para cada banda de
frequeˆncia de ensaio.
O se´timo passo e´ estimar a incerteza padra˜o da atenuac¸a˜o me´dia
do ensaio conforme a Equac¸a˜o (3.97) com os dados do Quadro 4.12 e
a incerteza padra˜o da me´dia da atenuac¸a˜o conforme a Equac¸a˜o (3.99)
com os dados do desvio padra˜o do Quadro 4.4 para cada banda de
frequeˆncia de ensaio, e por fim, combinar estas duas fontes de incerteza
atrave´s da Equac¸a˜o (3.101).
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Quadro 4.13: Graus de liberdade da atenuac¸a˜o me´dia de cada ouvinte.
O
Frequeˆncia [Hz]
125 250 500 1k 2k 4k 8k
1 0,78 0,68 1,00 0,68 0,69 1,77 0,63
2 0,70 0,81 1,13 1,14 0,76 1,04 1,15
3 1,81 0,70 1,44 1,40 1,04 1,36 1,48
4 0,87 0,70 0,70 0,71 0,73 1,58 1,08
5 0,87 0,75 0,70 1,08 1,18 2,56 2,04
6 0,90 0,77 0,74 0,73 0,76 2,08 1,81
7 1,41 0,70 0,69 0,71 0,78 2,07 2,25
8 1,46 0,89 0,79 0,76 0,96 1,09 0,68
9 0,86 0,70 1,64 0,98 0,76 1,91 0,68
10 1,01 1,13 2,08 1,44 1,10 1,88 2,38
A estimativa da incerteza padra˜o da atenuac¸a˜o me´dia do ensaio
na banda de frequeˆncia de 1 kHz e´ calculada por:
uA(1 kHz) =
√
5, 862 + ...+ 7, 942
10
= 2, 03 dB. (4.14)
A estimativa da incerteza padra˜o da me´dia da atenuac¸a˜o do en-




= 0, 68 dB. (4.15)
A estimativa da incerteza padra˜o da atenuac¸a˜o do ensaio na
banda de frequeˆncia de 1 kHz e´ calculada por:
uEnsaio(1 kHz) =
√
2, 032 + 0, 682 = 2, 15 dB. (4.16)
O Quadro 4.14 apresenta a estimativa da incerteza padra˜o da
atenuac¸a˜o me´dia, me´dia da atenuac¸a˜o e atenuac¸a˜o do ensaio para cada
banda de frequeˆncia do ensaio.
Quadro 4.14: Incerteza padra˜o do ensaio em dB.
Frequeˆncia [Hz] 125 250 500 1k 2k 4k 8k
uA 2,05 1,91 2,07 2,03 2,04 2,25 2,13
us 1,28 1,07 0,73 0,68 0,64 0,88 0,95
uEnsaio 2,42 2,19 2,19 2,15 2,14 2,41 2,33
O oitavo passo e´ calcular o nu´mero de graus de liberdade da esti-
mativa da incerteza da atenuac¸a˜o me´dia do ensaio conforme a Equac¸a˜o
206
(3.98) e da estimativa de incerteza da me´dia da atenuac¸a˜o conforme a
Equac¸a˜o (3.100) para cada banda de frequeˆncia de ensaio, e por fim,
calcular o nu´mero de graus de liberdade da atenuac¸a˜o do ensaio con-
forme a Equac¸a˜o (3.102). O nu´mero de graus de liberdade da atenuac¸a˜o








= 9, 23. (4.17)
O nu´mero de graus de liberdade da me´dia da atenuac¸a˜o do ensaio
na banda de frequeˆncia de 1 kHz e´ calculado por:
νs(1 kHz) = 10− 1 = 9. (4.18)
O nu´mero de graus de liberdade da atenuac¸a˜o do ensaio na banda








= 11, 28. (4.19)
O respectivo coeficiente t de Student do nu´mero de graus de
liberdade da estimativa da incerteza padra˜o da atenuac¸a˜o do ensaio
(νEnsaio) pode ser obtido do Quadro A.1 para uma faixa de abrangeˆncia
de 95, 45 %. O valor da estimativa da incerteza expandida da atenuac¸a˜o
do ensaio pode ser calculado pela Equac¸a˜o (2.22). O coeficiente t de
Student do nu´mero de graus de liberdade da estimativa da incerteza
padra˜o da atenuac¸a˜o do ensaio na banda de frequeˆncia de 1 kHz e´
t = 2, 25. (4.20)
A estimativa da incerteza expandida da atenuac¸a˜o do ensaio na
banda de frequeˆncia de 1 kHz para um fator de abrangeˆncia de 95, 45
% e´ calculada por:
U95,45 %(1 kHz) = 2, 25.2, 15 = 4, 84 dB. (4.21)
O Quadro 4.15 apresenta o nu´mero de graus de liberdade da
estimativa de incerteza padra˜o da atenuac¸a˜o me´dia, me´dia da atenuac¸a˜o
e atenuac¸a˜o do ensaio, o coeficiente t de Student, estimativa da incerteza
padra˜o da atenuac¸a˜o do ensaio e estimativa da incerteza expandida da
atenuac¸a˜o do ensaio para um fator de abrangeˆncia de 95, 45 %.
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Quadro 4.15: Estimativa da incerteza expandida da atenuac¸a˜o do en-
saio.
Frequeˆncia [Hz] 125 250 500 1k 2k 4k 8k
νA 8,63 6,86 9,80 9,23 7,48 13,85 12,06
νs 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
νEnsaio 14,59 11,03 12,22 11,28 8,93 17,79 16,49
t de Student 2,20 2,25 2,23 2,25 2,37 2,16 2,17
uEnsaio 2,42 2,19 2,19 2,15 2,14 2,41 2,33
UEnsaio 5,30 4,94 4,89 4,84 5,05 5,20 5,06
4.1.3 Contribuic¸a˜o das fontes de incerteza
Conforme apresentado no item 3.2.6, e´ poss´ıvel avaliar a contri-
buic¸a˜o de cada fonte de incerteza na estimativa da incerteza padra˜o
combinada em termos percentuais. As Equac¸o˜es (3.82) sa˜o utiliza-
das para calcular o percentual de contribuic¸a˜o do sistema de medic¸a˜o,
paraˆmetros de ensaio, campo acu´stico e resposta do ouvinte. A contri-
buic¸a˜o de cada uma dessas fontes de incerteza para o limiar aberto da
















= 88, 47 %. (4.22d)
A Figura 4.2 apresenta de forma gra´fica a contribuic¸a˜o de cada
fonte de incerteza da estimativa da incerteza padra˜o da determinac¸a˜o
do limiar de audic¸a˜o. De acordo com a figura, as duas fontes de incer-
teza predominantes sa˜o o sistema de medic¸a˜o e a resposta do ouvinte.
As parcelas devido aos paraˆmetros de ensaio e campo acu´stico sa˜o pra-







































Figura 4.2: Contribuic¸a˜o das fontes de incerteza do ouvinte 5.
O mesmo procedimento e´ aplicado para as demais bandas de
frequeˆncia de ensaio do limiar aberto da se´rie B do ouvinte 5. O Qua-
dro 4.16 apresenta os resultados em termos percentuais. A contribuic¸a˜o
da componente de incerteza do sistema de medic¸a˜o e´ maior que a da res-
posta do ouvinte para a estimativa da incerteza padra˜o combinada, nas
bandas de frequeˆncia de 4 e 8 kHz. Isso ocorre porque no limiar aberto
o ouvinte responde aos est´ımulos sonoros em baixos NPS, fazendo com
que o sistema de medic¸a˜o trabalhe em uma zona maior de incerteza
conforme pode ser visto no Quadro 4.5 para o limiar de audic¸a˜o aberto
da se´rie B do ouvinte 5.










125 9,82% 0,20% 8,77% 81,20%
250 9,12% 0,19% 2,51% 88,18%
500 12,94% 0,27% 3,30% 83,49%
1000 9,80% 0,20% 1,53% 88,47%
2000 17,92% 0,28% 1,48% 80,33%
4000 57,12% 0,13% 2,28% 40,46%
8000 61,89% 0,14% 1,75% 36,22%
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O paraˆmetro de ensaio e´ a fonte de incerteza que se mostrou
desprez´ıvel para todas as bandas de frequeˆncia, na˜o ultrapassando o
valor de 0, 5 %. O campo acu´stico possui uma contribuic¸a˜o significativa
dependendo da estimativa de incerteza padra˜o do sistema de medic¸a˜o
e resposta do ouvinte. Na banda de frequeˆncia de 100 Hz o campo
acu´stico possui uma contribuic¸a˜o de 8, 77 %, esse valor e´ considera´vel
e na˜o deve ser desprezado.
4.1.4 Determinac¸a˜o do NRRSF
O ca´lculo do NRRSF e´ realizado conforme apresentado na sec¸a˜o
3.5. Na Equac¸a˜o (3.104), os valores do Laf do Quadro 3.15 e os valo-
res da me´dia e desvio padra˜o da atenuac¸a˜o do ensaio apresentados no
Quadro 4.4 sa˜o utilizados,




10 + . . .
· · ·+ 10 90,4−(32,42−1.3,02)10
]
− 5 = 20, 05 dB. (4.23)
4.1.5 Determinac¸a˜o da incerteza do NRRSF
O ca´lculo da estimativa de incerteza do NRRSF e´ realizado con-
forme apresentado na sec¸a˜o 3.6. A Equac¸a˜o (3.110), os valores da
atenuac¸a˜o me´dia do Quadro 4.4 e os valores da estimativa da incerteza
padra˜o da atenuac¸a˜o do ensaio do Quadro 4.15 sa˜o utilizados,

















− 5 = 2, 24 dB. (4.24)
O nu´mero de graus de liberdade da estimativa da incerteza padra˜o






















= 991, 16. (4.25)
O respectivo coeficiente t de Student do nu´mero de graus de
liberdade da estimativa da incerteza padra˜o do NRRSF pode ser obtido
do Quadro A.1 para uma faixa de abrangeˆncia de 95, 45 %. O valor da
estimativa da incerteza expandida da atenuac¸a˜o do NRRSF pode ser
calculado pela Equac¸a˜o (2.22). O coeficiente t de Student do nu´mero
de graus de liberdade da estimativa da incerteza padra˜o do NRRSF e´
t = 2, 00. (4.26)
A estimativa da incerteza expandia do NRRSF para um fator de
abrangeˆncia de 95, 45 % e´ calculada por
U95,45 % = 2, 00.2, 24 = 4, 49 dB. (4.27)
4.1.6 Resultado do ensaio
O Quadro 4.17 apresenta o resultado do ensaio, com a atenuac¸a˜o
e a estimativa da incerteza padra˜o por banda de frequeˆncia de ensaio
e do NRRSF. O resultado da atenuac¸a˜o de ru´ıdo de cada banda de
frequeˆncia de ensaio e´ obtido do Quadro 4.4. A estimativa da incerteza
expandida da atenuac¸a˜o de ru´ıdo de cada banda de frequeˆncia de ensaio
e´ obtida do Quadro 4.15. O resultado do NRRSF e´ obtido da Equac¸a˜o
(4.23) e a estimativa da incerteza expandida do NRRSF e´ obtida da
Equac¸a˜o (4.27).
Quadro 4.17: Resultado do ensaio de atenuac¸a˜o de ru´ıdo em dB.
Resultado
Frequeˆncia [Hz]
NRRSF125 250 500 1k 2k 4k 8k
Atenuac¸a˜o 10,78 16,02 25,51 26,96 31,34 32,55 32,42 20,05
Incerteza* ±5,30 ±4,94 ±4,89 ±4,84 ±5,05 ±5,20 ±5,06 ±4,49
* Estimativa da incerteza expandida.
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4.2 AVALIAC¸A˜O DA INCERTEZA DE ENSAIO DE PROTETORES
AUDITIVOS TIPO CONCHA
A Figura 4.3 apresenta a atenuac¸a˜o de ru´ıdo e a incerteza expan-
dida da atenuac¸a˜o do ensaio, para um fator de abrangeˆncia de 95, 45 %,
de 5 modelos de protetores auditivos do tipo concha realizado com 10
ouvintes cada. O procedimento de avaliac¸a˜o e´ ideˆntico ao apresentado
na sec¸a˜o 4.1 que foi desenvolvido no Cap´ıtulo 3.







































Figura 4.3: Atenuac¸a˜o e incerteza do ensaio de protetores auditivos
tipo concha.
Na parte inferior da Figura 4.3 e´ apresentada a estimativa da in-
certeza expandida da atenuac¸a˜o. E´ poss´ıvel perceber que a estimativa
da incerteza expandida da atenuac¸a˜o do ensaio entre os diferentes mo-
delos de protetores auditivos tipo concha sa˜o similares e variam entre
5 e 10 dB em cada banda de frequeˆncia de ensaio e do NRRSF.
A Figura 4.4 apresenta a estimativa da incerteza expandida da
atenuac¸a˜o dos mesmos 5 modelos do ensaio. Nota-se que, em geral, a
estimativa da incerteza expandida da atenuac¸a˜o esta´ no intervalo entre
5 e 6 dB, com algumas excec¸o˜es. Para o modelo E, a estimativa da
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incerteza expandida alcanc¸ou quase 9 dB na banda de frequeˆncia de 1
kHz.




















Figura 4.4: Incerteza do ensaio de protetores auditivos tipo concha.
Os valores apresentados na Figura 4.3 e Figura 4.4 sa˜o inferio-
res aos apresentados na Norma ISO 4869-5, conforme apresentado no
Quadro 2.5 e muito superiores dos apresentados na Norma ANSI S12.6
(2008), conforme apresentado nos Quadros 2.6 a 2.9. Ale´m disso, os
valores apresentados sa˜o superiores aos apresentados na Norma ANSI
S12.6 (2016), que cita que a estimativa da incerteza expandida da ate-
nuac¸a˜o para protetores auditivos tipo concha e´ em torno de 3 dB.
Na Figura 4.4 e´ poss´ıvel notar que o modelo B e E apresentaram
valores altos da estimativa da incerteza expandida da atenuac¸a˜o em
algumas bandas de frequeˆncia. E´ poss´ıvel explicar esse elevado valor
devido as elevadas estimativas da incerteza padra˜o do limiar de audic¸a˜o
aberto de grande parte dos ouvintes, nesses dois ensaios. A incerteza
padra˜o do limiar aberto de pelo menos 5 ouvintes foi estimado acima
de 10 dB, prejudicando assim a estimativa da incerteza expandida da
atenuac¸a˜o nos dois ensaios.
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4.3 AVALIAC¸A˜O DA INCERTEZA DE ENSAIO DE PROTETORES
AUDITIVOS TIPO CONCHA ACOPLA´VEL AO CAPACETE DE
SEGURANC¸A
A Figura 4.5 apresenta a atenuac¸a˜o de ru´ıdo e a incerteza expan-
dida da atenuac¸a˜o do ensaio, para um fator de abrangeˆncia de 95, 45 %,
de 5 modelos de protetores auditivos do tipo concha acopla´vel ao capa-
cete de seguranc¸a realizado com 20 ouvintes cada. O procedimento de
avaliac¸a˜o e´ ideˆntico ao apresentado na sec¸a˜o 4.1, que foi desenvolvido
no Cap´ıtulo 3.







































Figura 4.5: Atenuac¸a˜o e incerteza do ensaio de protetores auditivos
tipo concha acopla´vel ao capacete de seguranc¸a.
Na parte inferior da Figura 4.5 e´ apresentada a estimativa da
incerteza expandida da atenuac¸a˜o. E´ poss´ıvel perceber que, a estima-
tiva da incerteza expandida do ensaio entre os diferentes modelos de
protetores auditivos tipo concha, sa˜o similares e inferiores a 5 dB em
cada banda de frequeˆncia de ensaio e do NRRSF.
A Figura 4.6 apresenta a estimativa da incerteza expandida da
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atenuac¸a˜o dos mesmos 5 modelos do ensaio. Nota-se que, em geral, a
estimativa da incerteza expandida esta´ no intervalo entre 3, 5 e 4, 5 dB.
























Figura 4.6: Incerteza do ensaio de protetores auditivos tipo concha
acopla´vel ao capacete de seguranc¸a.
Os valores apresentados na Figura 4.5 e Figura 4.6 sa˜o bem in-
feriores aos apresentados na Norma ISO 4869-5, conforme apresentado
no Quadro 2.5 e superiores dos apresentados na Norma ANSI S12.6
(2008), conforme apresentado nos Quadros 2.6 a 2.9. Os valores apre-
sentados sa˜o um pouco superiores aos apresentados na Norma ANSI
S12.6 (2016), que cita que a estimativa da incerteza expandida da ate-
nuac¸a˜o para protetores auditivos tipo concha e´ em torno de 3 dB.
A estimativa da incerteza expandida do ensaio de protetores au-
ditivos tipo concha acopla´vel ao capacete de seguranc¸a e´, em geral, in-
ferior a estimativa dos protetores auditivos tipo concha. Esse fato pode
ser explicado devido ao nu´mero de ouvintes utilizados no ensaio. Os
ensaios de atenuac¸a˜o de ru´ıdo dos protetores auditivos do tipo concha
sa˜o realizados com 10 ouvintes, enquanto que os ensaios do tipo concha
acopla´vel ao capacete de seguranc¸a sa˜o realizados com 20 ouvintes.
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4.4 AVALIAC¸A˜O DA INCERTEZA DE ENSAIO DE PROTETORES
AUDITIVOS TIPO PLUGUE
A Figura 4.7 apresenta a atenuac¸a˜o de ru´ıdo e a incerteza expan-
dida da atenuac¸a˜o do ensaio, para um fator de abrangeˆncia de 95, 45
%, de 5 modelos de protetores auditivos do tipo plugue realizado com
20 ouvintes cada. Sendo um modelo de protetor auditivo tipo plugue
automolda´vel, um molda´vel, dois pre´-molda´veis e um personalizado. O
procedimento de avaliac¸a˜o e´ ideˆntico ao apresentado na sec¸a˜o 4.1, que
foi desenvolvido no Cap´ıtulo 3.







































Figura 4.7: Atenuac¸a˜o e incerteza do ensaio de protetores auditivos
tipo plugue.
Na parte inferior da Figura 4.7 e´ apresentada a estimativa da
incerteza expandida da atenuac¸a˜o. E´ poss´ıvel perceber que, a estima-
tiva da incerteza expandida da atenuac¸a˜o do ensaio entre os diferentes
modelos de protetores auditivos tipo plugue sa˜o similares e em torno
de 5 dB em cada banda de frequeˆncia de ensaio e do NRRSF.
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A Figura 4.8 apresenta a estimativa da incerteza expandida da
atenuac¸a˜o dos mesmos 5 modelos do ensaio. Nota-se que, em geral, a
estimativa da incerteza expandida esta´ no intervalo entre 4 e 5 dB.
























Figura 4.8: Incerteza do ensaio de protetores auditivos tipo plugue.
Os valores apresentados na Figura 4.7 e Figura 4.8 sa˜o bem in-
feriores aos apresentados na Norma ISO 4869-5, conforme apresentado
no Quadro 2.5 e superiores dos apresentados na Norma ANSI S12.6
(2008), conforme apresentado nos Quadros 2.6 a 2.9. Ale´m disso, a es-
timativa da incerteza expandida da atenuac¸a˜o do ensaio de protetores
auditivos tipo plugue e´ um pouco maior que a estimativa dos conchas
acopla´veis ao capacete de seguranc¸a e inferior aos conchas. A maior
estimativa da incerteza expandida da atenuac¸a˜o encontrada foi para o
modelo automolda´vel. Um dos fatores que influenciam e´ a dificuldade
de inserc¸a˜o correta desse tipo de protetor auditivo, sendo que a geo-
metria do canal auditivo do usua´rio e a per´ıcia na inserc¸a˜o correta do
protetor auditivo sa˜o fundamentais para se obter uma boa vedac¸a˜o.
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4.5 AVALIAC¸A˜O DA INCERTEZA DE ENSAIO DE PROTETORES
AUDITIVOS EM FUNC¸A˜O DO NU´MERO DE OUVINTES
Com o objetivo de avaliar a estimativa de incerteza do ensaio
em func¸a˜o do nu´mero de ouvintes e´ realizada uma ana´lise de sensibi-
lidade. Essa ana´lise e´ realizada para um modelo de protetor auditivo
tipo concha, um concha acopla´vel ao capacete de seguranc¸a e um plu-
gue pre´-molda´vel. Para o modelo tipo concha, foram utilizados 100
ouvintes agrupados de 10 em 10. Para o modelo tipo concha acopla´vel
ao capacete de seguranc¸a e tipo plugue, foram utilizados 200 ouvintes
agrupados de 20 em 20. De acordo com as Normas ANSI S12.6 (2016),
o nu´mero mı´nimo de ouvintes no ensaio do protetor auditivo tipo con-
cha e´ 10 e para o tipo concha acopla´vel ao capacete de seguranc¸a e
plugue e´ 20. Na Norma ISO 4869-5 (2006), o nu´mero mı´nimo de ou-
vintes no ensaio do protetor auditivo tipo concha e concha acopla´vel
ao capacete de seguranc¸a e´ 16 enquanto que para o tipo plugue e´ 20.
Subentende-se enta˜o que, a estimativa da incerteza do ensaio e´ maior
para protetores auditivos do tipo plugue do que para os tipo concha, e
ainda, para a Norma ANSI S12.6 (2016), entende-se que a estimativa
de incerteza do protetor auditivo tipo concha acopla´vel ao capacete de
seguranc¸a e´ maior do que para o tipo concha.
A Figura 4.9 apresenta a variac¸a˜o do NRRSF e da estimativa da
incerteza expandida para um modelo de protetor auditivo tipo concha.
Conforme o nu´mero de ouvintes aumenta, o NRRSF tambe´m aumenta
gradativamente. Para um grupo de 10 ouvintes, o valor do NRRSF e´
14 dB, esse valor aumenta para 17 dB para um grupo de 40 ouvintes e
atinge o valor de 18 dB para um grupo de 80 ouvintes. A estimativa
da incerteza expandida do NRRSF diminui de forma acentuada entre
o grupo de 10 e 50 ouvintes, tendo seu valor alterado de 6 dB para
pro´ximo a 2 dB. E´ importante notar que de um grupo de 10 ouvintes
para 20 ouvintes ha´ um ganho expressivo de ate´ 2 dB. Para grupos
maiores que 50 ouvintes ha´ uma reduc¸a˜o pouco significativa da esti-
mativa da incerteza expandida do NRRSF, havendo uma reduc¸a˜o de
aproximadamente 0, 25 dB.
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Figura 4.9: Ana´lise de sensibilidade do NRRSF e sua estimativa de
incerteza para protetor auditivo tipo concha.
A Figura 4.10 apresenta a variac¸a˜o do NRRSF e da estimativa da
incerteza expandida para um modelo de protetor auditivo tipo concha
acopla´vel ao capacete de seguranc¸a. Conforme o nu´mero de ouvintes
aumenta, o NRRSF tambe´m aumenta gradativamente. Para um grupo
de 20 ouvintes, o valor do NRRSF e´ pro´ximo a 15 dB, esse valor aumenta
para 16 dB para um grupo de 60 e 80 ouvintes e atinge o valor de 19 dB
para um grupo de 180 ouvintes. E´ poss´ıvel notar que ha´ uma diferenc¸a
de ate´ 4 dB no valor do NRRSF dependendo do tamanho do grupo de
ouvintes, enquanto que para o modelo tipo concha essa diferenc¸a foi de
2 dB.
A estimativa da incerteza expandida do NRRSF diminui gradu-
almente entre o grupo de 20 e 60 ouvintes, tendo seu valor alterado
de 4 dB para pro´ximo de 2 dB. Para grupos maiores que 60 ouvintes
ha´ pouca reduc¸a˜o da estimativa da incerteza expandida do NRRSF.
Nota-se que de um grupo de 20 ouvintes para 40 ouvintes ha´ um ganho
expressivo de ate´ quase 2 dB, o mesmo que aconteceu com o protetor
auditivo tipo concha. Para grupos maiores que 100 ouvintes ha´ uma
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reduc¸a˜o pouco significativa da estimativa da incerteza expandida do
NRRSF, havendo uma reduc¸a˜o de aproximadamente 0, 5 dB.


























Figura 4.10: Ana´lise de sensibilidade do NRRSF e sua estimativa de
incerteza para protetor auditivo tipo concha acopla´vel ao capacete de
seguranc¸a.
A Figura 4.11 apresenta a variac¸a˜o do NRRSF e da estimativa da
incerteza expandida para um modelo de protetor auditivo tipo plugue.
Conforme o nu´mero de ouvintes aumenta, o NRRSF diminui e poste-
riormente aumenta. Apesar dessa diminuic¸a˜o e aumento, a variac¸a˜o
nominal do NRRSF e´ de apenas 2 dB, que e´ inferior a variac¸a˜o encon-
trada para o modelo tipo concha acopla´vel ao capacete de seguranc¸a e
similar ao modelo tipo concha.
A estimativa da incerteza expandida do NRRSF diminui gradu-
almente entre o grupo de 20 e 80 ouvintes, tendo seu valor alterado de 4
dB para pro´ximo a 2 dB. Para grupos maiores que 80 ouvintes ha´ pouca
reduc¸a˜o da estimativa da incerteza expandida do NRRSF. Nota-se, que
de um grupo de 20 ouvintes para 40 ouvintes ha´ um ganho expressivo
de ate´ quase 2 dB, o mesmo que aconteceu com o protetor auditivo
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tipo concha e concha acopla´vel ao capacete de seguranc¸a. Para grupos
maiores que 100 ouvintes, ha´ uma reduc¸a˜o pouco significativa da es-
timativa da incerteza expandida do NRRSF, havendo uma reduc¸a˜o de
aproximadamente 0, 25 dB.


























Figura 4.11: Ana´lise de sensibilidade do NRRSF e sua estimativa de
incerteza para protetor auditivo tipo plugue.
A Figura 4.12 apresenta a ana´lise de sensibilidade da estimativa
de incerteza expandidade do NRRSF para os 3 modelos de protetores
auditivos apresentados. A estimativa da incerteza expandida do NRRSF
para o modelo de protetor auditivo tipo concha e´ muito similar ao tipo
concha acopla´vel ao capacete de seguranc¸a, nota-se que as duas curvas
quase se sobrepo˜em. A estimativa da incerteza expandida do NRRSF
para o modelo de protetor auditivo tipo plugue e´ superior ao modelo
tipo concha e concha acopla´vel ao capacete de seguranc¸a. Entretanto,
observa-se que para um grupo de 10 ouvintes para o modelo de protetor
auditivo tipo concha, a estimativa da incerteza expandida do NRRSF e´
alta e pro´xima a 6 dB. Para um grupo de 50 ouvintes a estimativa da
incerteza expandida do NRRSF e´ em torno de 2, 5 dB para os modelos
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de protetores auditivos tipo concha e concha acopla´vel ao capacete de
seguranc¸a e de 3 dB para o tipo plugue.





















Figura 4.12: Ana´lise de sensibilidade do NRRSF e sua estimativa de




A metodologia apresentada no ISO-GUM foi aplicada ao ensaio
de atenuac¸a˜o de ru´ıdo de protetores auditivos, informac¸o˜es importantes
sobre a estimativa da incerteza da atenuac¸a˜o do ensaio foram obtidas
e comparac¸o˜es com os valores apresentados em normas internacionais
foram realizadas.
De acordo com os resultados apresentados no Cap´ıtulo 4, a in-
certeza da atenuac¸a˜o de ru´ıdo estimada e´, em geral, similar para as
diferentes bandas de frequeˆncia de ensaio e para o NRRSF. Ale´m disso,
essa estimativa tambe´m e´ similar para os diferentes modelos de um
mesmo tipo de protetor auditivo, conforme apresentado na sec¸a˜o 4.2,
sec¸a˜o 4.3 e sec¸a˜o 4.4. Para os protetores auditivos tipo concha, em
me´dia, a estimativa da incerteza expandida esta´ na faixa entre ±5 dB
e ±6, 5 dB para um grupo de 10 ouvintes. Para os protetores auditivos
tipo concha acopla´vel ao capacete de seguranc¸a, em me´dia, a estimativa
da incerteza expandida esta´ na faixa entre ±3, 5 dB e ±4, 5 dB para
um grupo de 20 ouvintes. Para os protetores auditivos tipo plugue,
em me´dia, a estimativa da incerteza expandida esta´ na faixa entre ±4
dB e ±5 dB para um grupo de 20 ouvintes. Conforme apresentado na
sec¸a˜o 4.5, quanto maior for o nu´mero de ouvintes utilizados no ensaio,
menor sera´ a estimativa da incerteza da atenuac¸a˜o em cada banda de
frequeˆncia de ensaio e para o NRRSF.
5.1 CONSIDERAC¸O˜ES FINAIS
As considerac¸o˜es finais sa˜o:
1. Diferentemente do que afirmam as Normas ANSI S12.6 e ISO 4869-1
e 4869-5, a estimativa da incerteza padra˜o do sistema de medic¸a˜o
depende do NPS dentro da sala de ensaio, ou seja, essa estimativa
na˜o e´ constante e, em geral, se apresentou muito maior do que os
valores indicados nestas normas. Ale´m disso, nos limiares de audic¸a˜o
abertos essa estimativa tende, em geral, a ser maior que a estimativa
nos limiares de audic¸a˜o fechados. Essa fonte de incerteza deve ser
avaliada para cada tipo de sistema de medic¸a˜o utilizado, podendo
variar consideravelmente dependendo de suas caracter´ısticas;
2. Para este sistema de medic¸a˜o especificamente, desenvolvido por Lima
(2003) e atualizado em 2008, e´ poss´ıvel reduzir a estimativa da incer-
teza padra˜o dos equipamentos diminuindo a sensibilidade das caixas
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acu´sticas. A faixa de tensa˜o gerada pela placa DSAG esta´ entre 0, 1
mV e 3, 5 V, sendo que esta tem capacidade de gerar ate´ 10 V. Dessa
forma, a reduc¸a˜o da sensibilidade das duas caixas acu´sticas faz com
que a placa DSAG tenha que fornecer um maior n´ıvel de tensa˜o e,
consequentemente, essa trabalhara´ numa faixa de tensa˜o mais dis-
tante da zona de tensa˜o dos ru´ıdos da pro´pria placa e das caixas
acu´sticas. Com esta ac¸a˜o, se espera que a estimativa da incerteza
padra˜o do sistema de medic¸a˜o diminua;
3. A segunda ac¸a˜o a ser tomada para reduzir a estimativa de incerteza
padra˜o dos equipamentos, e´ implementar um mecanismo (algoritmo)
que realize em tempo real a correc¸a˜o da diferenc¸a entre a Curva Ca-
racter´ıstica de Resposta (CCR) do sistema de medic¸a˜o e a curva de
regressa˜o utilizada pelo sistema de medic¸a˜o, conforme apresentado
no item 3.2.1.7.3. No sistema de medic¸a˜o atual na˜o ha´ nenhum me-
canismo ou rotina para realizar tal func¸a˜o, desta forma essa diferenc¸a
entre a CCR e a curva de regressa˜o e´ tratada como um erro aleato´rio,
para cada banda de frequeˆncia de ensaio. Conforme apresentado na
Figura 3.37 a` Figura 3.43, essa diferenc¸a pode ser de ate´ 3 dB;
4. Atrave´s do estudo de caso apresentado na sec¸a˜o 4.1, especificamente
no item 4.1.3, e´ apresentado o percentual de contribuic¸a˜o de cada
fonte de incerteza na estimativa da incerteza padra˜o combinada do
limiar de audic¸a˜o aberto de uma se´rie de uma medic¸a˜o de um ou-
vinte. Atrave´s da Figura 4.2 e do Quadro 4.16 e´ poss´ıvel perceber
que as fontes de incerteza com maiores contribuic¸o˜es sa˜o o sistema de
medic¸a˜o e a resposta do ouvinte. Em alguns casos, o campo acu´stico
possui uma contribuic¸a˜o considera´vel e na˜o deve ser desprezado. Os
paraˆmetros de ensaio e´ a fonte de incerteza que apresentou pouca
contribuic¸a˜o, na˜o ultrapassou o valor de 0, 5 % da estimativa da in-
certeza padra˜o combinada;
5. Conclui-se tambe´m, que o nu´mero de ouvintes afeta de forma signi-
ficativa a estimativa da incerteza da atenuac¸a˜o do ensaio. Conforme
apresentado na Figura 4.12, quanto maior o nu´mero de ouvintes, me-
nor sera´ a estimativa da incerteza da atenuac¸a˜o do ensaio, sendo esta
uma relac¸a˜o na˜o linear. A estimativa da incerteza da atenuac¸a˜o para
protetores auditivos tipo concha e concha acopla´vel ao capacete de
seguranc¸a e´ muito similar. A estimativa da incerteza para protetores
auditivos tipo plugue e´ superior ao do tipo conha e concha acopla´vel
ao capacete de seguranc¸a. A variac¸a˜o do NRRSF para os protetores
auditivos tipo concha acopla´vel ao capacete de seguranc¸a e´ maior que
do tipo concha e plugue. A variac¸a˜o do NRRSF para os protetores
tipo concha e plugue e´ similar;
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6. As estimativas das incertezas da atenuac¸a˜o do ensaio apresentadas
para os protetores auditivos tipo concha, concha acopla´vel ao capa-
cete de seguranc¸a e plugue sa˜o inferiores a`s apresentadas na Norma
ISO 4869-5 (2006) e bem superiores a`s apresentadas na Norma ANSI
S12.6 (2016). E´ importante salientar que, em ambas as normas, os
ca´lculos das estimativas de incerteza sa˜o tratados de forma muito
simplificadas ou ba´sicas, na˜o levando em considerac¸a˜o a questa˜o da
correlac¸a˜o entre os limiares de audic¸a˜o e as atenuac¸o˜es de um mesmo
ouvinte, ale´m de na˜o apresentarem uma explicac¸a˜o do dimensiona-
mento da fonte de incerteza dos equipamentos, campo acu´stico e res-
posta do ouvinte, nem mesmo utilizando trabalhos publicados sobre
o tema como refereˆncias;
7. Outro fator que pode ser investigado para reduzir a estimativa de
incerteza do ensaio e´ o nu´mero de inverso˜es utilizados para deter-
minar o limiar de audic¸a˜o fechado e aberto. A resposta do ouvinte
e´ a fonte de incerteza com maior contribuic¸a˜o para a estimativa da
incerteza padra˜o do limiar de audic¸a˜o. Para reduzir a estimativa de
incerteza de ensaio deve-se reduzir a estimativa de incerteza padra˜o
da resposta do ouvinte. Atualmente na Norma ANSI S12.6 (2016)
utiliza 6 inverso˜es. Deve-se avaliar se o aumento do nu´mero de in-
verso˜es reduz o desvio padra˜o dos pontos de inverso˜es dos picos e
vales e, consequentemente, reduz a estimativa da incerteza padra˜o
da resposta do ouvinte. O aumento do nu´mero de inverso˜es aumen-
tara´ o tempo de realizac¸a˜o do ensaio, dessa forma deve-se observar
o cansac¸o do ouvinte em responder de forma assertiva os est´ımulos
sonoros. Atualmente com 6 inverso˜es, o tempo me´dio de ensaio e´ de
30 minutos. Deve haver um trade-off entre o nu´mero de inverso˜es e
o tempo de ensaio;
8. Por fim, a ordem das bandas de frequeˆncia do ensaio e´ sempre a
mesma, comec¸ando em 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 500 Hz, 250
Hz e terminando em 125 Hz. A alterac¸a˜o da sequeˆncia em que as
bandas de frequeˆncia sa˜o ordenadas pode influenciar no resultado do
ensaio. Essa questa˜o deve ser investigada para avaliar se a influeˆncia
e´ significativa ou na˜o e, caso positivo, o quanto ela influencia.
5.2 PROPOSTAS DE FUTUROS ESTUDOS
As fontes de incerteza com maior contribuic¸a˜o encontradas sa˜o o
sistema de medic¸a˜o e a resposta do ouvinte. Dessa forma, para reduzir a
estimativa da incerteza de ensaio sugere-se os seguintes futuros estudos:
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1. Alterar a faixa de tensa˜o de sa´ıda da placa DSAG para trabalhar afas-
tada da zona de ru´ıdo da placa DSAG e das caixas acu´sticas. Con-
forme apresentado no Quadro 3.8, a estimativa da incerteza padra˜o
dos equipamentos e´ 0, 06504 mV, enquanto que o menor n´ıvel de
tensa˜o da placa DSAG e´ 0, 1 mV, que equivale a −80 dBV. A placa
DSAG esta´ trabalhando muito pro´xima a zona de ru´ıdo, sugere-se
enta˜o aumentar a faixa de tensa˜o de −80 dBV para −60 dBV, que
equivale a 1 mV, um valor quase 10 vezes maior que o n´ıvel de tensa˜o
do ru´ıdo da placa DSAG. Para isto, e´ necessa´rio reduzir a sensibili-
dade das caixas acu´sticas. As estimativas de incerteza padra˜o apre-
sentadas em dB na˜o sa˜o afetadas por essa sistema´tica e continuara˜o
com o mesmo valor;
2. Implementar um mecanismo ou rotina (algoritmo) que realize em
tempo real a correc¸a˜o da diferenc¸a entre a CCR experimental e a
curva de regressa˜o utilizada pelo sistema de medic¸a˜o com o objetivo
de reduzir a estimativa de incerteza padra˜o do sistema de medic¸a˜o.
Como a CCR experimental e´ determinada atrave´s de pontos discre-
tos distribu´ıdos na faixa dinaˆmica para cada banda de frequeˆncia
de ensaio, pode-se utilizar uma interpolac¸a˜o linear entre os pontos
medidos para determinar a correc¸a˜o do sistema de medic¸a˜o;
3. E´ necessa´rio realizar uma ana´lise de sensibilidade do nu´mero de in-
verso˜es utilizado para determinar o limiar de audic¸a˜o. A priori,
estima-se que quanto maior o nu´mero de pontos de inversa˜o dos pi-
cos e vales, menor sera´ o desvio padra˜o dos picos e vales e, conse-
quentemente, menor sera´ a incerteza padra˜o da reposta do ouvinte,
reduzindo assim a estimativa da incerteza da atenuac¸a˜o do ensaio.
Atualmente na˜o foi encontrado nenhum trabalho referente a este as-
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A.1 ERRO EM DB E NPS
E´ poss´ıvel afirmar e demonstrar que um erro de tensa˜o apresen-
tado em dB pode ser somado diretamente a um valor de NPS em dB
ou dBA, quando este erro e´ relativo ao sinal de tensa˜o. Erros forneci-
dos em dBFS ou dBc na˜o podem ser somados diretamente ao valor de
NPS pois estes na˜o sa˜o relativos ao sinal de tensa˜o e sim a um valor de
tensa˜o de refereˆncia. O erro em dB relativo ao sinal de tensa˜o de sa´ıda
da placa e´ dado por






Sendo E[dB] o erro em dB, V o sinal de tensa˜o e E[V] o sinal
de tensa˜o do erro. Rearranjando a equac¸a˜o teˆm-se
E[V] = V (10E[dB]/20 − 1). (A.2)
Ao aplicar esses sinais de tensa˜o (V e E[V]) a uma caixa de som
qualquer, onde se conhece a sensibilidade S (Pa/V), conforme Apeˆndice
C, e´ poss´ıvel obter a pressa˜o acu´stica atrave´s de
P = S.V, (A.3a)
E[P] = S.E[V]. (A.3b)
Sendo P a pressa˜o acu´stica devido a excitac¸a˜o da tensa˜o V e
E[P] a pressa˜o acu´stica devido a excitac¸a˜o da tensa˜o E[V]. O NPS
total (NPST ) e´ a soma das presso˜es acu´sticas P e E[P] em relac¸a˜o a
pressa˜o acu´stica de refereˆncia Po, calculada por






Substituindo os termos de P e E[P] da Equac¸a˜o (A.4) pelos
termos da Equac¸a˜o (A.3) tem-se






Substituindo o termoE[V] da Equac¸a˜o (A.5) pela Equac¸a˜o (A.2)
obte´m-se
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NPST = 20 log10
(











Rearranjando a equac¸a˜o e´ poss´ıvel chegar a





+ 20. log 10(10E[dB]/20). (A.8)
Substituindo o termo S.V da primeira parcela da Equac¸a˜o (A.8)
pelo termo da Equac¸a˜o (A.3a) e simplificando a segunda parcela tem-se






Sendo que o primeiro termo da Equac¸a˜o (A.9) nada mais e´ que
o NPS sem a presenc¸a do erro, desta forma,
NPST = NPS + E[dB]. (A.10)
Conclui-se enta˜o que um dado erro apresentado em dB em relac¸a˜o
ao sinal de tensa˜o pode ser somado diretamente ao NPS em dB ou dBA
do sistema de medic¸a˜o.
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B.1 MODELO ELE´TRICO DO CABO
Para analisar o comportamento do cabo deve-se decidir se utiliza-
se a teoria de ondas guiadas, utilizando paraˆmetros distribu´ıdos e o
efeito de reflexa˜o, ou a teoria cla´ssica de circuitos ele´tricos sem con-
siderar o efeito de reflexa˜o, utilizando paraˆmetros concentrados. De
acordo com Sadiku (2004) e Borwick (2001), o crite´rio para decidir a
abordagem e´ a raza˜o entre o tamanho do cabo (linha de transmissa˜o)








< 0, 01 circuitos ele´tricos.
(B.1)
A teoria de ondas guiadas implica em considerar que tenso˜es e
correntes sobre um condutor dependem da posic¸a˜o do ponto de ob-
servac¸a˜o, enquanto que, a teoria de circuitos ele´tricos considera que
tenso˜es e correntes independem dessa posic¸a˜o.
Os cabos utilizados para conectar a placa DSAG a`s caixas a-
cu´sticas possuem um comprimento de 15 m e a ma´xima frequeˆncia do
sinal e´ de 20 kHz, com comprimento de onda de 15.103 (transmissa˜o
ele´trica e na˜o acu´stica no cabo)1. A raza˜o entre o comprimento do cabo






= 0, 001. (B.2)
Desta forma e´ poss´ıvel utilizar a teoria de circuitos ele´tricos, que
simplifica a ana´lise. De acordo com Sadiku (2004) e Borwick (2001),
os cabos podem ser modelados conforme um circuito equivalente do
tipo L, conforme a Figura B.1, em termos dos paraˆmetros da linha, no
domı´nio da frequeˆncia.
R e´ o efeito da resisteˆncia para corrente alternada dos condutores
utilizados no cabo, ele expressa a resisteˆncia do material a` passagem
de corrente ele´trica, atrave´s do efeito Joule. L e´ o efeito de indutaˆncia
gerado pelo campo magne´tico nos condutores devido a` passagem de
corrente ele´trica alternada, criando uma forc¸a eletromotriz no circuito.
G e´ a condutaˆncia devido ao diele´trico que separa os condutores, neste
caso o material isolante. C e´ o efeito de capacitaˆncia dos condutores
1Considera-se a velocidade da luz de 3.108 m/s, pois esta´ se analisando o sinal
ele´trico no cabo.
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Figura B.1: Circuito L.
Para linha de transmissa˜o do tipo coaxial, esses paraˆmetros po-
dem ser obtidos a partir das dimenso˜es e do material empregado na
linha de transmissa˜o. A figura B.2 ilustra as dimenso˜es das partes







Figura B.2: Cabo coaxial.
As seguintes equac¸o˜es podem ser utilizadas para obtenc¸a˜o dos
































Sendo δ a profundidade pelicular do condutor, σC a condutivi-
dade ele´trica do condutor, µI a permeabilidade magne´tica do isolante,
I a permissividade ele´trica do isolante, a e b os raios do cabo conforme
apresentado na Figura B.2 e l o comprimento do cabo.
A Figura B.3 apresenta o circuito ele´trico equivalente, sendo
VG e ZG a tensa˜o e impedaˆncia da fonte geradora, ZA e ZB as im-
pedaˆncias caracter´ısticas do cabo com paraˆmetros concentrados e ZC


























Figura B.3: Circuito equivalente com gerador, cabo e carga.
As impedaˆncias caracter´ısticas, ZA e ZB, do cabo sa˜o,





Sendo ω = 2pif .
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B.2 MODELO ELE´TRICO PARA DUAS CARGAS EM PARALELO
Caso se tenha duas cargas conectadas em paralelo atrave´s de
dois cabos, o circuito equivalente da Figura B.3 se torna o circuito





































Figura B.4: Circuito equivalente com gerador, 2 cabos e 2 cargas.
Por simetria das impedaˆncias dos cabos e das cargas e´ poss´ıvel
simplificar o circuito. As duas impedaˆncias ZA esta˜o em paralelo e as
duas impedaˆncias ZB e ZC esta˜o em paralelo, desta forma, o circuito






















Figura B.5: Circuito simplificado com gerador, 2 cabos e 2 cargas.
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B.3 FUNC¸A˜O DA RESPOSTA EM FREQUEˆNCIA
Com a func¸a˜o da resposta em frequeˆncia do cabo e´ poss´ıvel ava-
liar a atenuac¸a˜o do sinal devido as perdas no cabo e a fase do sinal
de sa´ıda em relac¸a˜o ao sinal de entrada. A func¸a˜o de resposta em
frequeˆncia e´ a raza˜o do sinal de sa´ıda pelo sinal de entrada, sendo uma
func¸a˜o complexa. Na Figura B.5, a tensa˜o de entrada e´ da placa DSAG,
VG, e a tensa˜o de sa´ıda e´ das caixas acu´sticas VO. Aplicando a lei de
Kirchhoff de tensa˜o e a relac¸a˜o tensa˜o corrente na carga ZC teˆm-se as
seguintes equac¸o˜es,










Na Equac¸a˜o (B.5a) e´ poss´ıvel colocar o termo da corrente I em













.VO = 0. (B.6)
A func¸a˜o de resposta em frequeˆncia e´ a raza˜o entre a tensa˜o nas
caixas acu´sticas (VO) e a tensa˜o da placa DSAG (VG), rearranjando a





(2.ZG + ZA).(ZB + ZC) + ZB.ZC
. (B.7)
Da Equac¸a˜o (B.7) e´ poss´ıvel obter o mo´dulo e a fase da func¸a˜o
de resposta em frequeˆncia,
∣∣∣∣VOVG







APEˆNDICE C -- Determinac¸a˜o da curva carater´ıstica de
resposta do sistema de medic¸a˜o
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C.1 CURVA CARACTERI´STICA DE RESPOSTA
As Figuras C.1 a C.7 apresentam as CCRs obtidas para a pressa˜o
acu´stica P . A pressa˜o acu´stica P foi obtida do NPS apo´s realizar uma
correc¸a˜o de dBA para dB.
P = Po.10
[NPS+C(f)]/20. (C.1)
A correc¸a˜o em bandas de 1/1 de oitava e´ obtida de Gerges (2000)
e Bistafa (2011), conforme o Quadro C.1.
Quadro C.1: Correc¸a˜o de dB para dBA em bandas de frequeˆncia de
1/1 de oitava.
Frequeˆncia [Hz] 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Correc¸a˜o [dB] 16,1 8,6 3,2 0,0 -1,2 -1,0 1,1



















Figura C.1: Curva Caracter´ıstica de Resposta em 125 Hz.
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Figura C.2: Curva Caracter´ıstica de Resposta em 250 Hz.



















Figura C.3: Curva Caracter´ıstica de Resposta em 500 Hz.
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Figura C.4: Curva Caracter´ıstica de Resposta em 1000 Hz.



















Figura C.5: Curva Caracter´ıstica de Resposta em 2000 Hz.
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Figura C.6: Curva Caracter´ıstica de Resposta em 4000 Hz.



















Figura C.7: Curva Caracter´ıstica de Resposta em 8000 Hz.
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Os Quadros C.2 a C.8 apresentam os NPSs medidos com o sis-
tema de refereˆncia, a me´dia e o desvio padra˜o para cada n´ıvel de tensa˜o
para cada banda de frequeˆncia de ensaio.







(dB)1 2 3 4 5
1 0,00010 -4,38 0,2 -3,70 -2,88 -0,74 -2,30 1,96
2 0,00018 -0,76 -0,11 -0,10 -2,57 -1,64 -1,04 1,06
3 0,00032 1,56 2,28 2,82 0,29 0,46 1,48 1,11
4 0,00056 6,26 4,76 7,12 3,73 4,40 5,25 1,40
5 0,00100 11,18 9,27 11,76 9,50 9,87 10,32 1,10
6 0,00178 16,38 13,67 16,49 13,97 13,96 14,89 1,41
7 0,00316 21,22 19,08 21,85 19,41 19,30 20,17 1,27
8 0,00562 26,6 24,27 26,73 24,32 24,56 25,30 1,25
9 0,01000 31,68 29,33 32,13 30,10 29,70 30,59 1,24
10 0,01778 36,57 33,95 36,96 34,13 34,19 35,16 1,48
11 0,03162 41,37 39,05 41,61 39,34 39,47 40,17 1,22
12 0,05623 46,8 44,62 47,16 44,57 44,19 45,47 1,40
13 0,10000 51,19 48,97 52,05 49,51 49,92 50,33 1,26
14 0,17783 56,6 54,41 57,00 54,70 54,38 55,42 1,28
15 0,31623 61,5 58,88 61,91 59,47 59,52 60,26 1,35
16 0,56234 66,26 63,87 66,96 64,60 64,78 65,29 1,27
17 1,00000 71,61 67,98 71,86 69,28 69,63 70,07 1,64
18 1,77828 76,13 74,71 76,75 74,25 74,24 75,22 1,16
19 3,16228 81,44 79,24 81,36 79,54 79,26 80,17 1,13
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(dB)1 2 3 4 5
1 0,00010 4,71 4,94 5,06 4,43 4,59 4,75 0,26
2 0,00018 8,79 8,54 8,52 7,91 8,34 8,42 0,33
3 0,00032 12,5 13,21 13,41 12,82 13,12 13,01 0,36
4 0,00056 17,84 18,36 18,70 17,95 18,23 18,22 0,34
5 0,00100 23,06 23,6 23,88 23,08 23,47 23,42 0,35
6 0,00178 28,01 28,6 29,00 28,30 28,74 28,53 0,38
7 0,00316 33,15 33,71 34,01 33,42 33,68 33,59 0,33
8 0,00562 38,19 38,83 39,05 38,37 38,72 38,63 0,35
9 0,01000 43,17 43,87 44,21 43,42 43,99 43,73 0,43
10 0,01778 48,28 48,89 49,14 48,52 49,03 48,77 0,36
11 0,03162 53,08 53,99 54,16 53,45 53,82 53,70 0,43
12 0,05623 58,22 58,65 59,15 58,44 58,75 58,64 0,35
13 0,10000 63,19 63,66 63,93 63,59 63,82 63,64 0,28
14 0,17783 67,99 68,66 68,93 68,57 68,48 68,53 0,34
15 0,31623 73,02 73,39 73,90 73,08 73,48 73,37 0,35
16 0,56234 77,89 78,54 78,90 78,08 78,43 78,37 0,40
17 1,00000 82,82 83,44 83,61 83,19 83,44 83,30 0,31
18 1,77828 87,7 87,92 88,45 87,91 88,27 88,05 0,30
19 3,16228 92,85 92,92 93,34 92,74 93,10 92,99 0,24
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(dB)1 2 3 4 5
1 0,00010 4,71 4,94 5,06 4,43 4,59 4,75 0,26
2 0,00018 8,79 8,54 8,52 7,91 8,34 8,42 0,33
3 0,00032 12,5 13,21 13,41 12,82 13,12 13,01 0,36
4 0,00056 17,84 18,36 18,70 17,95 18,23 18,22 0,34
5 0,00100 23,06 23,6 23,88 23,08 23,47 23,42 0,35
6 0,00178 28,01 28,6 29,00 28,30 28,74 28,53 0,38
7 0,00316 33,15 33,71 34,01 33,42 33,68 33,59 0,33
8 0,00562 38,19 38,83 39,05 38,37 38,72 38,63 0,35
9 0,01000 43,17 43,87 44,21 43,42 43,99 43,73 0,43
10 0,01778 48,28 48,89 49,14 48,52 49,03 48,77 0,36
11 0,03162 53,08 53,99 54,16 53,45 53,82 53,70 0,43
12 0,05623 58,22 58,65 59,15 58,44 58,75 58,64 0,35
13 0,10000 63,19 63,66 63,93 63,59 63,82 63,64 0,28
14 0,17783 67,99 68,66 68,93 68,57 68,48 68,53 0,34
15 0,31623 73,02 73,39 73,90 73,08 73,48 73,37 0,35
16 0,56234 77,89 78,54 78,90 78,08 78,43 78,37 0,40
17 1,00000 82,82 83,44 83,61 83,19 83,44 83,30 0,31
18 1,77828 87,7 87,92 88,45 87,91 88,27 88,05 0,30
19 3,16228 92,85 92,92 93,34 92,74 93,10 92,99 0,24
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(dB)1 2 3 4 5
1 0,00010 4,71 4,94 5,06 4,43 4,59 4,75 0,26
2 0,00018 8,79 8,54 8,52 7,91 8,34 8,42 0,33
3 0,00032 12,5 13,21 13,41 12,82 13,12 13,01 0,36
4 0,00056 17,84 18,36 18,70 17,95 18,23 18,22 0,34
5 0,00100 23,06 23,6 23,88 23,08 23,47 23,42 0,35
6 0,00178 28,01 28,6 29,00 28,30 28,74 28,53 0,38
7 0,00316 33,15 33,71 34,01 33,42 33,68 33,59 0,33
8 0,00562 38,19 38,83 39,05 38,37 38,72 38,63 0,35
9 0,01000 43,17 43,87 44,21 43,42 43,99 43,73 0,43
10 0,01778 48,28 48,89 49,14 48,52 49,03 48,77 0,36
11 0,03162 53,08 53,99 54,16 53,45 53,82 53,70 0,43
12 0,05623 58,22 58,65 59,15 58,44 58,75 58,64 0,35
13 0,10000 63,19 63,66 63,93 63,59 63,82 63,64 0,28
14 0,17783 67,99 68,66 68,93 68,57 68,48 68,53 0,34
15 0,31623 73,02 73,39 73,90 73,08 73,48 73,37 0,35
16 0,56234 77,89 78,54 78,90 78,08 78,43 78,37 0,40
17 1,00000 82,82 83,44 83,61 83,19 83,44 83,30 0,31
18 1,77828 87,7 87,92 88,45 87,91 88,27 88,05 0,30
19 3,16228 92,85 92,92 93,34 92,74 93,10 92,99 0,24
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(dB)1 2 3 4 5
1 0,00010 2,09 2,16 4,80 1,84 2,11 2,60 1,24
2 0,00018 4,57 4,31 6,71 4,00 4,48 4,81 1,08
3 0,00032 8,51 8,06 10,81 7,85 8,22 8,69 1,21
4 0,00056 13,42 12,72 15,77 12,53 13,05 13,50 1,31
5 0,00100 18,59 17,87 20,93 17,73 18,08 18,64 1,32
6 0,00178 23,51 22,81 26,00 22,69 23,18 23,64 1,36
7 0,00316 28,58 27,97 30,99 27,66 28,29 28,70 1,33
8 0,00562 33,71 33,08 36,06 32,76 33,40 33,80 1,31
9 0,01000 38,81 38 41,10 37,84 38,25 38,80 1,34
10 0,01778 43,72 43,03 46,13 43,02 43,22 43,82 1,32
11 0,03162 48,62 48 51,10 47,86 48,27 48,77 1,34
12 0,05623 53,73 53,04 56,07 52,81 53,34 53,80 1,31
13 0,10000 58,75 57,92 61,04 57,90 58,24 58,77 1,32
14 0,17783 63,62 63,08 66,19 62,93 63,23 63,81 1,35
15 0,31623 68,43 68,05 71,03 67,84 68,11 68,69 1,32
16 0,56234 73,55 73,01 76,05 72,83 73,20 73,73 1,33
17 1,00000 78,23 78,12 80,87 77,83 78,05 78,62 1,27
18 1,77828 83,32 82,73 85,88 82,74 83,02 83,54 1,33
19 3,16228 88,91 87,62 90,81 87,74 88,04 88,62 1,32
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(dB)1 2 3 4 5
1 0,00010 1,99 1,56 2,00 1,19 1,17 1,58 0,41
2 0,00018 4,87 3,88 3,97 3,66 3,61 4,00 0,51
3 0,00032 9,16 8,14 8,24 7,88 7,86 8,26 0,53
4 0,00056 14,17 13,05 13,34 12,83 12,81 13,24 0,56
5 0,00100 19,33 18,07 18,45 17,86 17,95 18,33 0,60
6 0,00178 24,44 23,17 23,51 23,00 22,85 23,39 0,63
7 0,00316 29,58 28,28 28,58 28,03 28,08 28,51 0,64
8 0,00562 34,5 33,29 33,59 33,02 33,10 33,50 0,60
9 0,01000 39,49 38,38 38,54 38,09 38,03 38,51 0,59
10 0,01778 44,55 43,28 43,70 43,14 43,08 43,55 0,61
11 0,03162 49,47 48,43 48,58 48,19 48,10 48,55 0,55
12 0,05623 54,99 53,27 53,63 53,05 53,09 53,61 0,81
13 0,10000 59,58 58,28 58,74 58,07 58,11 58,56 0,63
14 0,17783 64,59 63,36 63,59 63,14 63,07 63,55 0,62
15 0,31623 69,65 68,24 68,51 68,04 68,08 68,50 0,67
16 0,56234 74,41 73,3 73,65 73,10 73,02 73,50 0,57
17 1,00000 79,46 78,36 78,66 78,07 78,06 78,52 0,58
18 1,77828 84,28 83,31 83,64 82,26 83,12 83,32 0,74
19 3,16228 89,55 88,39 88,53 88,01 87,92 88,48 0,65
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(dB)1 2 3 4 5
1 0,00010 0,02 -0,95 0,00 -0,59 0,04 -0,30 0,45
2 0,00018 2,27 1,33 1,81 1,72 2,08 1,84 0,36
3 0,00032 6,09 5,3 6,06 5,76 5,89 5,82 0,32
4 0,00056 10,88 10,18 11,07 10,61 10,65 10,68 0,34
5 0,00100 15,92 15,31 16,22 15,69 15,76 15,78 0,33
6 0,00178 21,05 20,32 21,23 20,80 20,73 20,83 0,34
7 0,00316 26,07 25,4 26,34 25,79 25,85 25,89 0,35
8 0,00562 31,13 30,42 31,41 30,90 30,85 30,94 0,37
9 0,01000 36,14 35,48 36,46 35,81 35,13 35,80 0,53
10 0,01778 41,12 40,38 41,31 40,87 40,36 40,81 0,43
11 0,03162 46,17 45,46 46,35 45,89 45,38 45,85 0,43
12 0,05623 51,15 50,48 51,37 50,95 50,37 50,86 0,43
13 0,10000 56,18 55,44 56,42 55,85 55,41 55,86 0,45
14 0,17783 61,13 60,44 61,41 60,91 60,33 60,84 0,46
15 0,31623 66,04 65,49 66,34 65,88 65,39 65,83 0,39
16 0,56234 70,99 70,35 71,41 70,81 70,11 70,73 0,52
17 1,00000 75,95 75,21 76,37 75,68 75,29 75,70 0,48
18 1,77828 80,99 79,99 81,26 80,62 80,58 80,69 0,48
19 3,16228 85,88 85,2 86,11 85,65 85,58 85,68 0,34
258
APEˆNDICE D -- Incerteza padra˜o do sistema de refereˆncia
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D.1 SISTEMA DE REFEREˆNCIA
O sistema de refereˆncia e´ composto pelo calibrador acu´stico, mi-
crofone e analisador porta´til.
D.2 CALIBRADOR ACU´STICO
As fontes de informac¸a˜o referentes a estimativa de incerteza do
calibrador acu´stico 4321 da Bru¨el & Kjaer sa˜o o cata´logo e manuais
do fabricante e o certificado de calibrac¸a˜o mais recente. As seguintes
fontes de incerteza foram consideradas:




•Pressa˜o atmosfe´rica (P );
•Umidade relativa (UR).
Nos pro´ximos itens sera˜o apresentadas as estimativas da incer-
teza padra˜o de cada fonte de incerteza.
D.2.1 Nı´vel de pressa˜o sonora
O calibrador acu´stico gera NPS de 94 e 114 dB na frequeˆncia
de 1 kHz (tom puro), somente a incerteza devido a gerac¸a˜o de ru´ıdo
em 94 dB sera´ avaliada, pois somente esta e´ utilizada. A estimativa da






Sendo uNPS a estimativa da incerteza padra˜o do NPS gerada
pelo calibrador, UNPS a incerteza expandida e t o coeficiente t de
Student fornecidos no certificado de calibrac¸a˜o, ou caso na˜o existir, no
manual de funcionamento do equipamento. De acordo com o certificado
de calibrac¸a˜o a incerteza expandida e´ 0, 12 dB com um coeficiente t de





= 0, 06000 dB. (D.2)
D.2.2 Distorc¸a˜o
O gerador de sinais do calibrador acu´stico gera distorc¸o˜es no NPS
emitido. Essa distorc¸a˜o pode ser expressa em percentual em relac¸a˜o a
tensa˜o gerada pelo circuito do calibrador acu´stico. A estimativa da





Sendo uD a estimativa da incerteza padra˜o da distorc¸a˜o, UD a
incerteza expandida e t o coeficiente t de Student fornecidos no certifi-
cado de calibrac¸a˜o, ou caso na˜o existir, no manual de funcionamento do
equipamento. De acordo com o certificado de calibrac¸a˜o, a estimativa
da incerteza padra˜o distorc¸a˜o e´ 0, 12 % em relac¸a˜o a tensa˜o, com um






V + 0, 0012.V
V
)
= 0, 04322 dB. (D.4)
D.2.3 Deriva temporal
De acordo com Pedroso (2002), a deriva temporal do calibrador
acu´stico, que reflete a estabilidade em func¸a˜o do tempo, na˜o e´ perfeita.
Este efeito deve ser considerado para estimar a incerteza padra˜o do ca-
librador acu´stico. E´ poss´ıvel estimar essa incerteza padra˜o comparando
o resultado de treˆs ou mais certificados de calibrac¸a˜o e confeccionar um
gra´fico ao longo do tempo. Caso na˜o seja poss´ıvel, deve-se buscar essa
informac¸a˜o no cata´logo ou manual do calibrador acu´stico. A estima-
tiva da incerteza padra˜o devido a deriva temporal pode ser calculada





Sendo c o coeficiente de sensibilidade em dB/ano e ∆t o tempo.
De acordo com o cata´logo do calibrador acu´stico a deriva temporal e´
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0, 05 dB/ano. O calibrador acu´stico e´ calibrado a cada 2 anos, desta




= 0, 05774 dB. (D.6)
D.2.4 Deriva te´rmica
O NPS dentro da cavidade do calibrador acu´stico pode variar
dependendo da temperatura do ambiente onde ele esta´ sendo utili-
zado. Essa incerteza padra˜o pode ser estimada atrave´s do coeficiente
de sensibilidade da temperatura e a temperatura do ambiente em que
e´ utilizado o calibrador acu´stico e considerando uma distribuic¸a˜o de





Sendo c o coeficiente de sensibilidade em dB/◦C e ∆T a dife-
renc¸a entre a temperatura ambiente do local de utilizac¸a˜o do calibrador
acu´stico e a temperatura de refereˆncia. De acordo com o cata´logo do
calibrador acu´stico, o coeficiente de sensibilidade e´ 0, 0015 dB/◦C e a
temperatura de refereˆncia e´ 25 ◦C. Considera-se uma faixa de operac¸a˜o
de 10 ◦C a 30 ◦C, desta forma, a estimativa da incerteza padra˜o devido




= 0, 01732 dB. (D.8)
D.2.5 Pressa˜o atmosfe´rica
A variac¸a˜o da pressa˜o atmosfe´rica pode influenciar o NPS dentro
da cavidade do calibrador acu´stico. Essa incerteza padra˜o pode ser
estimada atrave´s do coeficiente de sensibilidade da pressa˜o atmosfe´rica
e a variac¸a˜o da pressa˜o atmosfe´rica do local onde o calibrador acu´stico







Sendo c o coeficiente de sensibilidade em dB/Pa e ∆P a dife-
renc¸a entre a pressa˜o atmosfe´rica ambiente do local de utilizac¸a˜o do
calibrador acu´stico e a pressa˜o atmosfe´rica de refereˆncia. De acordo
com o cata´logo do calibrador acu´stico, o coeficiente de sensibilidade e´
8.10−4 dB/kPa e a pressa˜o atmosfe´rica de refereˆncia e´ 101 kPa. De
acordo com Pedroso (2002), a variac¸a˜o da pressa˜o atmosfe´rica ao longo
do tempo em Floriano´polis-SC e´ de aproximadamente 2 kPa, desta




= 0, 00093 dB. (D.10)
D.2.6 Umidade relativa
A variac¸a˜o da umidade relativa do ar pode influenciar o NPS
dentro da cavidade do calibrador acu´stico. Essa incerteza padra˜o pode
ser estimada atrave´s do coeficiente de sensibilidade da umidade relativa
e a variac¸a˜o da umidade relativa do local onde o calibrador acu´stico e´






Sendo c o coeficiente de sensibilidade em dB/%UR e ∆%UR a
diferenc¸a entre a umidade relativa ambiente do local de utilizac¸a˜o do
calibrador acu´stico e a umidade relativa de refereˆncia. De acordo com o
cata´logo do calibrador acu´stico, o coeficiente de sensibilidade e´ 0, 001
dB/%UR e a umidade relativa de refereˆncia e´ 50 %UR. Considera-se
uma faixa de operac¸a˜o de 10 %UR a 90 %UR, desta forma, a estimativa




= 0, 04619 dB. (D.12)
D.2.7 Incerteza padra˜o do calibrador acu´stico
A estimativa padra˜o do calibrador acu´stico e´ composta pelas
fontes de incertezas apresentadas da sec¸a˜o D.2.1 a` D.2.6. Considera-se
que estas estimativas de incerteza na˜o sa˜o correlacionadas, ou seja, sa˜o
estatisticamente independentes, a Equac¸a˜o (2.19) e´ utilizada para obter
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O nu´mero de graus de liberdade da fonte de incerteza do NPS
e da distorc¸a˜o e´ considerado infinito, uma vez que no cata´logo foi in-
formado um coeficiente t de Student de 2 para uma distribuic¸a˜o de
probabilidade normal com faixa de abrangeˆncia de 95 %. Nada foi in-
formado quanto ao nu´mero de graus de liberdade. O nu´mero de graus
de liberdade da deriva temporal, deriva te´rmica, pressa˜o atmosfe´rica e
umidade relativa foi considerado infinito, pois estas fontes de incerteza
sa˜o consideradas do tipo B. O nu´mero de graus de liberdade e´ obtido
atrave´s da Equac¸a˜o (2.20).
Utilizando os valores obtidos da sec¸a˜o D.2.1 a` D.2.6, teˆm-se,
u2Calibrador = 0, 06000
2 + 0, 005212 + 0, 057742 + . . .
· · ·+ 0, 017322 + 0, 000922 + 0, 046192, (D.14)
uCalibrador = 0, 09693 dB, (D.15a)
νCalibrador =∞. (D.15b)
D.3 MICROFONE
As fontes de informac¸a˜o referentes a estimativa de incerteza do
microfone 4955 da Bru¨el & Kjaer sa˜o o cata´logo e manuais do fabri-
cante. As seguintes fontes de incerteza foram consideradas:




•Pressa˜o atmosfe´rica (P );
•Umidade relativa (UR).
Nos pro´ximos itens sera˜o apresentadas as estimativas da incer-
teza padra˜o de cada fonte de incerteza.
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D.3.1 Resposta em frequeˆncia
A resposta em frequeˆncia do microfone na˜o e´ perfeitamente plana
devido as na˜o idealidades do transdutor e circuito ele´trico. Esse mi-
crofone nunca foi calibrado, desta forma, na˜o ha´ como estimar a in-
certeza padra˜o da resposta em frequeˆncia desse microfone. Apesar
disso, o cata´logo do microfone e manuais do fabricante fornecem o erro
aleato´rio ma´ximo do microfone (considerando o pre´-amplificador) e es-
sas informac¸o˜es sera˜o utilizadas para estimar a incerteza padra˜o da
resposta em frequeˆncia. E´ considerada uma distribuic¸a˜o de probabili-





Sendo uRF a incerteza padra˜o e ErroRF o erro aleato´rio da
resposta em frequeˆncia. De acordo com o cata´logo e manuais do fabri-




= 0, 28868 dB. (D.17)
D.3.2 Distorc¸a˜o
O circuito ele´trico do microfone gera distorc¸o˜es ele´tricas. Essa
distorc¸a˜o pode ser expressa em percentual em relac¸a˜o a tensa˜o de sa´ıda





Sendo uD a estimativa da incerteza padra˜o da distorc¸a˜o, ErroD
o erro aleato´rio da distorc¸a˜o fornecido no certificado de calibrac¸a˜o, ou
caso na˜o existir, no manual de funcionamento do equipamento. De
acordo com o cata´logo do microfone, o erro ma´ximo da distorc¸a˜o e´









= 0, 00015 dB. (D.19)
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D.3.3 Deriva temporal
A deriva temporal do microfone acu´stico, que reflete a estabili-
dade em func¸a˜o do tempo, na˜o e´ perfeita. Este efeito deve ser conside-
rado para estimar a incerteza padra˜o do microfone. E´ poss´ıvel estimar
essa incerteza padra˜o comparando o resultado de treˆs ou mais certifi-
cados de calibrac¸a˜o e confeccionar um gra´fico ao longo do tempo. Caso
na˜o seja poss´ıvel, deve-se buscar essa informac¸a˜o no cata´logo ou ma-
nual do calibrador acu´stico. A estimativa da incerteza padra˜o devido a






Sendo c o coeficiente de sensibilidade em dB/ano e ∆t o tempo.
De acordo com os dados do fabricante e o cata´logo do microfone, a
deriva temporal e´ 0, 003 dB/ano. O microfone possui 3 anos, desta




= 0, 00520 dB. (D.21)
D.3.4 Deriva te´rmica
A leitura do NPS pelo microfone pode variar dependendo da
temperatura do ambiente onde ele esta´ sendo utilizado, devido a sen-
sibilidade do transdutor e do circuito ele´trico. Essa incerteza padra˜o
pode ser estimada atrave´s do coeficiente de sensibilidade da tempe-
ratura e a temperatura do ambiente em que e´ utilizado o microfone e





Sendo c o coeficiente de sensibilidade em dB/◦C e ∆T a dife-
renc¸a entre a temperatura ambiente do local de utilizac¸a˜o do calibrador
acu´stico e a temperatura de refereˆncia. De acordo com o cata´logo do
calibrador acu´stico, o coeficiente de sensibilidade e´ 0, 01 dB/◦C e a
temperatura de refereˆncia e´ 25 ◦C. Considera-se uma faixa de operac¸a˜o
de 10 ◦C a 30 ◦C, desta forma, a estimativa da incerteza padra˜o devido





= 0, 11547 dB. (D.23)
D.3.5 Pressa˜o atmosfe´rica
A leitura do NPS pelo microfone pode variar dependendo da
pressa˜o atmosfe´rica do ambiente onde ele esta´ sendo utilizado, devido a
sensibilidade do transdutor e do circuito ele´trico. Essa incerteza padra˜o
pode ser estimada atrave´s do coeficiente de sensibilidade da pressa˜o
atmosfe´rica e a pressa˜o atmosfe´rica do ambiente em que e´ utilizado o






Sendo c o coeficiente de sensibilidade em dB/Pa e ∆P a dife-
renc¸a entre a pressa˜o atmosfe´rica ambiente do local de utilizac¸a˜o do mi-
crofone e a pressa˜o atmosfe´rica de refereˆncia. De acordo com o cata´logo
do microfone, o coeficiente de sensibilidade e´ 0, 03 dB/kPa e a pressa˜o
atmosfe´rica de refereˆncia e´ 101 kPa. De acordo com Pedroso (2002), a
variac¸a˜o da pressa˜o atmosfe´rica ao longo do tempo em Floriano´polis-SC
e´ de aproximadamente 2 kPa, desta forma, a estimativa de incerteza




= 0, 03464 dB. (D.25)
D.3.6 Umidade relativa
A leitura do NPS pelo microfone pode variar dependendo da
umidade relativa do ambiente onde ele esta´ sendo utilizado, devido
a sensibilidade do transdutor e do circuito ele´trico. A estimativa da
incerteza padra˜o da umidade relativa pode ser obtida atrave´s do erro,





De acordo com o cata´logo do microfone o erro devido a umidade
relativa do ar e´ inferior a 0, 1 dB, desta forma, a estimativa da incerteza
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= 0, 05774 dB. (D.27)
D.3.7 Incerteza padra˜o do microfone
A estimativa padra˜o do microfone e´ composta pelas fontes de
incertezas apresentadas da sec¸a˜o D.3.1 a` D.3.6. Considera-se que estas
estimativas de incerteza na˜o sa˜o correlacionadas, ou seja, sa˜o estatis-
ticamente independentes. A Equac¸a˜o (2.19) e´ utilizada para obter a














O nu´mero de graus de liberdade da resposta em frequeˆncia, dis-
torc¸a˜o, deriva temporal, deriva te´rmica, pressa˜o atmosfe´rica e umidade
relativa e´ considerado infinito, pois, estas fontes de incerteza sa˜o con-
sideradas do tipo B. O nu´mero de graus de liberdade e´ obtido atrave´s
da Equac¸a˜o (2.20).
Utilizando os valores obtidos da sec¸a˜o D.3.1 a` D.3.6, teˆm-se,
u2Microfone = 0, 28868
2 + 0, 000152 + 0, 005202 + . . .
· · ·+ 0, 115472 + 0, 034642 + 0, 057742, (D.29)
uMicrofone = 0, 31816 dB, (D.30a)
νMicrofone =∞. (D.30b)
D.4 ANALISADOR PORTA´TIL
As fontes de informac¸a˜o referentes a estimativa de incerteza do
analisador porta´til 2250 da Bru¨el & Kjaer sa˜o o cata´logo e manuais
do fabricante e o certificado de calibrac¸a˜o mais recente. As seguintes
fontes de incerteza foram consideradas:




•Me´dia temporal para Leq (Leq);
•Resoluc¸a˜o (R);
Nos pro´ximos itens sera˜o apresentadas as estimativas da incer-
teza padra˜o de cada fonte de incerteza.
D.4.1 Resposta em frequeˆncia
A resposta em frequeˆncia do analisador porta´til na˜o e´ perfeita-
mente plana devido as na˜o idealidades do circuito ele´trico e processa-
mento do sinal. A calibrac¸a˜o desse equipamento contempla um ensaio
para determinar o desvio da resposta em frequeˆncia com ponderac¸a˜o A,
o certificado de calibrac¸a˜o fornece a estimativa da incerteza expandida
deste ensaio. A estimativa da incerteza padra˜o herdada do certificado





Sendo uRF a incerteza padra˜o da resposta em frequeˆncia, URF
a incerteza expandida e t o coeficiente t de Student fornecidos no cer-
tificado de calibrac¸a˜o. De acordo com o certificado de calibrac¸a˜o a




= 0, 10000 dB. (D.32)
D.4.2 Linearidade
A resposta do analisador porta´til ao sinais ele´tricos provenientes
do microfone na˜o e´ perfeitamente linear devido as na˜o idealidades dos
circuitos ele´tricos e processamento do sinal. A calibrac¸a˜o desse equi-
pamento contempla um ensaio para determinar o desvio da linearidade
em func¸a˜o da tensa˜o, o certificado de calibrac¸a˜o fornece a estimativa
da incerteza expandida desse ensaio. A estimativa da incerteza padra˜o







Sendo uL a incerteza padra˜o da linearidade, UL a incerteza
expandida e t o coeficiente t de Student fornecidos no certificado de
calibrac¸a˜o. De acordo com o certificado de calibrac¸a˜o a incerteza ex-
pandida e´ de 0, 3 dB, para NPS abaixo de 42 dB com um coeficiente t




= 0, 15000 dB. (D.34)
D.4.3 Detector RMS
O analisador porta´til possui um dispositivo detector RMS que,
segundo Gerges (2000) e Bistafa (2011), e´ utilizado para obter o valor
eficaz (RMS) da forma de onda incidente no microfone. Esse dispositivo
na˜o e´ ideal e conte´m erros. A calibrac¸a˜o desse equipamento contempla
um ensaio para determinar o desvio do detector RMS para diferentes
tipos de est´ımulos ele´tricos, o certificado de calibrac¸a˜o fornece uma esti-
mativa da incerteza expandida desse ensaio. A estimativa de incerteza





Sendo uRMS a incerteza padra˜o do detector RMS, URMS a in-
certeza expandida e t o coeficiente t de Student fornecidos no certificado
de calibrac¸a˜o. De acordo com o certificado de calibrac¸a˜o a incerteza




= 0, 10000 dB. (D.36)
D.4.4 Me´dia temporal
O analisador porta´til possui um dispositivo que processa a me´dia
do sinal que e´ utilizado para obter o valor do Leq2 da forma de onda.
Esse dispositivo na˜o e´ ideal e conte´m erros. A calibrac¸a˜o desse equi-
pamento contempla um ensaio para determinar o desvio do dispositivo
que processa a me´dia, o certificado de calibrac¸a˜o fornece uma estima-
tiva da incerteza expandida desse ensaio. A estimativa de incerteza
padra˜o herdada do certificado de calibrac¸a˜o e´ obtida atrave´s de






Sendo uLeq a incerteza padra˜o do dispositivo, ULeq a incerteza
expandida e t o coeficiente t de Student fornecidos no certificado de
calibrac¸a˜o. De acordo com o certificado de calibrac¸a˜o a incerteza ex-




= 0, 10000 dB. (D.38)
D.4.5 Resoluc¸a˜o
O analisador porta´til possui um dispositivo indicador com in-
terface de leitura digital. De acordo com Albertazzi e Sousa (2008),
“a resoluc¸a˜o e´ a menor diferenc¸a entre as indicac¸o˜es que pode ser sig-
nificativamente percebida”. Em mostradores digitais, a resoluc¸a˜o e´
o incremento digital do mostrador. Para estimar a incerteza padra˜o






Sendo uR a incerteza padra˜o da resoluc¸a˜o e R a resoluc¸a˜o do
mostrador digital. O analisador porta´til apresenta no display os valores
de NPS com uma resoluc¸a˜o de 0, 1 dB mas armazena esses valores
com uma resoluc¸a˜o de 0, 01 dB. Os valores utilizados para as ana´lises







= 0, 00289 dB. (D.40)
D.4.6 Incerteza padra˜o do analisador porta´til
A estimativa padra˜o do analisador porta´til e´ composta pelas fon-
tes de incertezas apresentadas da sec¸a˜o D.4.1 a` D.4.5. Considera-se que
estas estimativas de incerteza na˜o sa˜o correlacionadas, ou seja, sa˜o es-
tatisticamente independentes. A Equac¸a˜o (2.19) e´ utilizada para obter













O nu´mero de graus de liberdade da fonte de incerteza da resposta
em frequeˆncia, linearidade, detector RMS e Leq e´ considerado infinito,
uma vez que, no certificado de calibrac¸a˜o foi informado um coeficiente
t de Student de 2 para uma distribuic¸a˜o de probabilidade normal com
faixa de abrangeˆncia de 95 %. Nada foi informado quanto ao nu´mero
de graus de liberdade. O nu´mero de grau de liberdade da resoluc¸a˜o foi
considerado infinito, pois, esta fonte de incerteza e´ considerada do tipo
B. O nu´mero de graus de liberdade e´ obtido atrave´s da Equac¸a˜o (2.20).
Utilizando os valores obtidos da sec¸a˜o D.3.1 a` D.3.6, teˆm-se,
u2Analisador = 0, 10000
2 + 0, 150002 + . . .
· · ·+ 0, 100002 + 0, 100002 + 0, 002892, (D.42)
uAnalisador = 0, 22913 dB, (D.43a)
νAnalisador =∞. (D.43b)
D.5 INCERTEZA PADRA˜O DO SISTEMA DE REFEREˆNCIA
A estimativa padra˜o do sistema de refereˆncia e´ composta pelo
calibrador acu´stico, microfone e analisador porta´til, apresentados da
sec¸a˜o D.2 a` D.4. Considera-se que estas estimativas de incerteza na˜o
sa˜o correlacionadas, ou seja, sa˜o estatisticamente independentes. A
Equac¸a˜o (2.19) e´ utilizada para obter a estimativa da incerteza combi-








O nu´mero de graus de liberdade da fonte de incerteza do cali-
brador acu´stico, microfone e analisador porta´til e´ considerado infinito,
conforme apresentado na sec¸a˜o D.2 a` D.4. O nu´mero de graus de liber-
dade e´ obtido atrave´s da Equac¸a˜o (2.20). Utilizando os valores obtidos
da sec¸a˜o D.2.7, D.3.7 e D.4.6, teˆm-se,
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u2SR = 0, 09693
2 + 0, 318162 + 0, 229132, (D.45)
uSR = 0, 40389 dB, (D.46a)
νSR =∞. (D.46b)
APEˆNDICE E -- Resultado das medic¸o˜es do campo acu´stico
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E.1 RESULTADO DAS MEDIC¸O˜ES DO CAMPO ACU´STICO
O Quadro E.1 apresenta o erro de cada banda de frequeˆncia do
ensaio. Os Quadros E.2 a E.8 apresentam a diferenc¸a do NPS das
posic¸o˜es em relac¸a˜o ao NPS do ponto de refereˆncia.
Quadro E.1: Erro ma´ximo de cada banda de frequeˆncia do ensaio.
Frequeˆncia (Hz) 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Erro Ma´ximo (dB) 3,78 2,10 2,01 1,58 1,32 2,39 2,02
Quadro E.2: NPS relativo ao ponto de refereˆncia em 125 Hz.
Posic¸a˜o
Medic¸a˜o (dB)
1 2 3 4 5
+x 0,17 0,08 2,02 0,11 -0,23
−x -0,13 -0,28 1,72 -0,44 0,50
+y -0,53 0,09 1,22 -0,48 -0,04
−y 0,87 -0,37 -2,28 -0,35 0,21
+z -2,23 -1,21 -3,78 -1,53 -2,18
−z 1,87 1,70 1,12 2,67 1,74
Quadro E.3: NPS relativo ao ponto de refereˆncia em 250 Hz.
Posic¸a˜o
Medic¸a˜o (dB)
1 2 3 4 5
+x -0,22 0,17 0,87 -1,07 -0,34
−x 1,78 1,61 1,37 0,45 0,16
+y -0,32 -0,34 -0,03 -0,89 -0,39
−y -0,92 -0,64 -0,33 0,55 1,02
+z -1,62 -1,02 -1,33 -1,11 -0,68
−z 1,28 0,22 -0,53 2,10 0,23
Quadro E.4: NPS relativo ao ponto de refereˆncia em 500 Hz.
Posic¸a˜o
Medic¸a˜o (dB)
1 2 3 4 5
+x 0,45 0,59 1,62 1,42 0,23
−x 1,55 2,01 0,72 -0,43 0,75
+y 0,35 -1,21 0,12 -0,72 -0,48
−y -1,75 -0,44 -1,18 -0,17 0,94
+z 0,25 -0,99 -0,78 0,49 -0,17
−z -0,85 0,02 -0,48 -0,60 -1,26
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Quadro E.5: NPS relativo ao ponto de refereˆncia em 1000 Hz.
Posic¸a˜o
Medic¸a˜o (dB)
1 2 3 4 5
+x -0,22 -0,83 -0,83 -0,13 -0,58
−x -0,02 0,48 0,48 -0,23 1,16
+y -0,22 -1,04 -1,04 -0,34 -0,78
−y 0,48 0,05 0,05 -0,13 -1,58
+z -0,12 0,91 0,91 0,66 1,18
−z 0,08 0,44 0,44 0,15 0,61
Quadro E.6: NPS relativo ao ponto de refereˆncia em 2000 Hz.
Posic¸a˜o
Medic¸a˜o (dB)
1 2 3 4 5
+x 0,35 -0,13 0,08 0,30 -0,58
−x -0,55 -0,04 0,28 0,11 -0,13
+y -0,25 0,37 0,58 -0,29 -1,32
−y 0,05 -0,12 0,18 -0,20 0,67
+z 0,05 0,19 0,08 -0,03 0,86
−z 0,35 -0,29 -1,22 0,08 0,52
Quadro E.7: NPS relativo ao ponto de refereˆncia em 4000 Hz.
Posic¸a˜o
Medic¸a˜o (dB)
1 2 3 4 5
+x 0,00 0,33 0,65 -0,08 0,55
−x -0,70 -0,07 0,05 0,66 0,29
+y 0,70 -0,51 0,65 0,68 -1,37
−y 0,30 0,57 0,45 0,56 0,26
+z 0,70 -0,04 0,05 0,57 0,47
−z -1,00 -0,28 -1,85 -2,39 -0,19
Quadro E.8: NPS relativo ao ponto de refereˆncia em 8000 Hz.
Posic¸a˜o
Medic¸a˜o (dB)
1 2 3 4 5
+x -0,23 -0,04 -0,38 -0,09 0,43
−x -0,33 0,09 -0,18 0,52 -0,16
+y -0,53 0,22 0,02 0,76 -0,86
−y 0,17 0,57 -0,08 0,21 0,37
+z 0,77 0,09 1,22 0,60 -0,30
−z 0,17 -0,94 -0,58 -2,02 0,53
ANEXO A -- Coeficiente t de Student
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A.1 COEFICIENTE T DE STUDENT
O Quadro A.1 apresenta os coeficientes t de Student para dife-
rentes faixa de abrangeˆncia (probabilidade).













1 1,837 12,706 13,968 63,656 235,811
2 1,321 4,303 4,527 9,925 19,206
3 1,197 3,182 3,307 5,841 9,219
4 1,142 2,776 2,869 4,604 6,620
5 1,111 2,571 2,649 4,032 5,070
6 1,091 2,447 2,517 3,707 4,904
7 1,077 2,365 2,429 3,499 4,530
8 1,067 2,306 2,366 3,355 4,277
9 1,059 2,262 2,320 3,250 4,094
10 1,053 2,228 2,284 3,169 3,957
11 1,048 2,201 2,255 3,106 3,850
12 1,043 2,179 2,231 3,055 3,764
13 1,040 2,160 2,212 3,012 3,694
14 1,037 2,145 2,195 2,977 3,636
15 1,034 2,131 2,181 2,947 3,586
16 1,032 2,120 2,169 2,921 3,544
17 1,030 2,110 2,158 2,898 3,507
18 1,029 2,101 2,149 2,878 3,475
19 1,027 2,093 2,140 2,861 3,447
20 1,026 2,086 2,133 2,845 3,422
30 1,017 2,042 2,087 2,750 3,270
40 1,013 2,021 2,064 2,704 3,199
50 1,010 2,009 2,051 2,678 3,157
60 1,008 2,000 2,043 2,660 3,130
70 1,007 1,944 2,036 2,648 3,111
80 1,006 1,990 2,032 2,639 3,097
90 1,006 1,987 2,028 2,632 3,086
100 1,005 1,984 2,025 2,626 3,077
200 1,003 1,972 2,013 2,601 3,038
1.000 1,000 1,962 2,003 2,581 3,008
∞ 1,000 1,960 2,000 2,576 3,001
